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Děkujeme vám, že jste si vybrali systém pro 
komprese hrudníku LUCAS® 3.

Díky zařízení LUCAS® 3 budou mít vaši 
pacienti se zástavou srdce zajištěny účinné, 
konzistentní a nepřerušované komprese 
hrudníku v souladu s doporučeními směrnic 
Americké kardiologické asociace (AHA) 
a Evropské resuscitační rady (ERC) pro 
kardiopulmonární resuscitaci.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto 
produktu nebo jeho provozu, obraťte se na 
místního zástupce společnosti Stryker nebo 
výrobce Jolife.

Toto je překlad původních pokynů v 
mezinárodním anglickém jazyce.

VÝROBCE 
Jolife AB 
Scheelevägen 17 
Ideon Science Park 
SE-223 70 LUND 
Švédsko

Tel: +46 46 286 50 00 
info@lucas-cpr.com 
www.lucas-cpr.com

Systém pro komprese hrudníku LUCAS® 3 
vyrábí společnost Jolife AB, součást 
skupiny Stryker, a je distribuován 
celosvětově prostřednictvím skupiny Stryker.

Informace o lokální distribuci naleznete 
na adrese www.stryker.com.

Lokalizovaný návod k použití lze stáhnout 
na adrese: www.lucas-cpr.com
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1	Důležité informace pro uživatele

Informace v tomto návodu k použití platí pro systém pro komprese hrudníku LUCAS® 3, verze 
3.1, označovaný také jako zařízení LUCAS.

Před použitím systému pro komprese hrudníku LUCAS si musí všichni uživatelé přečíst celý 
návod k použití.

Tento návod musí být vždy snadno dostupný všem uživatelům zařízení LUCAS.

Při používání systému pro komprese hrudníku LUCAS vždy dodržujte místní nebo mezinárodní 
směrnice pro provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR).

Použití jiného lékařského vybavení nebo léků v kombinaci se zařízením LUCAS může ovlivnit 
účinek ošetření. Vždy si prostudujte návody k použití jiného lékařského vybavení a/nebo léků, 
abyste se ujistili, že jsou vhodné pro použití v kombinaci s KPR.

Tovární nastavení zařízení LUCAS odpovídá požadavkům směrnic Americké kardiologické 
asociace (AHA) z roku 2020 a Evropské resuscitační rady (ERC) z roku 2021. Nastavení by 
mělo být měněno pouze podle pokynů lékaře, který je obeznámen s postupy kardiopulmonální 
resuscitace a příslušnou odbornou literaturou.

Systém pro komprese hrudníku LUCAS smí zakoupit nebo objednat pouze diplomovaný lékař.

Pokud při používání zařízení LUCAS dojde k závažnému incidentu, nahlaste incident místnímu 
zástupci společnosti Stryker nebo společnosti Jolife AB a příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY 
LUCAS® je registrovaná ochranná známka společnosti Jolife AB.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Hrudní kompresní systém LUCAS 
je v souladu s platnými regulačními 
požadavky pro zdravotnické prostředky 
v Evropské unii a se směrnicí o rádiových 
zařízeních (RED) 2014/53/EU. 
 
EU prohlášení o shodě je k dispozici 
na webu www.lucas-cpr.com. 
 
Zdravotnický prostředek je označen 
symbolem CE: 

© Copyright Jolife AB 2023. 
Všechna práva vyhrazena.
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2	Úvod

2.1	 Systém pro komprese 
hrudníku LUCAS

Systém pro komprese hrudníku LUCAS 
je přenosný nástroj určený k překonávání 
potíží, ke kterým dochází při manuální 
kompresi hrudníku. Zařízení LUCAS 
pomáhá záchranářům pomocí účinných, 
konzistentních a spojitých kompresí 
hrudníku podle doporučení směrnic 
Americké kardiologické asociace1 a 
Evropské resuscitační rady2.

Systém pro komprese hrudníku LUCAS 
lze používat v široké řadě různých situací 
a prostředí: na místě nehody, během 
přemisťování pacienta, během přepravy 
silniční a leteckou záchrannou službou, v 
nemocnicích a v katetrizačních laboratořích.

2.2	 Účel použití

Systém pro komprese hrudníku LUCAS 
je určen k provádění zevní masáže srdce 
u dospělých pacientů, u kterých dojde k 
akutní zástavě oběhu, definované absencí 
spontánního dýchání, srdečního pulzu a 
ztrátou vědomí.

Systém LUCAS se smí používat pouze 
v případech, kdy je pravděpodobné, že 
komprese hrudníku pacientovi pomohou.

2.3	 Kontraindikace

NEPOUŽÍVEJTE systém komprese hrudníku 
LUCAS v těchto případech:

•	 Pokud není možné zařízení LUCAS 
bezpečně nebo správně připevnit na 
hrudník pacienta.

•	 U příliš malých pacientů: pokud zařízení 
LUCAS vydá 3 rychlé výstražné signály 
při sklopení přísavky a není možné 
vstoupit do režimu POZASTAVENÍ nebo 
AKTIVNÍ.

•	 U příliš velkých pacientů: Nelze-li 
připevnit horní část zařízení LUCAS k 
zadní desce bez stlačení pacientova 
hrudníku.

Při používání systému pro komprese 
hrudníku LUCAS vždy dodržujte místní 
nebo mezinárodní směrnice pro provádění 
KPR.

2.4	 Vedlejší účinky

Mezinárodní styčný výbor pro spolupráci 
při resuscitaci (ILCOR) uvádí tyto vedlejší 
účinky KPR3:

„Zlomeniny žeber a další zranění jsou 
běžné, avšak přijatelné důsledky KPR 
v porovnání s rizikem smrti v důsledku 
zástavy oběhu. Po resuscitaci musí být 
všichni pacienti znovu vyšetřeni a musí být 
nově vyhodnocena jejich případná zranění 
související s resuscitací.“

Kromě výše uvedeného při použití systému 
pro komprese hrudníku LUCAS běžně 
dochází k odřeninám, podlitinám a k 
bolestem v hrudníku.

2.5	 Hlavní součásti

Hlavní součásti systému pro komprese 
hrudníku LUCAS jsou následující:

•	 Zadní deska, která je umístěna pod 
pacienta jako opora při externích 
kompresích hrudníku.

•	 Horní část, která obsahuje patentovanou 
dobíjecí baterii LUCAS a mechanismus 
pro kompresi s přísavkou na jedno 
použití.

•	 Stabilizační popruh, který pomáhá zajistit 
zařízení v dané poloze na pacientovi.

•	 Přepravní brašna.

1.	 2020 American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care, Circulation 2020;142 (16_suppl 2); 
S337-S604

2.	 European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2021, Resuscitation 2021;161:1-432

3.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations, Resuscitation 
2005;67:195
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1.	 Kryt

2.	 Ovládací panel

3.	 Baterie

4.	 Napájecí konektor

5.	 Měch

6.	 Přísavka*

7.	 Zápěstní pásek pacienta*

8.	 Uvolňovací kroužek

9.	 Podpěrné rameno

10.	� Pásek podpěrného ramena  
(součást stabilizačního popruhu)

11.	 Krční pásek*  
	 (součást stabilizačního popruhu)

12.	 Zadní deska*

13.	 Čelisťové uzávěry

 

14. Napájecí kabel do vozidla

15. Kabel napájecího zdroje

16. Napájecí zdroj

17. Externí nabíječka baterií

18. Přepravní brašna

19. Přístup k portu nabíječky

20. Průhledný vrchní průzor

 

21. Horní část

22. Tlakový polštářek*

23. Větrací otvory

*		 Příložná část  
(podle IEC 60601-1)

55
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2.6	 Součásti zařízení
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2.7	 Ovládací panel

V této kapitole je popsán ovládací panel 
zařízení LUCAS s továrním nastavením. 

Nastavení vašeho zařízení se může 
lišit v závislosti na vašich platných 
protokolech. Změnou továrního 
nastavení se změní chování zařízení.

Tovární nastavení a možnosti nastavení 
jsou popsány v kapitole 9 tohoto 
návodu. 

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: 
Zařízení LUCAS zapnete nebo 
vypnete stisknutím tohoto tlačítka na 1 
sekundu. Po zapnutí zařízení uslyšíte 
sled zvukových signálů a zařízení 
automaticky provede samočinný test 
funkcí a ochranného systému. Po 
ukončení samočinného testu zvukové 
signály utichnou a vedle tlačítka 
NASTAVENÍ se rozsvítí zelená kontrolka 
(LED dioda). Tento proces trvá přibližně 
3 sekundy.

NASTAVENÍ: 
Tento režim se používá v případě, že 
chcete nastavit polohu přísavky. Když 
stisknete toto tlačítko, můžete manuálně 
pohybovat přísavkou nahoru a dolů. 

Chcete-li nastavit počáteční polohu 
přísavky, rukou ji přitiskněte k 
pacientovu hrudníku. 

Chcete-li přísavku z hrudníku odstranit, 
zatáhněte za ni rukou. 

Možnosti nastavení: Zařízení lze nastavit 
tak, aby umožňovalo manuální nebo 
automatický pohyb přísavky.

POZASTAVENÍ: 
Když po přiložení přísavky na pacientův 
hrudník stisknete tlačítko POZASTAVENÍ, 
automaticky se upraví výška přísavky a 
ta se uzamkne v počáteční poloze. 

V případě že tlačítko stisknete během 
kompresí, zařízení LUCAS přeruší 
komprese a uzamkne přísavku v 
počáteční poloze.

Možnosti nastavení: Zařízení umožňuje 
nastavit automatickou úpravu výšky 
přísavky. 

AKTIVNÍ (nepřetržitě): 
Po stisknutí tohoto tlačítka bude zařízení 
LUCAS nepřetržitě provádět komprese 
hrudníku . Zelená kontrolka bude 
blikat 10krát za minutu, aby upozornila 
na umělé vdechy během probíhajících 
kompresí.

Možnosti nastavení: Zařízení umožňuje 
nastavit počet upozornění na dýchání, 
vypnout či zapnout zvukový výstražný 
signál, délku přestávky pro dýchání 
a automatickou úpravy přísavky. Lze 
nastavit různé fixní hodnoty rychlosti a 
hloubky. Zařízení dále umožňuje měnit 
rychlosti stisknutím tlačítka AKTIVNÍ 
(nepřetržitě nebo 30:2) během kompresí.

AKTIVNÍ (30:2): 
Po stisknutí tohoto tlačítka provede 
zařízení LUCAS 30 kompresí hrudníku 
a poté se dočasně zastaví. Během 
přestávky může uživatel provést 2 
vdechy. Poté se cyklus opět spustí. 
Blikající kontrolka v kombinaci se sledem 
zvukových signálů upozorňuje uživatele 
před každou přestávkou pro dýchání.

Možnosti nastavení: Zařízení umožňuje 
nastavit odlišný poměr kompresí a 
dýchání, délku přestávky pro dýchání 
a automatickou úpravy přísavky. Lze 
nastavit různé fixní hodnoty rychlosti a 
hloubky. Zařízení dále umožňuje měnit 
rychlosti stisknutím tlačítka AKTIVNÍ 
(nepřetržitě nebo 30:2) během kompresí.
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Indikátor stavu baterie: 
Tři zelené kontrolky zobrazují stav nabití 
baterie:

•	 Tři zelené kontrolky: Plně nabitá

•	 Dvě zelené kontrolky: Nabito z 2/3

•	 Jedna zelená kontrolka: Nabito z 1/3

•	 Jedna žlutá blikající kontrolka a 
výstražná signalizace během činnosti: 
téměř vybitá baterie, zbývá přibližně 
10 minut provozu.

•	 Jedna červená blikající kontrolka a 
výstražná signalizace: baterie je vybitá 
a musí se dobít, nebo je přehřátá.

Poznámka: „Pokud kontrolka úplně 
vpravo svítí žlutě a nikoli zeleně, baterie 
dosáhla konce své životnosti. Společnost 
Jolife 
doporučuje vyměnit baterii za novou.

ZTLUMENÍ: 
Pokud stisknete toto tlačítko při ovládání 
zařízení LUCAS, ztlumíte alarm na 60 
sekund. Pokud stisknete toto tlačítko, 
když je zařízení LUCAS vypnuté, 
indikátor stavu baterie zobrazí stav nabití 
baterie.

Výstrahy s vysokou prioritou: 
Jedna blikající červená kontrolka a 
posloupnost výstražného signálu indikují 
závadu. Výstraha s vysokou prioritou 
bude mít přednost před výstrahami 
s nižší prioritou nebo informačními 
výstrahami.

	 Viz kapitola 8 Řešení problémů:
	� V části 8.1 naleznete indikace a 

výstrahy během normálního provozu.
	� V části 8.3 naleznete výstražnou 

signalizaci závad.

PŘENOS dat: 
Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete 
odeslat data ze zařízení a přijmout nové 
možnosti nastavení. Aby mohlo zařízení 
odesílat a přijímat data, musí být v 
režimu VYPNUTÉHO napájení.

	� Další informace naleznete v části 
Programy pro správu dat společnosti 
Stryker nebo se obraťte na místního 
zástupce společnosti Stryker.

Upozornění – radiofrekvence 
Vysokofrekvenční komunikace může 
ovlivnit jiné lékařské elektrické zařízení. 
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3	Bezpečnostní opatření

V zájmu zajištění maximální bezpečnosti 
si vždy pozorně přečtěte tuto část před 
použitím zařízení, prováděním jakékoli práce 
na zařízení nebo jakýmkoli nastavováním.

3.1	 Signální slova

V celém návodu se vyskytují signální slova 
„VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“.

•	 UPOZORNĚNÍ – signální slovo označující 
potenciálně nebezpečnou situaci, 
která by mohla mít za následek lehký 
nebo středně těžký úraz, pokud se jí 
nepředejde.

•	 VAROVÁNÍ – signální slovo označující 
potenciálně nebezpečnou situaci, která 
by mohla mít za následek smrt nebo 
těžký úraz, pokud se jí nepředejde.

3.2	 Uživatelé

Jolife doporučuje, aby systém komprese 
hrudníku LUCAS byl používán pouze 
osobami s lékařskými dovednostmi, 
jako jsou: poskytovatelé první pomoci, 
pracovníci zdravotnické záchranné služby, 
zdravotní sestry, lékaři nebo zdravotničtí 
pracovníci, kteří:

•	 absolvovali kurz KPR podle směrnic 
pro resuscitaci, např. od Americké 
kardiologické asociace, Evropské rady 
pro resuscitaci nebo podle ekvivalentních 
předpisů,

•	 A absolvovali školení o způsobu 
používání zařízení LUCAS.

Před použitím systému pro komprese 
hrudníku LUCAS si musí všichni uživatelé 
přečíst celý návod k použití.

3.3	 Kontraindikace

Systém pro komprese hrudníku LUCAS 
NEPOUŽÍVEJTE v následujících případech:

•	 Pokud není možné zařízení LUCAS 
bezpečně nebo správně připevnit na 
hrudník pacienta.

•	 U příliš malých pacientů: pokud zařízení 
LUCAS vydá 3 rychlé výstražné signály 
při sklopení přísavky a není možné 
vstoupit do režimu POZASTAVENÍ nebo 
AKTIVNÍ.

•	 U příliš velkých pacientů: Nelze-li 
připevnit horní část zařízení LUCAS 
k zadní desce bez stlačení pacientova 
hrudníku. 

Při používání systému pro komprese 
hrudníku LUCAS vždy dodržujte místní 
nebo mezinárodní směrnice pro provádění 
KPR.

3.4	 Vedlejší účinky

Mezinárodní styčný výbor pro resuscitaci 
(ILCOR) uvádí tyto vedlejší účinky KPR4:

„Zlomeniny žeber a další zranění jsou 
běžné, avšak přijatelné důsledky KPR 
v porovnání s rizikem smrti v důsledku 
zástavy oběhu. Po resuscitaci musí být 
všichni pacienti znovu vyšetřeni a musí být 
nově vyhodnocena jejich případná zranění 
související s resuscitací.“

Kromě výše uvedených vedlejších účinků 
při použití systému pro komprese hrudníku 
LUCAS běžně dochází k odřeninám, 
podlitinám a k bolestem v hrudníku.

4.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 
2005; 67:195
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3.5	 Symboly na přístroji

IP03

IP43

Symboly na 
popiscích typů IP40

IP44

Symbol Význam
Pozor – nebezpečí skřípnutí prstů 
Během činnosti zařízení LUCAS nevkládejte ruce na přísavku ani pod ní. Během 
připojování horní části nebo při zvedání pacienta držte prsty dále od čelisťových uzávěrů.

Upozornění – nezvedejte za pásky 
Pásky nepoužívejte ke zvedání. Pásky slouží pouze k upevnění pacienta k zařízení LUCAS.

Umístěte dolní okraj přísavky těsně nad konec hrudní kosti, jak je vyznačeno na obrázku. 
Přísavka by měla být uprostřed těla nad hrudníkem.

Zatáhnutím za uvolňovací kroužky sundáte horní část ze zadní desky.

2 Symbol zařízení pro jedno použití 
Nepoužívejte opakovaně - pouze na jedno použití.

DC vstup 
Vstup stejnosměrného proudu
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Symboly na typových štítcích

Symbol Název a význam symbolu
Výrobce 
Název a adresa

Datum výroby

REF Katalogové číslo

LOT Kód šarže (dávky)

SN Sériové číslo

MD Evropský zdravotnický prostředek

Zařízení třídy II

Viz návod k použití / brožura / postupujte podle IFU 
Před použitím hrudního kompresního systému LUCAS si všichni 
operátoři musí přečíst celý návod k použití.

Přečtěte si návod k použití / provozní pokyny

CONFORMS TO 
AAMI ES60601-1: 2005 /A1 : 2012 
CERTIFIED TO
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1: 2014

4000077

Elektrická bezpečnost

Aplikovaná část typu BF 
Typ BF pro připojení pacienta s ochranou proti defibrilaci.

Neionizující záření 
Neionizující elektromagnetické záření

Napětí V

Požadavky na elektrický výkon

Stejnosměrný proud

Střídavý proud

Proud A

Volt ampér VA

Hertz Hz

Ampérhodina Ah

Watthodina Wh

IPXX
Mechanické  
(1. číslo)

Voda (2. číslo)

Stupeň krytí* 
Ochrana skříně proti 
vniknutí

IP03 (přepravní brašna) Bez ochrany
Voda stříkající shora v úhlu až ±60° od 
svislé roviny

IP40 (napájecí zdroj) 1mm předměty Bez ochrany

IP43 (zařízení) 1mm předměty
Voda stříkající shora v úhlu až ±60° od 
svislé roviny

IP44 (baterie) 1mm předměty Voda stříkající z jakéhokoli směru

Značka CE 
Zahrnuje číslo oznámeného subjektu

Bezpečnostní značka/varování, napájení – uchovávejte 
v suchu 
Ochrana krytu IP40

Čárový kód GS1 128 
Jednoznačná identifikace zařízení s přidruženými lidsky čitelnými 
údaji
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Symbol WEEE 
Baterie a/nebo elektronické součásti se nesmí likvidovat společně 
s běžným směsným odpadem.

LUCAS Logo 
Prostředek / obchodní název 

Značka shody bezdrátového připojení v Austrálii 
Označuje, že zařízení splňuje příslušné požadavky ACMA pro 
radiokomunikace.

 R  XXX-XXXXXX
Japonská značka shody bezdrátového připojení 
Označuje, že zařízení je certifikováno podle platných japonských 
požadavků na bezdrátové připojení.

Contains FCC ID: 
XXX-XXXXX-XXXX

Značka shody bezdrátového připojení v USA (FCC) 
V souladu s předpisy Federální komunikační komise (USA)

Contains IC: XXXXXX-XXXXX
Značka shody bezdrátového připojení v Kanadě 
Označuje, že zařízení je certifikováno podle platných kanadských 
požadavků na bezdrátové připojení

XXXXX-XX-XXXXX

Značka shody bezdrátového připojení v Brazílii 
Označuje, že zařízení je certifikováno podle platných brazilských 
požadavků na bezdrátové připojení

www.strykeremergencycare.com/patents Informace o patentech

Rx Only
Pouze na lékařský předpis 
Federální zákon USA omezuje použití tohoto zařízení na lékaře 
nebo licencovaného praktického lékaře.

7ICP6/64/96 Označení baterie

XXXXXX-XX REV X Číslo výrobku na typovém štítku

Tato tabulka obsahuje symboly specifické pro daný trh, které jsou uvedeny na označení 
prostředku pouze na příslušných trzích.
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3.6	 Obecná bezpečnostní 
opatření

VAROVÁNÍ – POUŽÍVEJTE POUZE 
SCHVÁLENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Používejte pouze příslušenství schválené 
společností Jolife se systémem komprese 
hrudníku LUCAS. Při použití neschváleného 
příslušenství nemusí zařízení LUCAS 
fungovat správně. Používejte pouze baterie 
LUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené pro 
zařízení LUCAS. Při použití jiných baterií 
nebo jiného napájecího zdroje může dojít 
k trvalému poškození zařízení LUCAS. 
Také se tím ruší platnost záruky.

Pozor - kapalina 
Neponořujte hrudní kompresní systém 
LUCAS do kapaliny. Pokud kapalina vnikne 
pod kryt, může dojít k poškození zařízení.

VAROVÁNÍ – POŽÁR 
Nepoužívejte systém pro komprese 
hrudníku LUCAS v prostředí s vyšším 
obsahem kyslíku nebo ve spojení s 
hořlavými látkami nebo anestetiky.

Upozornění – elektrické zařízení 
Chcete-li odpojit zařízení LUCAS od sítě, 
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ – JINÉ ZDRAVOTNICKÉ 
ZAŘÍZENÍ 
Zařízení LUCAS může ovlivňovat jiné 
zdravotnické elektrické zařízení z hlediska 
elektromagnetické kompatibility (EMC). 
Vezměte v úvahu technické informace v 
části 9.9 Prohlášení o elektromagnetickém 
prostředí.

UPOZORNĚNÍ – PŘENOSNÁ VF 
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
Přenosná VF komunikační zařízení (vč. 
antén a kabelů) by neměla být používána 
blíže než 30 cm od zařízení LUCAS.

Pozor - kontaminace 
Mezi jednotlivými použitími přístroj vyčistěte, 
abyste snížili riziko kontaminace.

3.7	 Baterie

VAROVÁNÍ – VYBITÁ BATERIE 
Pokud bliká žlutá kontrolka, proveďte jeden 
z následujících úkonů:

•	 Vyměňte vybitou baterii za nabitou.

•	 Připojte externí napájecí zdroj LUCAS.

Upozornění – ponechte vloženou baterii 
Aby bylo možné používat zařízení LUCAS, 
musí v něm být vždy vložena baterie 
LUCAS, a to i při napájení z externího 
napájecího zdroje.

Abyste minimalizovali dobu přerušení 
činnosti, doporučujeme nosit v přepravní 
brašně nabitou náhradní baterii LUCAS.

3.8	 Obsluha

VAROVÁNÍ – NEVHODNÁ POLOHA 
Není-li možné bezpečně nebo správně 
připevnit zařízení LUCAS na hrudník 
pacienta, znovu zahajte manuální KPR.

VAROVÁNÍ - NESPRÁVNÁ POLOHA NAD 
HRUDNÍKEM 
Pokud tlaková podložka není ve správné 
poloze vůči hrudní kosti, zvyšuje se riziko 
poškození hrudního koše a vnitřních 
orgánů. Kromě toho je narušen krevní oběh 
pacienta.

VAROVÁNÍ – NESPRÁVNÁ POČÁTEČNÍ 
POLOHA 
Pokud tlakový polštářek tlačí na hrudník 
příliš silně nebo příliš slabě, dochází 
k narušení krevního oběhu pacienta. 
Neprodleně stiskněte tlačítko NASTAVENÍ 
a upravte výšku přísavky.

VAROVÁNÍ – ZMĚNA POLOHY BĚHEM 
ČINNOSTI 
Pokud dojde ke změně polohy přísavky 
během činnosti systému nebo defibrilace, 
neprodleně stiskněte tlačítko NASTAVENÍ a 
nastavte polohu. K zajištění správné polohy 
vždy použijte stabilizační popruh LUCAS.

Upozornění – defibrilační elektrody 
Umístěte defibrilační elektrody a vodiče tak, 
aby nebyly pod přísavkou. Pokud jsou již 
na pacientovi umístěny elektrody, zajistěte, 
aby nebyly pod přísavkou. Jestliže tam jsou, 
musíte použít nové elektrody.

Upozornění – gel na hrudníku 
Pokud se na pacientově hrudi nachází 
gel (např. z vyšetření ultrazvukem), poloha 
přísavky se během používání může měnit. 
Před přiložením přísavky odstraňte zbytky 
gelu.
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Upozornění – použití stabilizačního 
popruhu 
V případě, že by použití stabilizačního 
popruhu LUCAS znemožnilo nebo 
zpozdilo lékařské ošetření pacienta, s jeho 
nasazením vyčkejte.

Upozornění – podpůrná ošetření 
Použití jiného lékařského vybavení nebo 
léků v kombinaci se zařízením LUCAS může 
ovlivnit účinek ošetření. Vždy si prostudujte 
návody k použití jiného lékařského vybavení 
a/nebo léků, abyste se ujistili, že jsou 
vhodné pro použití v kombinaci s KPR.

VAROVÁNÍ – RUŠENÍ EKG 
Komprese hrudníku narušují snímání EKG. 
Před zahájením snímání EKG stiskněte 
POZASTAVENÍ. Dbejte na to, aby bylo 
toto přerušení co nejkratší. Komprese 
znovu spusťte stisknutím tlačítka AKTIVNÍ 
(nepřetržitě) nebo AKTIVNÍ (30:2).

VAROVÁNÍ – ÚRAZ ELEKTRICKÝM 
PROUDEM 
Pokud je externí napájecí kabel (volitelné 
příslušenství) poškozený, ihned jej odpojte 
a vyměňte, abyste předešli riziku úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru.

VAROVÁNÍ – PORANĚNÍ PACIENTA 
Během činnosti zařízení LUCAS 
neponechávejte pacienta nebo zařízení bez 
dozoru.

Pozor – nebezpečí skřípnutí prstů 
Během činnosti zařízení LUCAS nevkládejte 
ruce na přísavku ani pod ní. Během 
připojování horní části nebo při zvedání 
pacienta držte prsty dále od čelisťových 
uzávěrů.

Upozornění – IV přístup 
Zajistěte, aby nedošlo k zablokování IV 
přístupu.

Upozornění – nezakrývejte větrací 
otvory 
Nezakrývejte větrací otvory pod krytem, 
protože by mohlo dojít k nadměrnému 
zahřátí přístroje.

Upozornění – výstrahy zařízení 
Pokud dojde během provozu k závadě, 
rozsvítí se červená výstražná kontrolka a 
zazní výstraha s vysokou prioritou.

Viz Řešení problémů v části 8.3.

VAROVÁNÍ – ZÁVADA 
Pokud během činnosti dochází k 
přerušování, komprese nejsou dostačující 
nebo dochází k neobvyklým jevům: 
Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ na 
1 sekundu zastavte mechanické komprese 
hrudníku a sejměte zařízení z pacienta. 
Ihned zahajte manuální komprese hrudníku.

Upozornění – nezvedejte za pásky 
Pásky nepoužívejte ke zvedání. Pásky 
slouží pouze k upevnění pacienta k zařízení 
LUCAS.

Upozornění – popálení kůže 
Teplota pouzdra a baterie může překročit 
48 °C. Pokud jsou horké, vyhněte se 
delšímu kontaktu, abyste zabránili popálení 
kůže. Vyjměte ruce pacienta z pacientských 
pásků. 

3.9	 Servis

Doporučujeme provádět každoroční 
servisní prohlídky zařízení LUCAS, aby 
byla zajištěna jeho správná funkčnost. Při 
odesílání zařízení do servisu používejte 
originální přepravní krabici. Pro tento účel 
uschovejte originální přepravní krabici 
včetně výplně.

VAROVÁNÍ – NEOTVÍREJTE 
Nikdy neotvírejte kryt zařízení LUCAS. 
Neměňte ani neupravujte žádné externí 
ani interní součásti systému pro komprese 
hrudníku LUCAS.

Pokud není uvedeno jinak, musí veškerou 
údržbu a opravy provádět servisní 
pracovníci autorizovaní společnostmi 
Stryker nebo Jolife AB.

Při nedodržení výše uvedených podmínek 
hrozí nebezpečí úrazu nebo smrti uživatele 
nebo pacienta a ruší se platnost záruky.

Aktuální informace o tom, kam máte odeslat 
zařízení LUCAS k provedení údržby, získáte 
od svého místního distributora, společností 
Stryker nebo Jolife AB.
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4	Příprava před prvním 
použitím

4.1	 Dodávané součásti

Systém pro komprese hrudníku LUCAS je 
dodáván v jedné krabici obsahující:

•	 Zařízení LUCAS (horní část a zadní 
desku)

•	 2 přísavky LUCAS na jedno použití

•	 Přepravní brašnu LUCAS

•	 Návod k použití v příslušné jazykové verzi

•	 Dobíjecí baterii LUCAS

•	 Stabilizační popruh LUCAS

•	 Pacientské pásky LUCAS

Příslušenství (volitelné):

•	 Přísavky LUCAS na jedno použití

•	 Externí nabíječku baterií LUCAS

•	 Náhradní baterie LUCAS

•	 Napájecí zdroj LUCAS s napájecím 
kabelem

•	 Napájecí kabel do automobilu LUCAS, 
12-28 V DC

Další příslušenství naleznete v dodatku A: 
Součásti a příslušenství systému LUCAS 3, 
verze 3.1

4.2	 Baterie

Výhradním napájecím zdrojem systému pro 
komprese hrudníku LUCAS je patentovaná 
lithiová (Li-Ion) baterie. Baterii lze ze 
zřízení LUCAS vyjmout a dobít. Baterie je 
mechanicky zajištěna v zařízení LUCAS i 
v nabíječce baterií, aby byla vždy správně 
vložena. Na horní straně baterie jsou 
kontakty zajišťující napájení a komunikaci s 
nabíječkou baterií a zařízením LUCAS.

4.2.1	 Nabíjení baterie

Baterii LUCAS lze nabíjet dvěma způsoby:

•	 V externí nabíječce baterií LUCAS:

	- vložte baterii do otvoru v nabíječce 
baterií,

	- zapojte napájecí kabel nabíječky 
baterií do elektrické zásuvky.

•	 Vloženou v zařízení LUCAS:

	- vložte baterii do otvoru v krytu 
zařízení LUCAS,

	- zapojte napájecí zdroj do napájecího 
konektoru na straně zařízení LUCAS,

	- zapojte napájecí kabel do elektrické 
zásuvky.

Během nabíjení se postupně rozsvěcují 3 
kontrolky.

Upozornění – ponechte vloženou baterii 
Aby bylo možné používat zařízení LUCAS, 
musí v něm být vždy vložena baterie 
LUCAS, a to i při napájení z externího 
napájecího zdroje.

VAROVÁNÍ – POUŽÍVEJTE POUZE 
SCHVÁLENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Používejte pouze příslušenství schválené 
společností Jolife se systémem komprese 
hrudníku LUCAS. Při použití neschváleného 
příslušenství nemusí zařízení LUCAS 
fungovat správně. Používejte pouze baterie 
LUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené pro 
zařízení LUCAS. Při použití jiných baterií 
nebo jiného napájecího zdroje může dojít k 
trvalému poškození zařízení LUCAS. Také 
se tím ruší platnost záruky.
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4.3	 Příprava stabilizačního 
popruhu

Před prvním použitím systému pro kompre-
se hrudníku LUCAS připevněte pásky pod-
pěrného ramene, které jsou součástí stabili-
začního popruhu, k podpěrným ramenům.

1.	 Oviňte každé podpěrné rameno LUCAS 
jedním páskem podpěrného ramena.

2.	 Zapněte spony na vnitřní straně 
podpěrného ramene.

4.4	 Příprava přepravní brašny
1.	 Vložte plně nabitou baterii LUCAS 

do otvoru pro baterii v krytu zařízení 
LUCAS.

2.	 Zkontrolujte, zda je správně nasazena 
přísavka.

3.	 Ujistěte se, že jsou k horní části 
připevněny pacientské pásky a pásky 
podpěrných ramen.

4.	 Vložte do přepravní brašny horní část 
s napájecím konektorem obráceným 
dolů.

Poznámka: Se zařízením LUCAS 
v této poloze lze nabíjet zařízení 
prostřednictvím přístupového portu 
nabíječky na přepravní brašně a 
kontrolovat stav baterie skrz vrchní 
průzor přepravní brašny.

5.	 Do přihrádky přepravní brašny mezi 
podpěrnými rameny LUCAS můžete 

vložit volitelné příslušenství, například 
externí napájecí zdroj, nabitou náhradní 
baterii LUCAS a další přísavky.

6.	 Ujistěte se, že se krční pásek 
stabilizačního popruhu nachází nahoře 
v přepravní brašně a dá se snadno najít.

7.	 Zasuňte zadní desku do přihrádky v 
krycím víku přepravní brašny.

8.	 Do průhledné kapsy uložte návod k 
použití.

9.	 Zavřete přepravní brašnu.

4.5	 Volitelné: změna továrního 
nastavení

Tovární nastavení zařízení LUCAS 
odpovídá požadavkům směrnic Americké 
kardiologické asociace (AHA) z roku 2020 
a Evropské resuscitační rady (ERC) z roku 
2021. Nastavení by mělo být měněno pouze 
podle pokynů lékaře, který je obeznámen 
s postupy kardiopulmonální resuscitace a 
příslušnou odbornou literaturou.

Chcete-li změnit výchozí nastavení 
výrobce, přejděte na Programy pro správu 
dat Stryker nebo se obraťte na místního 
zástupce společnosti Stryker. 

Tovární nastavení a možnosti nastavení jsou 
popsány v kapitole 9 tohoto návodu. 
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5	Používání zařízení 
LUCAS

5.1	 Příjezd k pacientovi

Při potvrzení zástavy srdce okamžitě 
zahajte manuální kardiopulmonární 
resuscitaci (KPR). Minimalizujte přerušování 
manuálních kompresí během přípravy a 
přikládání systému pro komprese hrudníku 
LUCAS.

5.2	 Vybalení zařízení 
1.	 Otevřete přepravní brašnu.

2.	 Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
na ovládacím panelu na 1 sekundu 
zapněte zařízení LUCAS a spusťte 
samočinný test. Až bude zařízení 
připraveno k použití, rozsvítí se zelená 
kontrolka vedle tlačítka NASTAVENÍ.

Poznámka: Ponecháte-li zařízení LUCAS 
v režimu NASTAVENÍ, po 5 minutách se 
automaticky vypne.

Upozornění – výstrahy zařízení 
Pokud dojde během provozu k závadě, 
rozsvítí se červená výstražná kontrolka a 
zazní výstraha s vysokou prioritou. 
Viz Řešení problémů v části 8.3.

Upozornění – ponechte vloženou baterii 
Aby bylo možné používat zařízení LUCAS, 
musí v něm být vždy vložena baterie 
LUCAS, a to i při napájení z externího 
napájecího zdroje.
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5.3	 Přiložení na pacienta

Při přikládání zařízení LUCAS na pacienta 
omezte přerušování KPR na minimum.

5.3.1	 Umístění zadní desky

1.	 Vyjměte z přepravní brašny zadní desku 
LUCAS.

2.	 Umisťování zadní desky si naplánujte 
a koordinujte, abyste minimalizovali 
přerušování manuální KPR. 

•	 Nezapomeňte podepřít hlavu 
pacienta. 

•	 Během vkládání zadní desky LUCAS 
pod pacienta do polohy těsně pod 
podpaždí na okamžik přerušte 
manuální KPR. Použijte jeden 
z těchto postupů:

a.	Podržte pacientovo rameno 
a mírně nadzdvihněte horní část 
jeho trupu.

b.	Převalte pacienta ze strany na 
stranu.

3.	 Ihned pokračujte v manuální KPR.

Poznámka: Přesná poloha zadní desky 
usnadňuje a urychluje správné umístění 
přísavky.
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4.	 Připojování a umisťování horní části 
do správné polohy si naplánujte a 
koordinujte, abyste minimalizovali 
přerušování manuální KPR:

a.	Během probíhajících kompresí 
hrudníku připevněte k zadní desce 
podpěrné rameno, které je k vám 
nejblíže.

b.	Při připevňování druhého 
podpěrného ramena k zadní desce 
zastavte manuální KPR a zajistěte 
obě podpěrná ramena na zadní 
desce. 

c.	Měli byste slyšet cvaknutí. Jedním 
zatažením se ujistěte, že součásti 
jsou správně připevněny.

Poznámka: Pokud se horní část 
zařízení LUCAS nepřipojí k zadní desce, 
zkontrolujte, zda jsou čelisťové uzávěry 
otevřeny a zda jste uvolnili uvolňovací 
kroužky.

VAROVÁNÍ – PŘÍLIŠ VELKÝ PACIENT 
Pokud je pacient příliš velký, horní část 
zařízení LUCAS se nespojí se zadní deskou 
bez stlačení pacientova hrudníku. Ihned 
pokračujte v manuálních kompresích.

5.3.2	 Připevněte horní část

1.	 Uchopte držadla na podpěrných 
ramenech a vyjměte horní část zařízení 
LUCAS z přepravní brašny.

2.	 Jedním zatáhnutím za uvolňovací 
kroužky otevřete čelisťové uzávěry.

3.	 Pusťte uvolňovací kroužky.
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5.4	 Nastavení a použití

Kompresní bod musí být ve stejném místě 
jako u manuální KPR a musí odpovídat 
směrnicím.

Když je tlakový polštářek v přísavce ve 
správné poloze, dolní okraj přísavky je 
umístěn těsně nad koncem hrudní kosti.

VAROVÁNÍ - NESPRÁVNÁ POLOHA NAD 
HRUDNÍKEM 
Pokud tlaková podložka není ve správné 
poloze vůči hrudní kosti, zvyšuje se riziko 
poškození hrudního koše a vnitřních 
orgánů. Kromě toho by mohl být narušen 
krevní oběh pacienta.

Vnější okraj přísavky

1.	 Prstem zkontrolujte, zda je dolní okraj 
přísavky těsně nad koncem hrudní 
kosti.

V případě potřeby přemístěte zařízení 
tak, že zatáhnete za podpěrná ramena a 
upravíte jeho polohu.

2.	 Upravte výšku přísavky a nastavte 
počáteční polohu.

a.	Ujistěte se, že je zařízení LUCAS v 
režimu NASTAVENÍ.

b.	Přitlačujte přísavku, dokud se tlakový 
polštářek nedotkne pacientova 
hrudníku, aniž by však došlo ke 
stlačení hrudníku.
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VAROVÁNÍ – PŘÍLIŠ MALÝ PACIENT 
Pokud zařízení LUCAS vydá 3 rychlé 
výstražné signály při sklopení přísavky 
a není možné vstoupit do režimu 
POZASTAVENÍ nebo AKTIVNÍ. Ihned znovu 
zahajte manuální komprese.

VAROVÁNÍ – NESPRÁVNÁ POČÁTEČNÍ 
POLOHA 
Pokud tlakový polštářek tlačí na hrudník 
příliš silně nebo příliš slabě, může dojít 
k narušení krevního oběhu pacienta. 
Neprodleně stiskněte tlačítko NASTAVENÍ a 
upravte výšku přísavky.

Upozornění – gel na hrudníku 
Pokud se na pacientově hrudi nachází 
gel (např. z vyšetření ultrazvukem), poloha 
přísavky se během používání může měnit. 
Před přiložením přísavky odstraňte zbytky 
gelu.

Pozor – nebezpečí skřípnutí prstů 
Během činnosti zařízení LUCAS nevkládejte 
ruce ani jiné části těla na přísavku ani pod 
ní. Nedotýkejte se čelisťových uzávěrů, 
zvláště při zvedání pacienta.

VAROVÁNÍ – PORANĚNÍ PACIENTA 
Během činnosti zařízení LUCAS 
neponechávejte pacienta nebo zařízení bez 
dozoru.

VAROVÁNÍ – ZMĚNA POLOHY BĚHEM 
ČINNOSTI 
Pokud dojde ke změně polohy přísavky 
během činnosti systému nebo defibrilace, 
neprodleně stiskněte tlačítko NASTAVENÍ a 
nastavte polohu. K zajištění správné polohy 
vždy použijte stabilizační popruh LUCAS.

c.	Stisknutím tlačítka POZASTAVENÍ 
zajistěte počáteční polohu.

d.	Zkontrolujte správnou polohu. Pokud 
není poloha správná, stiskněte 
tlačítko NASTAVENÍ, zatáhněte 
za přísavku, změňte vycentrování 
nebo výšku a nastavte novou 
počáteční polohu. Stiskněte tlačítko 
POZASTAVENÍ.

e.	Spusťte komprese stisknutím 
tlačítka AKTIVNÍ (nepřetržitě) nebo 
AKTIVNÍ (30:2).

Poznámka: Je-li přísavka přitlačena k 
hrudníku příliš silně nebo příliš slabě, 
zařízení LUCAS nastaví přísavku do správné 
počáteční polohy.

Poznámka: Nastavení vašeho zařízení se 
může lišit v závislosti na vašich platných 
protokolech. Možnosti mohou zahrnovat 
počet upozornění na dýchání, vypnutí či 
zapnutí zvukových výstražných signálů, 
poměr kompresí a dýchání, délku přestávky 
pro dýchání a automatickou úpravy 
přísavky. Lze nastavit různé fixní hodnoty 
rychlosti a hloubky. Zařízení dále umožňuje 
měnit rychlosti stisknutím tlačítka AKTIVNÍ 
(nepřetržitě nebo 30:2) během kompresí.

Tovární nastavení a možnosti nastavení jsou 
popsány v kapitole 9 tohoto návodu.

Poznámka: Ponecháte-li zařízení LUCAS 
v režimu NASTAVENÍ, po 30 minutách se 
automaticky vypne.

VAROVÁNÍ – NEVHODNÁ POLOHA 
Pokud není možné bezpečně nebo správně 
připevnit zařízení LUCAS na hrudník 
pacienta, ihned znovu zahajte manuální 
KPR.
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VAROVÁNÍ – ZÁVADA 
Pokud během činnosti dochází k 
přerušování, komprese nejsou dostačující 
nebo dochází k neobvyklým jevům:

Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ na 
1 sekundu zastavte mechanické komprese 
hrudníku a sejměte zařízení z pacienta. 
Ihned zahajte manuální komprese hrudníku.

VAROVÁNÍ – VYBITÁ BATERIE 
Pokud bliká žlutá kontrolka, proveďte jeden 
z následujících úkonů:

•	 Vyměňte vybitou baterii za nabitou.

•	 Připojte externí napájecí zdroj LUCAS.

Upozornění – nezakrývejte větrací 
otvory 
Nezakrývejte větrací otvory pod krytem, 
protože by mohlo dojít k nadměrnému 
zahřátí přístroje.

5.5	 Použití stabilizačního 
popruhu

Stabilizační popruh LUCAS pomáhá zajistit 
správnou polohu během činnosti zařízení. 
Použijte ho během činnosti zařízení LUCAS, 
abyste co nejvíce omezili přestávky.

Upozornění – použití stabilizačního 
popruhu 
V případě, že by použití stabilizačního 
popruhu LUCAS znemožnilo nebo 
zpozdilo lékařské ošetření pacienta, s jeho 
nasazením vyčkejte.

1.	 Vyjměte z přepravní brašny krční 
pásek, který je součástí stabilizačního 
popruhu (pásek podpěrných ramen 
stabilizačního popruhu by již měl být 
připevněn k podpěrným ramenům).

2.	 Krční pásek ve sponách úplně 
roztáhněte.

3.	 Opatrně zvedněte pacientovu hlavu a 
podložte opěrku hlavy pod pacientův 
krk. Umístěte opěrku co nejblíže k 
pacientovým ramenům.

4.	 Spojte spony na páscích podpěrných 
ramen se sponami na krčním 
pásku. Ujistěte se, že pásky nejsou 
překroucené.

5.	 Držte podpěrná ramena zařízení LUCAS 
v nehybné poloze a pevně dotáhněte 
krční pásek.

6.	 Zkontrolujte, zda je přísavka správně 
umístěna na hrudníku pacienta. 
 
Pokud tomu tak není, upravte její 
polohu:

a.	Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

b.	Uvolněte krční pásky z pásků 
podpěrných ramen.

c.	Nastavte polohu přísavky (podle 
popisu v části 5.4.2).

d.	Až bude přísavka ve správné poloze, 
znovu zahajte komprese stisknutím 
tlačítka AKTIVNÍ (nepřetržitě) nebo 
AKTIVNÍ (30:2).

e.	Znovu připevněte krční pásek.  
Viz kroky 2 až 5 výše.
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5.6	 Přemístění pacienta

5.6.1	 Zajištění pacientových paží

Při přemisťování pacienta můžete zajistit 
jeho paže pomocí pacientských pásků 
na zařízení LUCAS. Tím se přemisťování 
pacienta usnadní.

Upozornění – nezvedejte za pásky 
Pásky nepoužívejte ke zvedání. Pásky 
slouží pouze k upevnění pacienta k zařízení 
LUCAS.

Upozornění – IV přístup 
Zajistěte, aby nedošlo k zablokování IV 
přístupu.

Upozornění – popálení kůže 
Teplota pouzdra a baterie může překročit 
48 °C. Pokud jsou horké, vyhněte se 
delšímu kontaktu, abyste zabránili popálení 
kůže. Vyjměte ruce pacienta z pacientských 
pásků.

5.6.2	 Příprava ke zvednutí pacienta

1.	 Rozhodněte, které vybavení budete 
přemisťovat a kam přistavíte přepravní 
zařízení.

2.	 Příprava na straně pacienta:

a.	Vložte jednu ruku pod čelisťové 
uzávěry pod podpěrným ramenem.

b.	Druhou rukou uchopte pacienta za 
opasek, kalhoty nebo pod stehnem.

3.	 Pacientova hlava musí být ve stabilní 
poloze.
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5.6.3	 Zvednutí a přemístění 
pacienta

Systém pro komprese hrudníku LUCAS 
může pracovat i během zvedání nebo 
přemisťování pacienta za následujících 
podmínek:

•	 Zařízení LUCAS i pacient jsou v 
bezpečné poloze na přepravním zařízení.

•	 Zařízení LUCAS zůstává ve správné 
poloze a pod správným úhlem na 
pacientově hrudníku.

V případě potřeby upravte polohu přísavky.

VAROVÁNÍ – ZMĚNA POLOHY BĚHEM 
ČINNOSTI 
Pokud dojde ke změně polohy přísavky 
během činnosti systému nebo defibrilace, 
neprodleně stiskněte tlačítko NASTAVENÍ a 
nastavte polohu. K zajištění správné polohy 
vždy použijte stabilizační popruh LUCAS.

5.7	 Výměna napájecího zdroje 
za provozu

Když je baterie téměř vybitá, 
zařízení LUCAS na to upozorní 
blikající žlutou kontrolkou a 
výstražným signálem.

5.7.1	 Výměna baterie

Při výměně baterie omezte přestávky na 
minimum.

Poznámka: Abyste minimalizovali dobu 
přerušení činnosti, doporučujeme nosit v 
přepravní brašně nabitou náhradní baterii 
LUCAS.

1.	 Stisknutím tlačítka POZASTAVENÍ 
dočasně zastavte komprese.

2.	 Baterii vyjměte tak, že ji vytáhnete ven a 
potom nahoru.

3.	 Vložte plně nabitou baterii LUCAS. 
Vkládejte ji shora.

4.	 Počkejte, dokud se nerozsvítí zelená 
kontrolka režimu POZASTAVENÍ.

5.	 Stisknutím tlačítka AKTIVNÍ (nepřetrži-
tě) nebo AKTIVNÍ (30:2) znovu spusťte 
komprese hrudníku. Zařízení LUCAS 
si zapamatuje nastavení a počáteční 
polohu po dobu 60 sekund.

Poznámka: Podaří-li se vám vyměnit 
baterii za méně než 60 sekund, zařízení 
si bude pamatovat počáteční polohu 
přísavky. To vám umožní rychle pokračovat 
v kompresích po stisknutí tlačítka AKTIVNÍ 
(nepřetržitě nebo 30:2). Trvá-li výměna 
baterie déle než 60 sekund, zařízení 
provede samočinný test a bude nutné 
znovu nastavit počáteční polohu. 
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5.7.2	 Připojení k externímu 
napájecímu zdroji

Napájecí zdroj LUCAS nebo napájecí kabel 
do vozidla LUCAS lze připojit ve všech 
provozních režimech zařízení LUCAS.

Upozornění – ponechte vloženou baterii 
Aby bylo možné používat zařízení LUCAS, 
musí v něm být vždy vložena baterie 
LUCAS, a to i při napájení z externího 
napájecího zdroje.

Postup při použití kabelu napájecího zdroje:

•	 Připojte kabel napájecího zdroje k 
zařízení LUCAS.

•	 Zapojte napájecí kabel do elektrické 
zásuvky (100-240 V, 50/60 Hz).

Poznámka: Při připojení k elektrické síti 
mimo výše uvedené specifikace může dojít 
k poškození napájecího zdroje.

Postup při použití napájecího kabelu do 
vozidla:

•	 Připojte napájecí kabel do vozidla k 
zařízení LUCAS.

•	 Připojte napájecí kabel k zásuvce v 
automobilu (12–28 V DC).

5.8	 Podpůrná ošetření

Upozornění – podpůrná ošetření 
Použití jiného lékařského vybavení nebo 
léků v kombinaci se zařízením LUCAS může 
ovlivnit účinek ošetření. Vždy si prostudujte 
návody k použití jiného lékařského vybavení 
nebo léků, abyste se ujistili, že je lze použít 
v kombinaci s KPR.

5.8.1	 Defibrilace

Během činnosti zařízení LUCAS lze 
provádět defibrilaci.

•	 Defibrilační elektrody můžete připojit 
před nebo po umístění zařízení LUCAS.

•	 Defibrilaci provádějte podle pokynů 
výrobce defibrilátoru.

Upozornění – defibrilační elektrody 
Umístěte defibrilační elektrody a vodiče tak, 
aby nebyly pod přísavkou. Pokud jsou již 
na pacientovi umístěny elektrody, zajistěte, 
aby nebyly pod přísavkou. Jestliže tam jsou, 
musíte použít nové elektrody.

•	 Po defibrilaci zkontrolujte, zda je 
přísavka ve správné poloze. V případě 
potřeby upravte její polohu.

VAROVÁNÍ – ZMĚNA POLOHY BĚHEM 
ČINNOSTI 
Pokud dojde ke změně polohy přísavky 
během činnosti systému nebo defibrilace, 
neprodleně stiskněte tlačítko NASTAVENÍ a 
nastavte polohu. K zajištění správné polohy 
vždy použijte stabilizační popruh LUCAS.

VAROVÁNÍ – RUŠENÍ EKG 
Komprese hrudníku narušují snímání EKG. 
Přes zahájením snímání EKG stiskněte 
tlačítko POZASTAVENÍ. Dbejte na to, aby 
bylo toto přerušení co nejkratší. Komprese 
znovu spusťte stisknutím tlačítka AKTIVNÍ 
(nepřetržitě) nebo AKTIVNÍ (30:2).
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5.8.2	 Dýchání

Vždy dodržujte místní a/nebo mezinárodní 
předpisy pro dýchání.

Systém pro komprese hrudníku LUCAS 
může pracovat ve dvou různých režimech:

•	 AKTIVNÍ (nepřetržitě) 
Po stisknutí tohoto tlačítka bude zařízení 
LUCAS nepřetržitě provádět komprese. 
Zelená kontrolka bude blikat 10krát za 
minutu, aby upozornila na umělé vdechy 
během probíhajících kompresí.

•	 AKTIVNÍ (30:2) 
Po stisknutí tohoto tlačítka provede 
zařízení LUCAS 30 kompresí hrudníku 
a potom se dočasně zastaví, aby 
uživatel mohl provést 2 vdechy. Poté se 
cyklus opět spustí. Blikající kontrolka v 
kombinaci se sledem zvukových signálů 
upozorňuje uživatele před každou 
přestávkou pro dýchání.

Poznámka: Nastavení vašeho zařízení se 
může lišit v závislosti na vašich platných 
protokolech. Možnosti mohou zahrnovat 
počet upozornění na dýchání, vypnutí či 
zapnutí zvukových výstražných signálů, 
poměr kompresí a dýchání, délku přestávky 
pro dýchání a automatickou úpravy 
přísavky. Lze nastavit různé fixní hodnoty 
rychlosti a hloubky. Zařízení dále umožňuje 
měnit rychlosti stisknutím tlačítka AKTIVNÍ 
(nepřetržitě nebo 30:2) během kompresí.

Tovární nastavení a možnosti nastavení jsou 
popsány v kapitole 9 tohoto návodu.

5.8.3	 Použití v katetrizační 
laboratoři

Systém pro komprese hrudníku LUCAS 
lze používat v katetrizační laboratoři. 
Kromě kompresního mechanismu je 
převážně prostupný pro rentgenové záření 
a umožňuje většinu druhů rentgenového 
snímání.

5.9	 Sejmutí zařízení 
z pacienta

1.	 Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
na 1 sekundu vypněte zařízení.

2.	 Pokud je k zařízení LUCAS připevněn 
stabilizační popruh, odpojte krční 
pásek, který je součástí stabilizačního 
popruhu, od pásků podpěrných ramen.

3.	 Zatáhnutím za uvolňovací kroužky 
sundáte horní část ze zadní desky.

4.	 Pokud to pacientův stav dovolí, 
odstraňte také zadní desku.
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6	Ošetření po použití a 
příprava na další použití

6.1	� Volitelné: Odeslání a 
příjem dat po události

Systém pro komprese hrudníku LUCAS 
uchovává data o stavu a použití zařízení a 
umožňuje konfiguraci v souladu s místními 
protokoly. Data lze přenášet prostřednictvím 
Bluetooth nebo Wi-Fi.

Stiskněte tlačítko PŘENOS dat, pokud 
chcete odeslat data ze zařízení a přijmout 
nové konfigurace. 

Postup přenesení:

1.	 Ujistěte se, že je zařízení LUCAS 
vypnuto.

2.	 Stiskněte tlačítko PŘENOS dat.

Upozornění – radiofrekvence 
Vysokofrekvenční komunikace může ovlivnit jiné 
lékařské elektrické zařízení.

Další informace naleznete v části Programy 
pro správu dat společnosti Stryker nebo se 
obraťte na místního zástupce společnosti 
Stryker.

6.2	� Příprava na další použití

Po každém použití systému pro komprese 
hrudníku LUCAS proveďte následující:

1.	 Odstraňte přísavku  
(viz část 6.4).

2.	 Podle potřeby sundejte a vyčistěte 
pacientské pásky a stabilizační popruh 
(viz části 6.3 a 6.5).

3.	 Zařízení očistěte a nechte uschnout  
(viz část 6.3). 

4.	 Vyměňte použitou baterii v otvoru pro 
baterii v krytu za plně nabitou baterii.

5.	 Nasaďte novou přísavku.

6.	 Pokud jste sundali pacientské pásky, 
znovu je připevněte.

7.	 Pokud jste sundali pásky podpěrných 
ramen stabilizačního popruhu LUCAS, 
znovu je připevněte.

8.	 Uložte přístroj do přepravní brašny:

•	 Vložte do přepravní brašny horní část 
s napájecím konektorem obráceným 
dolů. 
 
Poznámka: Se zařízením LUCAS 
v této poloze lze nabíjet zařízení 
prostřednictvím přístupového portu 
nabíječky na přepravní brašně a 
kontrolovat stav baterie skrz vrchní 
průzor přepravní brašny.

•	 Do přihrádky mezi podpěrnými 
rameny uložte externí napájecí zdroj 
(volitelný).

•	 Do přihrádky mezi podpěrnými 
rameny LUCAS uložte náhradní 
(volitelnou) nabitou baterii LUCAS.

•	 Do přihrádky mezi podpěrnými 
rameny lze uložit i náhradní přísavky. 

•	 Uložte krční pásek stabilizačního 
popruhu mezi podpěrná ramena.

•	 Zasuňte zadní desku do přihrádky v 
krycím víku přepravní brašny.

•	 Do průhledné kapsy uložte návod k 
použití.

9.	 Zavřete přepravní brašnu.

Jednou týdně a po každém použití 
provádějte pravidelné kontroly (viz část 
věnovaná údržbě v kapitole 7).
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6.5	 Sejmutí a připevnění 
pacientských pásků

Sejmutí:

1.	 Rozepněte pacientské pásky a stáhněte 
je z kovových kroužků na podpěrných 
ramenech zařízení LUCAS.

Vyčistěte je postupem uvedeným v části 
6.3.

Připevnění:

2.	 Provlékněte pacientské pásky kovovým 
držákem na podpěrných ramenech 
zařízení LUCAS.

3.	 Přeložte pacientský pásek tak, aby byl 
vidět symbol.

4.	 Pevně přitlačte jednotlivé díly pásku 
k sobě.

6.3	 Pravidelné čištění

Vyčistěte všechny povrchy a pásky měkkým 
hadříkem a teplou vodou s jemným čisticím 
nebo dezinfekčním prostředkem, např.

•	 70% roztokem izopropylalkoholu

•	 45% roztokem izopropylalkoholu s 
přidaným čisticím prostředkem

•	 kvartérní amonnou sloučeninou

•	 10% bělicím prostředkem

•	 roztokem kyseliny peroctové (peroxidu)

Dodržujte pokyny pro manipulaci od 
výrobce dezinfekčního prostředku.

Upozornění – kapalina 
Neponořujte systém pro komprese 
hrudníku LUCAS do kapaliny. Pokud 
kapalina vnikne pod kryt, může dojít k 
poškození zařízení.

Před zabalením do přepravní brašny nechte 
zařízení vyschnout.

Pozor - kontaminace 
Mezi jednotlivými použitími přístroj vyčistěte, 
abyste snížili riziko kontaminace.

6.4	 Sejmutí a nasazení 
přísavky

•	 Sundejte přísavku z černé trubice.

•	 Přísavku zlikvidujte jako biologicky 
nebezpečný odpad.

•	 Napojte na černou trubici novou 
přísavku.

•	 Zkontrolujte, zda je přísavka pevně 
připojena k trubici.
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6.6	 Sejmutí a připevnění 
stabilizačního popruhu

Rozepněte spony a sundejte pásky 
podpěrných ramen, které jsou součástí 
stabilizačního popruhu.

Vyčistěte stabilizační popruh postupem 
uvedeným v části 6.3.

Nasaďte popruh postupem uvedeným v 
části 4.3.

6.7	 Vyjmutí a dobití baterie
1.	 Vyměňte baterii za plně nabitou.

2.	 Použitou baterii dobijte pro pozdější 
použití.

Baterii LUCAS lze nabíjet dvěma způsoby:

•	 V externí nabíječce baterií LUCAS:

	- vložte baterii do otvoru v nabíječce 
baterií,

	- zapojte napájecí kabel nabíječky 
baterií do elektrické zásuvky.

•	 Vloženou v zařízení LUCAS:

	- vložte baterii do otvoru v krytu 
zařízení LUCAS,

	- zapojte napájecí zdroj/napájecí 
kabel do vozidla do napájecího 
konektoru na straně zařízení LUCAS. 
Toto lze provést také v případě, že 
zařízení LUCAS je uvnitř přepravního 
pouzdra; v takovém případě použijte 
přístupový port nabíječky,

	- zapojte napájecí kabel do elektrické 
zásuvky.

Během nabíjení se postupně rozsvěcují 3 
kontrolky.

Upozornění – ponechte vloženou baterii 
Aby bylo možné používat zařízení LUCAS, 
musí v něm být vždy vložena baterie, a to i 
při napájení z externího napájecího zdroje.

VAROVÁNÍ – POUŽÍVEJTE POUZE 
SCHVÁLENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Používejte pouze příslušenství schválené 
společností Jolife se systémem komprese 
hrudníku LUCAS. Při použití neschváleného 
příslušenství nemusí zařízení LUCAS 
fungovat správně. Používejte pouze baterie 
LUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené pro 
zařízení LUCAS. Při použití jiných baterií 
nebo jiného napájecího zdroje může dojít k 
trvalému poškození zařízení LUCAS. Také 
se tím ruší platnost záruky.
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7	Údržba

7.1	 Pravidelné kontroly

Jednou týdně a po každém použití systému 
pro komprese hrudníku LUCAS proveďte 
následující:

Volitelné: Stiskněte tlačítko PŘENOS dat, 
pokud chcete odeslat data ze zařízení a 
přijmout nová data. Zařízení musí být v 
režimu VYPNUTÉHO napájení.

Upozornění – radiofrekvence 
Vysokofrekvenční komunikace může ovlivnit 
jiné lékařské elektrické zařízení.

1.	 Ujistěte se, že je zařízení čisté.

2.	 Ujistěte se, že je nasazena nová 
přísavka.

3.	 Ujistěte se, že jsou připevněny 
pacientské pásky.

4.	 Ujistěte se, že dva pásky podpěrných 
ramen stabilizačního popruhu jsou 
upevněny kolem podpěrných ramen a 
že v přepravní brašně je vložen krční 
pásek.

5.	 Vytáhněte uvolňovací kroužky nahoru, 
abyste se ujistili, že čelisťové uzávěry 
jsou otevřené.

6.	 Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. 
Když je zařízení LUCAS vypnuté, 
stiskněte tlačítko ZTLUMENÍ. Rozsvítí 
se indikátor stavu baterie a zobrazí se 
stav baterie (viz část 8.1).

7.	 Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
proveďte samočinný test zařízení. 
Ujistěte se, že se rozsvítí kontrolka 
NASTAVENÍ bez signalizace výstrahy.

8.	 Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
znovu vypněte zařízení.

9.	 Ujistěte se, že není poškozen kabel 
externího napájení (doplňkové 
příslušenství).

VAROVÁNÍ – ÚRAZ ELEKTRICKÝM 
PROUDEM 
Pokud je externí napájecí kabel (volitelné 
příslušenství) poškozený, ihned jej odpojte 
a vyměňte, abyste předešli riziku úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru.
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8	Řešení problémů

8.1	 Indikace a výstrahy během normálního provozu

V následující tabulce najdete příčiny zvukové a/nebo světelné signalizace během normálního 
provozu.

Situace Indikace kontrolkou Zvuková signalizace Akce 
uživatele

Zařízení LUCAS je v režimu 
ZAPNUTO a zbývá více než 
90 % kapacity baterie.

Plně nabitá baterie:  
Všechny 3 kontrolky 
indikace stavu baterie 
svítí zeleně.

Žádný Žádný

Zařízení LUCAS je v režimu 
ZAPNUTO a zbývá více než 
60 % a méně než 90 % 
kapacity baterie.

Baterie je nabitá z 2/3:  
2 kontrolky indikace 
stavu baterie vpravo 
svítí zeleně.

Žádný Žádný

Zařízení LUCAS je v režimu 
ZAPNUTO a zbývá více 
než 30 % a méně než 60 % 
kapacity baterie.

Baterie je nabitá z 1/3:  
Kontrolka indikace 
stavu baterie nejvíce 
vpravo svítí zeleně.

Žádný Žádný

Systém LUCAS je v režimu 
ZAPNUTO a zbývá méně 
než 30 % kapacity baterie 
(přibližně 10 minut provozu).

Vybitá baterie:  
Žlutá kontrolka baterie 
nejvíce vpravo 
přerušovaně svítí.

Výstraha se středně 
vysokou prioritou

■ ■ ■ (5s) ■ ■ ■ (5s)...

Vyměňte 
baterii nebo 
připojte externí 
napájecí zdroj.

Externí napájecí zdroj LUCAS 
je připojen a nabíjí baterii.

Nabíjení baterie:  
Všechny 3 kontrolky 
indikace stavu baterie 
se postupně rozsvěcují 
zeleně.

Žádný Žádný

Externí napájecí zdroj LUCAS 
je připojen a baterie je plně 
nabitá.

Plně nabitá baterie:  
Všechny 3 kontrolky 
indikace stavu baterie 
svítí zeleně.

Žádný Žádný

Baterie byla použita více 
než 200krát při kompresích 
trvajících déle než 10 minut 
nebo je starší než 3 až 4 roky.

Konec životnosti baterie:  
Kontrolka indikace 
stavu baterie nejvíce 
vpravo svítí žlutě místo 
zeleně ve všech výše 
uvedených situacích.

Žádný Zlikvidujte 
baterii.

V režimu NASTAVENÍ. Kontrolka NASTAVENÍ 
svítí zeleně.

Žádný Žádný

V režimu POZASTAVENÍ. Kontrolka 
POZASTAVENÍ svítí 
zeleně.

Žádný Žádný

Zapnutí Kontrolky baterie a NASTAVENÍ 
svítí zeleně.

Signály samočinného testu  
■ ■ ■ ■

Žádný

Vypnutí Žádný Zvuk „bim bam“ Žádný



Systém pro komprese hrudníku LUCAS® 3 – NÁVOD K POUŽITÍ
101034-13 Rev E platná od CO J3434-2 © Listopad 2023 Jolife AB

SYSTÉM PRO KOMPRESE HRUDNÍKU
3333

Situace Indikace kontrolkou Zvuková signalizace Akce uživatele

V režimu AKTIVNÍ 
(nepřetržitě).

Tlačítko AKTIVNÍ 
(nepřetržitě); zařízení 
LUCAS provádí 
nepřetržité komprese 
hrudníku. Zelená 
kontrolka bude blikat 
10krát za minutu.

�Volitelné nastavení: 6 až 10krát za 
minutu

Žádný

Volitelné nastavení: 
Zvukový signál před 
každým vdechem.

■

Jedná se o 
upozornění na 
dýchání během 
probíhajících 
kompresí.

V režimu AKTIVNÍ (30:2).

30:2

Kontrolka AKTIVNÍ 
(30:2) svítí zeleně a 
bliká během 
posledních pěti 
kompresí před každou 
přestávkou pro 

dýchání.

Zvukový signál během 
kompresí

■ ■ 
■

Upozorňuje 
uživatele, aby dal 
pacientovi umělé 
dýchání, jakmile 
zařízení dočasně 
zastaví komprese.

Když je přísavka v nižší než 
minimální poloze (výška 
hrudní kosti menší než 17 cm) 
a nemůžete přejít do režimu 
POZASTAVENÍ nebo AKTIVNÍ, 
pacient je příliš malý.

Žádný 3 rychlé signály

■ ■ ■ (0,25 s)

Ihned zahajte 
manuální 
komprese.

Příliš velká mezera mezi 
tlakovým polštářkem a 
pacientovým hrudníkem 
během činnosti. Komprese 
budou příliš mělké.

Žádný 3 rychlé signály během 
provozu

■ ■ ■ (0,6 s)

Stiskněte tlačítko 
NASTAVENÍ a 
znovu nastavte 
počáteční polohu, 
abyste eliminovali 
mezeru. Restartujte 
komprese.

8.2	 Výměna baterie

Podaří-li se vám vyměnit baterii za méně než 60 sekund, zařízení si bude pamatovat počáteční 
polohu přísavky. To vám umožní rychle pokračovat v kompresích po stisknutí tlačítka AKTIVNÍ 
(nepřetržitě nebo 30:2). Trvá-li výměna baterie déle než 60 sekund, zařízení provede samočinný 
test a bude nutné znovu nastavit počáteční polohu. 
 
Režim při vyjmutí baterie Režim po vložení nové baterie

POZASTAVENÍ POZASTAVENÍ (se stejnou počáteční polohou) 
 
 

AKTIVNÍ (nepřetržitě) POZASTAVENÍ (se stejnou počáteční polohou) 
 
 

30:2

AKTIVNÍ (30:2) POZASTAVENÍ (se stejnou počáteční polohou) 
 
 

NASTAVENÍ NASTAVENÍ 
 
 

VYPNUTO VYPNUTO
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8.3	 Signalizace závad

Níže je uveden seznam všech výstrah, které může zařízení LUCAS signalizovat. Signalizaci 
výstrah můžete na 60 sekund ztlumit stisknutím tlačítka ZTLUMENÍ. Chcete-li resetovat 
níže uvedené výstrahy, zařízení se musí vypnout stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ na 
1sekundu.

Výstraha s vysokou prioritou bude mít přednost před výstrahami s nižší prioritou nebo 
informačními výstrahami.

Pokud zařízení LUCAS nefunguje správně, okamžitě zahajte manuální komprese.

Priorita Příčina Indikace kontrolkou Akustické výstrahy Výsledek

N/A Vzrůstající teplota 
uvnitř zařízení 
LUCAS

Žádný Informační signál

■ (4 s) ■ (4 s)...

Žádný

Vysoká 
priorita

Průběh komprese 
mimo limit (příliš 
hluboká, příliš 
mělká nebo 
selhání časování)

Přerušované červená 
výstražná kontrolka

Výstraha s vysokou prioritou

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ASYNCHRONNÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Komprese 
zastaveny

Vysoká 
priorita

Příliš vysoká 
teplota uvnitř 
zařízení LUCAS

Přerušované červená 
výstražná kontrolka

Výstraha s vysokou prioritou

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ASYNCHRONNÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Komprese 
zastaveny

Vysoká 
priorita

Hardwarová chyba Přerušované červená 
výstražná kontrolka

Výstraha s vysokou prioritou 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ASYNCHRONNÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Komprese 
zastaveny

Vysoká 
priorita

Příliš vysoká 
teplota baterie

Přerušované červená 
výstražná kontrolka

Červená výstraha 
baterie: Červená 
kontrolka baterie úplně 
vpravo přerušovaně 
bliká.

Výstraha s vysokou prioritou 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ASYNCHRONNÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Komprese 
zastaveny

Vysoká 
priorita

Baterie je příliš 
slabá

Přerušované červená 
výstražná kontrolka

Červená výstraha 
baterie: Červená 
kontrolka baterie úplně 
vpravo přerušovaně 
bliká.

Výstraha s vysokou prioritou 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ASYNCHRONNÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

Komprese 
zastaveny. 
Baterii je třeba 
okamžitě 
dobít.

Pokud se výše popsaná závada zdá být trvalá, zařízení LUCAS musí být zkontrolováno 
oprávněným servisním pracovníkem. Poraďte se s místním zástupcem společnosti Stryker. 
Kontaktní informace jsou k dispozici na www.lucas-cpr.com.
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9	Technické specifikace
Všechny specifikace, tovární nastavení i možnosti nastavení popsané v této kapitole se týkají 
systému pro komprese hrudníku LUCAS 3, verze 3.1.

Další informace naleznete v části Programy pro správu dat společnosti Stryker nebo se obraťte 
na místního zástupce společnosti Stryker.

9.1	 Parametry pacienta
Kategorie Specifikace

Pacienti, u kterých přichází v úvahu ošetření: Dospělí pacienti, kteří se vejdou do zařízení:
•	 s výškou hrudní kosti 170 až 303 mm
•	 s maximální šířkou hrudníku 449 mm

Použití zařízení LUCAS není omezeno hmotností pacienta.

9.2	 Parametry komprese
Kategorie Specifikace

Hloubka komprese (průměrný pacient) Tovární nastavení

Pacienti s výškou hrudní kosti 185 mm nebo větší:
•	 53 ± 2 mm

Menší pacienti s výškou hrudní kosti do 185 mm:
•	 40 až 53 ±2 mm

Možnosti nastavení

Hloubku komprese lze nastavit v rozmezí od 
45 do 53 ±2 mm. 

Pacienti s výškou hrudní kosti 185 mm nebo větší:
•	 [nastavená hloubka komprese] ±2 mm

Menší pacienti s výškou hrudní kosti do 185 mm:
•	 40 mm [nastavená hloubka komprese]  

±2 mm

Frekvence kompresí Tovární nastavení
102 ± 2 komprese za minutu

Možnosti nastavení

Zařízení umožňuje nastavit rychlost na kteroukoli z 
následujících hodnot: 102, 111, 120 ±2 komprese za minutu.

Zařízení lze nastavit tak, aby uživatel mohl za chodu měnit 
rychlost kompresí. Rychlost je možné měnit stisknutím 
tlačítka AKTIVNÍ (30:2 nebo nepřetržitě) během kompresí. 

Pracovní cyklus komprese 50 ±5 %

AKTIVNÍ nepřetržitý režim kompresí Tovární nastavení

Nepřetržité komprese s kontrolkou upozorňující na dýchání 
10krát za minutu

Možnosti nastavení 

Zařízení umožňuje nastavit upozornění na dýchání v rozmezí 
od 6 do 10 za minutu.

Zařízení umožňuje nastavit zvukové upozornění na dýchání 
(zapnuté/vypnuté).

Zařízení umožňuje nastavit délku přestávky pro dýchání v 
rozmezí od 0,3 do 1,5 sekund.

Zařízení lze nastavit tak, aby uživatel mohl za chodu měnit 
rychlost kompresí. Rychlost je možné měnit stisknutím 
tlačítka AKTIVNÍ (nepřetržitě nebo 30:2) během kompresí.
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Kategorie Specifikace

AKTIVNÍ režim kompresí 30:2 Tovární nastavení

30:2 (30 kompresí následovaných 3sekundovou přestávkou 
pro dýchání) 

Možnosti nastavení

Zařízení umožňuje nastavit poměr kompresí a vdechů na 
některou z následujících hodnot: 30:2 a 50:2.

Zařízení umožňuje nastavit délku přestávky pro dýchání v 
rozmezí od 3 do 5 sekund.

Zařízení lze nastavit tak, aby uživatel mohl za chodu měnit 
rychlost kompresí. Rychlost je možné měnit stisknutím 
tlačítka AKTIVNÍ (nepřetržitě nebo 30:2) během kompresí.

Počáteční poloha přísavky Tovární nastavení

QuickFit: Uživatel ručně spustí přísavku k hrudníku. Po 
stisknutí tlačítka POZASTAVENÍ při přechodu z režimu 
NASTAVENÍ zařízení LUCAS upraví výšku přísavky vůči 
hrudníku v rozsahu 30 mm a poté ji uzamkne v počáteční 
poloze.

Možnosti nastavení

Zařízení umožňuje rychlé (QuickFit), automatické (AutoFit) 
nebo manuální (Manual) nastavení polohy přísavky.

Automatické (AutoFit): Zařízení automaticky spustí přísavku 
z horní pozice dolů k hrudníku, poté nastaví její počáteční 
polohu a uzamkne. Automatické nastavení polohy přísavky 
zařízení provede po stisknutí tlačítka POZASTAVENÍ při 
přechodu z režimu NASTAVENÍ. 

Manuální (Manual): Uživatel ručně spustí přísavku k 
hrudníku. Po stisknutí tlačítka POZASTAVENÍ zařízení 
LUCAS uzamkne počáteční polohu přísavky. Její výška 
nebude upravena.

Přísavka v režimu NASTAVENÍ Tovární nastavení

Manuální (Manual): Přísavku je nutné vytáhnout nahoru 
ručně.

Možnosti nastavení 

Zařízení lze nastavit tak, aby se přísavka automaticky vrátila 
nahoru, jakmile uživatel stiskne tlačítko NASTAVENÍ při 
přechodu z režimu POZASTAVENÍ nebo AKTIVNÍM režimu.

Tlakový polštářek v režimu POZASTAVENÍ Tovární nastavení

Zařízení přeruší komprese a tlakový polštářek uzamkne v 
počáteční poloze. 

Možnosti nastavení

Aby při dýchání nebylo bráněno ve zvedání hrudníku, 
lze zařízení nastavit tak, že se během přestávky tlakový 
polštářek v počáteční poloze zvedne o 10 mm.

Tlakový polštářek během přestávky pro dýchání v 
AKTIVNÍCH režimech

Tovární nastavení

Zařízení dočasně zastaví komprese a uzamkne tlakovou 
podložku v počáteční poloze. 

Možnosti nastavení

Aby při dýchání nebylo bráněno ve zvedání hrudníku, lze 
zařízení nastavit tak, že se během přestávky na dýchání 
tlakový polštářek v počáteční poloze zvedne o 10 mm.
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Kategorie Specifikace

Tlakový polštářek v AKTIVNÍM režimu Tovární nastavení

Mezi kompresemi se tlakový polštářek vrátí do počáteční 
polohy

Možnosti nastavení

Aby při asynchronním dýchání nebylo bráněno ve zvedání 
hrudníku, lze zařízení nastavit tak, že se při každé kompresi 
tlakový polštářek v počáteční poloze zvedne o 10 mm.

Zvukové časovače Tovární nastavení

Žádný časovač (vypnutý)

Možnosti nastavení

Zařízení umožňuje nastavit zvuková upozornění ve 
stanovených intervalech od 1 do 15 sekund. Zvukové 
upozornění je sled krátkých signálů. Časovač je možné 
nastavit jako časovač KPR nebo nepřetržitý časovač.

Časovač KPR: Zařízení měří čas pouze v nepřerušovaných 
AKTIVNÍCH (30:2 nebo nepřetržitě) režimech. Časovač 
KPR se zastaví a resetuje, jakmile uživatel stiskne tlačítko 
POZASTAVENÍ nebo NASTAVENÍ. Opět od nuly začne 
odpočítávat po dalším stisknutí tlačítka AKTIVNÍ (30:2 nebo 
nepřetržitě) uživatelem. Je-li například časovač nastaven 
na 2 minuty, zařízení upozorní uživatele vždy po 2 minutách 
kompresí.

Nepřetržitý časovač: Zařízení měří čas nepřetržitě bez 
ohledu na to, v jakém je režimu. Nepřetržitý časovač se 
spustí po prvním stisknutí tlačítka AKTIVNÍ (30:2 nebo 
nepřetržitě) uživatelem a upozornění budou aktivována ve 
stanoveném časovém intervalu až do vypnutí zařízení. Je-li 
například nepřetržitý časovač nastaven na 2 minuty, zařízení 
bude uživatele upozorňovat v intervalu 2 minut, dokud 
nebude vypnuto.

9.3	 Fyzické parametry zařízení
Kategorie Specifikace

Rozměry sestaveného přístroje (V × Š × H) 56 x 52 x 24 cm

Rozměry přepravní brašny s přístrojem uvnitř (V × Š × H) 58 x 33 x 26 cm

Hmotnost přístroje s baterií (bez pásků) 8,0 kg

Těžiště přístroje (V x Š x H) 13,8 palce x symetrické x symetrické/ 
35 cm x symetrické x symetrické

Předpokládaná životnost 8 let
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9.4	 Parametry okolního prostředí pro použití zařízení
Kategorie Specifikace

Provozní teplota +0 °C až +40 °C 
-20 °C do 1 hodiny po skladování při pokojové teplotě

Skladovací teplota -20 °C až +70 °C 
Maximální doba nutná k adaptaci zařízení LUCAS na 
provozní teplotu po uskladnění je 2 hodiny.

Přechodná provozní teplota  
(minimálně 20 minut provozu) 

-20 °C až +50 °C

Relativní vlhkost 5 % až 98 % bez kondenzace

Klasifikace IP (IEC 60529) IP43

Klasifikace zařízení S vnitřním napájením, odolné proti defibrilátoru, typu BF

Pracovní vstupní napětí 12-28 V DC

Atmosférický tlak 62-107 kPa 
-382 až 4000 m

Rádiový modul Bluetooth v2.1 + EDR třída 1 – až 3 Mbps 
Způsob modulace: 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK 
Pracovní kanál: BT 2,4 GHz: Kan. 0 až 78 
Frekvenční rozsah: 2.4000 až 2.4835 GHz 
Rádiová frekvence: výstupní výkon (Bluetooth) max. +10 dBm

Přenos dat Zařízení může odesílat data o zařízení (např. data o stavu 
zařízení) a přijímat data o novém nastavení. 

Výchozí tovární nastavení

PŘENOSOVÝ režim: Bluetooth

Volitelné nastavení

- Dostupnost Bluetooth Zapnout/vypnout

- Připojení Wi-Fi k programům pro správu dat společnosti 
Stryker: Zapnout/vypnout

- Automatický přenos Wi-Fi do programů pro správu dat 
Stryker při připojení k externímu zdroji napájení a v režimu 
vypnutí: Zapnout/vypnout

Vibrace, letecké ambulance 
(IEC60601-1-12, RTCA DO-160)

Rotační křídlo (vrtulník) - kategorie U2 (zkušební křivky F, F1) 
Pevné křídlo - kategorie S (zkušební křivky C, L, M, Y)

Informace o recyklaci 
Tento výrobek ani jeho baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Tento výrobek 
likvidujte v souladu s místními předpisy. 
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9.5	 Fyzické parametry baterie

Kategorie Specifikace

Rozměry (V × Š × H) 13,0 × 8,8 × 5,7 cm

Hmotnost 0,6 kg

Typ Dobíjecí lithium-iontová (Li-Ion)

Kapacita 3700 mAh (typická), 95 Wh

Napětí baterie (jmenovité) 25,76 V

Počáteční doba provozu baterie (průměrný pacient) 45 minut (typická)

Maximální doba nabíjení baterie Nabíjení v zařízení LUCAS pomocí externího napájecího 
zdroje – méně než dvě hodiny při pokojové teplotě (+22 °C)

Nabíjení v externí nabíječce baterií LUCAS 
– méně než čtyři hodiny při pokojové teplotě (+22 °C) 

Životnost baterie  
(interval doporučené výměny)

Doporučujeme vyměnit baterii každé 3 až 4 roky nebo po 
200 použitích (každém trvajícím déle než 10 minut).

Konec životnosti baterie bude signalizován svítící žlutou 
kontrolkou úplně vpravo na indikátoru nabití baterie.

9.6	 Parametry okolního prostředí pro baterii

Kategorie Specifikace

Provozní teplota 0 °C až +40 °C

Přechodný provoz (20 minut) při  
-20 °C až +50 °C

Teplota při nabíjení +0 °C až +40 °C  
(preferovaná +20 °C až +25 °C)

Skladovací teplota -20 °C až +40 °C 

Teplota okolí po dobu kratší než jeden měsíc +41 °C až 
+70 °C

Klasifikace IP (IEC 60529) IP44

9.7	 Specifikace napájení (volitelné příslušenství)
Napájecí zdroj, pol. č. 300000-00

Kategorie Specifikace

Vstup 100-240 Vstř, 50/60 Hz, 2,3 A, třída II

Výstup 24 Vss, 4,2 A

 
Napájecí kabel do vozidla

Kategorie Specifikace

Napětí/proud 12-28 V DC/0-10 A



Systém pro komprese hrudníku LUCAS® 3 – NÁVOD K POUŽITÍ
101034-13 Rev E platná od CO J3434-2 © Listopad 2023 Jolife AB

4040

9.8	 Zvukové SIGNÁLY

9.8.1	 Charakteristiky zvukových VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Název 
zvuko-
vého 
signálu

Posloupnost tónů Trvání  
+/- 5 ms

Frekvence 
zvukových 
signálů  
+/- 10 Hz

Hlasitost 
(dBA 
v 1 m)  
+/- 5 dB

Situace Prodle-
vy sys-
tému 
+/- 0,5 s

Výsledek

Výstraha 
s vy-
sokou 
prioritou

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

ASYNCHRONNÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

td = 200ms 
ts = 100ms 
ts3-4= 400ms 
ts5-6= 500ms 
ts8-9= 400ms 
tb = 2,5 s

f0 = 530 Hz 
f1 = 1060 Hz 
f2 = 1590 Hz 
f3 = 2120 Hz 
f4 = 2650 Hz

78 Chyba 
samočinného 
testu během 
spouštění

1 až 10 s Nefunkční 
zařízení

Průběh 
komprese 
mimo limit, příliš 
hluboká

0,6 s Komprese 
zastaveny

Průběh 
komprese mimo 
limit, příliš mělká 
nebo selhání 
časování

30 s

Příliš vysoká 
teplota uvnitř 
zařízení

0,6 s

Interní 
hardwarová 
chyba

0,6 s

Příliš vysoká 
teplota baterie

0,6 s

Baterie je příliš 
slabá

0,6 s

Výstra-
ha se 
středně 
vysokou 
prioritou

■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ 
(5 s) 
■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ 
(5 s)

SYNCHRONNÍ 
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

td = 200 ms 
ts = 200 ms 
tb = 5 s

f0 = 390 Hz 
f1 = 780 Hz 
f2 = 1170 Hz 
f3 = 1560 Hz 
f4 = 1950 Hz

75 Do vybití baterie 
zbývá přibližně 
10 minut 
provozního času

Požadovaná 
akce: 
Vyměňte baterii 
nebo připojte 
externí zdroj 
napájení

0,6 s Žlutá 
kontrolka 
baterie 
nejvíce 
vpravo 
přerušovaně 
svítí.

POZNÁMKA: VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM rovněž generuje nezávislý zvukový VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL 
s výše uvedenou posloupností tónů prostřednictvím mechanického bzučáku (2400 +/- 100 Hz).

ASYNCHRONNÍ VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL = VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL, který je generován nadále, 
i když již neexistuje spouštěcí událost, dokud není zastaven úkonem UŽIVATELE. 
SYNCHRONNÍ VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL = VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL, který přestane být generován, 
když spouštěcí událost přestane existovat.

td = trvání PULZU (doba zapnutí elektrické energie) 
ts = prodleva PULZU (doba vypnutí elektrické energie) 
tb = INTERVAL MEZI SLEDEM (doba vypnutí elektrické energie)

f0 = základní (první harmonická) frekvence PULZU

Prodlevy systému = součet prodlevy generování výstražného signálu a průměrné prodlevy stavu 
výstrahy (času od výskytu spouštěcí události do generování výstražného signálu)
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9.8.2	 Zvukové INFORMAČNÍ SIGNÁLY, charakteristiky

Název 
zvukové-
ho sig-
nálu

Posloupnost tónů Trvání  
+/- 5 ms

Frekvence 
zvukových 
signálů  
+/- 10 Hz

Hlasitost 
(dBA 
v 1 m)  
+/- 5 dB

Popis Situace

Signál 
zapnuto

■ ■ ■ ■ ...

td = 375 ms 
ts = 0 ms

f0 = 1 kHz 65 Pokračuje do 
dokončení 
samočinného 
testu

Samočinný test 
během zapínání 
zařízení

Signál 
vypnuto

■ 
■

td = 500 ms 
ts = 0 ms

f0 =660 Hz #1 
f0 =440 Hz #2

70 Zvuk „bim bam“ Přísavka se během 
vypínání zařízení 
přesunuje do horní 
pozice

Výstražné 
signály ■ ■ ■ (0,25 s) 

■ ■ ■ (0,25 s) 

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 250 ms

f0 = 2 kHz 67 3 rychlé signály 
přerušovaně 
opakované

Přísavka je 
umístěna pod 
nejnižší počáteční 
polohou (u příliš 
malého pacienta)

■ ■ ■ (0,6 s) 
■ ■ ■ (0,6 s)

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 625 ms

f0 = 2 kHz 67 3 rychlé signály 
přerušovaně 
opakované

Zjištěna mezera 
mezi tlakovým 
polštářkem 
a hrudníkem 
pacienta

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 0 ms

f0 = 2 kHz 67 Opakují se rychlé 
přerušované 
signály, dokud 
není přísavka 
uvolněna

Přísavka je 
přitlačena, když je 
zařízení v režimu 
POZASTAVENÍ

Signál 
dýchání v 
AKTIVNÍM 
(30:2) 
režimu

■ ■ 
■

td = 490 ms 
ts = 100 ms

f0 =1100 Hz #1 
f0 =1100 Hz #2 
f0 = 880 Hz #3

70 Před každou 
přestávkou 
pro dýchání se 
opakuje zvuk 
„bim bim bam“

Posloupnost 
výstražných 
signálů v 
AKTIVNÍM (30:2) 
režimu před 
přestávkou pro 
dýchání

Signál 
dýchání v 
AKTIVNÍM 
(nepřetrži-
tém) režimu

■

td = 490 ms f0 =1100 Hz 70 Před každým 
dýcháním se 
opakuje zvuk 
„bim“ (volitelné 
nastavení)

Výstražných 
signál dýchání 
v AKTIVNÍM 
(nepřetržitém) 
režimu (volitelné 
nastavení)

Varování 
při vysoké 
teplotě ■ (4 s) ■ (4 s)

td = 1 s 
tb = 4 s

f0 = 1 kHz 65 Opakují se 
signály, dokud 
není teplota 
v normálním 
rozsahu

Vnitřní teplota 
zařízení se zvyšuje

Zvukový 
časovač 
KPR nebo 
nepřetržitý 
časovač

■ ■ (1 s)  ■ ■

td = 490 ms 
ts = 20 ms 
tb = 1 s

f0 = 440 Hz  
f1 = 737 Hz

70 Signál se opakuje 
v závislosti 
na nastavení 
(volitelném)

Časovač vyzve k 
provedení úkonu 
(volitené nastavení)
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9.9	 Prohlášení o elektromagnetickém prostředí

Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise

Zařízení LUCAS je určeno k používání v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel 
zařízení musí zajistit, aby bylo používáno ve správném prostředí.

Zkouška emisí Shoda Elektromagnetické prostředí – popis

VF emise CISPR 11 Skupina 1 Zařízení LUCAS využívá omezenou 
vysokofrekvenční energii (Bluetooth) pouze 
během přenosu dat po použití. Vysokofrekvenční 
emise zařízení jsou proto nízké a není 
pravděpodobné, že by způsobilo rušení jiných 
elektronických přístrojů v jeho blízkosti.

VF emise CISPR 11 Třída B Zařízení LUCAS je vhodné pro použití ve všech 
budovách, včetně obytných, a v budovách 
přímo připojených k veřejné rozvodné síti 
nízkého napětí napájející obytné budovy.

Emise harmonických kmitočtů IEC 61000-3-2 Třída A

Kolísání napětí/emise flikru IEC 61000-3-3 Shoda

Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost

Zařízení LUCAS je určeno k používání v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel 
zařízení musí zajistit, aby bylo používáno ve správném prostředí.

Zkouška odolnosti Zkušební úroveň IEC 60601 Úroveň shody Elektromagnetické prostředí 
– popis

Elektrostatické 
výboje 
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV kontakt 
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV vzduch

+/- 8 kV kontakt 
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV vzduch

Podlahy musí být dřevěné, 
betonové nebo z keramických 
dlaždic. Pokud je na podlaze 
syntetický materiál, relativní 
vlhkost musí být 30 % nebo 
vyšší.

Rychlé elektrické 
přechodné jevy/
skupiny impulzů 
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV pro napájecí vedení 
+/- 1 kV pro vstupní/výstupní 
vedení

+/- 2 kV pro napájecí vedení 
neuvádí se pro vstupní/
výstupní vedení

Kvalita síťového napájení 
musí odpovídat typickému 
prostředí v kancelářských 
budovách nebo nemocnicích.

Rázový impulz 
IEC 61000-4-5

+/- 0,5 kV, +/- 1 kV 
diferenciální režim 
+/- 0,5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV 
běžný režim

+/- 0,5 kV, +/- 1 kV 
diferenciální režim 
neuvádí se pro běžný režim

Kvalita síťového napájení 
musí odpovídat typickému 
prostředí v kancelářských 
budovách nebo nemocnicích.

Magnetická pole se 
síťovým kmitočtem 
(50/60 Hz) podle IEC 
61000-4-8

30 A/m 30 A/m Magnetická pole síťového 
kmitočtu musí odpovídat 
úrovním obvyklým pro typické 
komerční nebo nemocniční 
prostředí.

Krátkodobé poklesy 
napětí, krátké 
výpadky sítě a 
kolísání napětí v 
napájecím vedení 
podle IEC 61000-
4-11

0 % UT (100 % pokles UT) pro 
0,5 cyklus při 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° a 315°

0 % UT (100 % pokles UT) pro 1 
cyklus

70 % UT (30 % pokles UT) pro 
0,5 sek.

0 % UT (100 % pokles UT) pro 
5 sek

0 % UT (100 % pokles UT) pro 
0,5 cyklus při 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° a 315°

0 % UT (100 % pokles UT) pro 
1 cyklus

70 % UT (30 % pokles UT) pro 
0,5 sek.

0 % UT (100 % pokles UT) pro 
5 sek

Kvalita síťového napájení 
musí odpovídat typickému 
prostředí v kancelářských 
budovách nebo nemocnicích. 
Pokud uživatel zařízení 
požaduje nepřerušený 
provoz během výpadků 
sítě, společnost Jolife AB 
doporučuje napájet zařízení 
z nepřerušitelného zdroje 
napájení nebo z baterie.

Blízká magnetická 
pole podle IEC 
61000-4-39

8 A/m při 30 kHz,  
kontinuální 65 A/m při 134,2 kHz 
2,1 kHz pulzní  
7,5 A/m při 13,56 MHz, 
50 kHz pulzní

8 A/m při 30 kHz, kontinuální 
65 A/m při 134,2 kHz 
2,1 kHz pulzní  
7,5 A/m při 13,56 MHz, 
50 kHz pulzní 

Blízká magnetická pole musí 
odpovídat úrovním obvyklým 
pro typické komerční nebo 
nemocniční prostředí.

POZNÁMKA: UT je střídavé síťové napětí před aplikací zkušební úrovně.

Na zkoušky elektromagnetické kompatibility byla aplikována následující nezbytná funkčnost 
(IEC/EN 60601-1-2: 2014 +A1:2020): Zkoušené zařízení (EUT) bude nepřetržitě provádět 
komprese určenou rychlostí.
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Elektromagnetické rušení (EMI)
Předpokládaným elektromagnetickým prostředím po dobu životnosti zařízení LUCAS 3 je 
podle specifikací uvedených v normě IEC 60601-1-2:2014 +A1:2020 prostředí domácí péče 
a odborných zdravotnických zařízení.

Zkouška 
odolnosti

Zkušební úroveň 
IEC 60601

Úroveň 
shody

Elektromagnetické prostředí – popis

Přenosné a mobilní komunikační přístroje 
využívající VF energii se nesmí používat v kratší 
vzdálenosti od zařízení LUCAS (jeho kabelů), 
než je doporučená oddělovací vzdálenost 
vypočítaná z rovnice platné pro frekvenci 
vysílače.

Doporučená oddělovací vzdálenost

Vedená VF 
energie 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 
6 Vrms 
v pásmu ISM a 
radioamatérských 
pásmech mezi 
150 kHz až 80 MHz

10 Vrms 
150 kHz až 80 MHz

d = 1,2 √P

Vyzařovaná VF 
energie 
IEC 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz až 2,7 GHz 
27 V/m (380 až 390 MHz) 
28 V/m (430 až 470 MHz) 
9 V/m (704 až 787 MHz) 
28 V/m (800 až 960 MHz) 
28 V/m (1,7 až 1,99 GHz) 
28 V/m (2,4 až 2,57 GHz) 
9 V/m (5,1 až 5,8 GHz)

10 V/m 
80 MHz až 6,0 GHz 
27 V/m (380 až 390 MHz) 
28 V/m (430 až 470 MHz) 
9 V/m (704 až 787 MHz) 
28 V/m (800 až 960 MHz) 
28 V/m (1,7 až 1,99 GHz) 
28 V/m (2,4 až 2,57 GHz) 
9 V/m (5,1 až 5,8 GHz)

d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon ve 
wattech (W) podle údajů výrobce vysílače a d je 
doporučená oddělovací vzdálenost v metrech (m).

Intenzita pole vyzařovaného pevnými 
vysokofrekvenčními vysílači zjištěná 
elektromagnetickým průzkumem lokality a 
musí být nižší než uvedená úroveň shody pro 
každý frekvenční rozsah. b

K rušení může docházet v blízkosti zařízení 
označených následujícím symbolem.

   

POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz se použije vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2: Tato pravidla nemusí v některých situacích platit. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno 
absorpcí a odrazy od staveb, objektů a osob.
a Intenzity polí pevně instalovaných vysílačů, jako jsou např. pozemní základny pro radiotelefony (mobilní/bezdráto-
vé) a pozemní mobilní vysílačky, amatérské vysílačky, rozhlasové vysílání v pásmech AM a FM a televizní vysílání, 
nelze teoreticky předpovídat s velkou přesností. K vyhodnocení elektromagnetického prostředí pevně instalovaných 
VF vysílačů je nutné provést průzkum elektromagnetického pole v daném místě. Pokud naměřená intenzita pole v 
místě použití zařízení LUCAS přesahuje platné úrovně shody pro VF záření, je nutno sledovat, zda zařízení LUCAS 
pracuje normálně. Pokud zaznamenáte nesprávné nebo neobvyklé chování, možná bude nutné provést další opat-
ření, např. změnit orientaci nebo přemístit zařízení LUCAS.

b Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by neměla intenzita pole přesáhnout hodnotu 10 V/m.

Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními komunikačními prostředky vyzařujícími VF energii 
a zařízením LUCAS

Zařízení LUCAS je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí s kontrolovanými poruchami VF záření. Zákaz-
ník nebo uživatel zařízení LUCAS může zabránit elektromagnetickému rušení dodržením minimální vzdálenosti mezi 
přenosnými a mobilními komunikačními prostředky vyzařujícími VF energii (vysílači) a zařízením LUCAS podle maxi-
málního výstupního výkonu komunikačního zařízení, jak je doporučeno níže.
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Jmenovitý maximální 
výstupní výkon vysílače 
W

Oddělovací vzdálenost od vysílače podle frekvence

150 kHz až 80 MHz

d = 1,2 √P

80 MHz až 800 MHz

d = 1,2 √P

800 MHz až 2,5 GHz

d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3.8 3.8 7,3

100 12 12 23

U vysílačů, jejichž maximální jmenovitý výstupní výkon není výše uveden, lze odhadnout doporučenou oddělovací 
vzdálenost d v metrech (m) pomocí rovnice platné pro danou frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý 
výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače. 
Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz se použije oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah. 
Poznámka 2: Tato pravidla nemusí vždy platit. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a 
odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

VF výstupní výkon (tolerance ±2 dBm)

Kanál WLAN 1 – 11

Protokol IEEE Frekvence (MHz) Typ modulace Šířka pásma 
(MHz)

Efektivní 
vyzařovaný 
výkon (mW)

Efektivní 
vyzařovaný 
výkon (dBm)

802.11b 2412 – 2462 DSSS 1) 20 50 17

802.11g 2412 – 2462 OFDM 2) 20 32 15

802.11n 2412 – 2462 OFDM 2) 20 20 13

Kanál Bluetooth 0–78

Třída Frekvence (MHz) Typ modulace Šířka pásma 
(MHz)

Efektivní 
vyzařovaný 
výkon (mW)

Efektivní 
vyzařovaný 
výkon (dBm)

2 2400 – 2483,5 FHSS 3) 1 2,5 4

1)	 DSSS – Direct-Sequence Spread Spectrum
2)	 OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing
3)	 FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum

Podle předpisů v Řízení ozařovacích elektrických strojů malého výkonu NCC:

Článek 12  Žádné společnosti, podniky ani uživatelé nemohou frekvenci měnit, 
bez povolení zvyšovat vysílací výkon nebo měnit původní vlastnosti či výkon schválených 
nízkovýkonných radiofrekvenčních zařízení. 

Článek 14  Nízkofrekvenční zařízení nemají vliv na bezpečnost letadel ani nenarušují právní 
komunikaci; Pokud se zjistí, že tomu tak je, uživatelé je okamžitě přestanou provozovat, dokud 
nebude toto rušení zastaveno. 
Uvedenými právními sděleními se rozumí radiokomunikace provozované v souladu se 
zákonem o telekomunikacích. Radiofrekvenční zařízení s nízkým výkonem musí být citlivá na 
rušení vyzařujícími zařízeními používanými pro komunikační, průmyslové, vědecké a lékařské 
účely.
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9.10	Omezená záruka

Při uplatnění omezení a výjimek uvedených níže společnost Jolife AB („Jolife“) zaručuje, že 
výrobky Jolife zakoupené od autorizovaných zástupců nebo prodejců společnosti Jolife a 
používané ve shodě s pokyny výrobce budou po níže uvedenou dobu prosty vad materiálu i 
zpracování při zajištění běžného servisu a při normálním způsobu používání. Časové období a 
plán záruky začínají dnem dodání výrobku prvnímu kupujícímu.

12 měsíců: Systém pro komprese hrudníku LUCAS 3 (včetně zařízení LUCAS (horní části a 
zadní desky), přepravní brašny, baterie, stabilizačního popruhu, pacientských pásků).

Společnost Jolife nezaručuje, že výrobky Jolife budou fungovat bez chyb nebo bez přerušení. 
Jediným a výhradním způsobem náhrady je podle této omezené záruky oprava nebo výměna 
součásti s vadným materiálem nebo zpracováním podle rozhodnutí společnosti Jolife. Aby 
byl výrobek způsobilý k opravě nebo výměně, nesměl být žádným způsobem opraven 
nebo upraven, neboť takové zásahy mají podle názoru společnosti Jolife vliv na stabilitu a 
spolehlivost výrobku. Výrobek musel být používán a udržován podle platného návodu k použití 
a v určeném prostředí nebo s určeným nastavením.

Tato omezená záruka se nevztahuje na potíže způsobené chybným použitím, zneužitím, 
chybnou údržbou, úpravami výrobku nebo nehodou. Společnost Jolife nebo její autorizovaný 
poskytovatel servisních služeb samostatně stanoví, zda se na nahlášený problém vztahuje tato 
omezená záruka a zda lze výrobek opravit u zákazníka. Pokud lze výrobek opravit u zákazníka 
a výrobek se nachází ve vzdálenosti do 160 km od určeného servisního pracoviště společnosti 
Jolife, bude záruční servisní zásah proveden společností Jolife nebo autorizovaným 
poskytovatelem servisních služeb u zákazníka během normální pracovní doby. Jestliže není 
možné opravit výrobek u zákazníka nebo se nachází mimo stanovený dosah, všechny výrobky 
vyžadující záruční opravu se musí vyplaceně zaslat na místo určené společností Jolife nebo 
jejím autorizovaným poskytovatelem servisních služeb a musí být doprovázeny podrobným 
písemným vysvětlením nahlášené závady.

Kromě výše uvedené omezené záruky NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST JOLIFE, ANI 
JEJÍ AUTORIZOVANÝ POSKYTOVATEL SERVISNÍCH SLUŽEB, ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ČI 
ODVOZENÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST 
NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, AŤ BY POCHÁZELY ZE 
STATUTÁRNÍHO, OBECNÉHO, ZVYKOVÉHO NEBO JINÉHO PRÁVA. TATO OMEZENÁ 
ZÁRUKA ZAKOTVUJE VÝHRADNÍ NÁROKY NA NÁHRADU JAKÉKOLI OSOBY NEBO 
SUBJEKTU. ANI SPOLEČNOST JOLIFE, ANI JEJÍ AUTORIZOVANÝ POSKYTOVATEL 
SERVISNÍCH SLUŽEB, NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, 
NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
NEBO ZISKU) VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍ DOHODY, NEDBALOSTI NEBO 
LIBOVOLNÉHO JINÉHO ZÁKONNÉHO VZTAHU.

Jakýkoli právní úkon vzniklý na základě nákupu nebo použití výrobků Jolife musí být proveden 
do jednoho roku vzniku příčiny daného úkonu, jinak bude zamítnut. Odpovědnost společnosti 
Jolife plynoucí z této záruky nebo jinak za žádných okolností nepřekročí vyšší částku z částky 
50 000 USD nebo z nákupní ceny výrobku, který byl příčinou daného úkonu.

Na výrobky je poskytována záruka dle platných zákonů. Pokud bude jakákoli část této 
omezené záruky shledána soudem či kompetentní jurisdikcí nezákonnou, nevynutitelnou nebo 
v rozporu s platnými zákony, platnost zbývajících ustanovení tím nebude dotčena a veškerá 
práva a závazky budou uvažovány tak, jako by tato omezená záruka neobsahovala konkrétní 
část nebo podmínku, která byla shledána neplatnou. V některých zemích a v některých 
státech Spojených států amerických nelze povolit vyloučení nebo omezení náhodných či 
následných škod, proto se na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat. 
Tato omezená záruka poskytuje uživateli specifická zákonná práva na ochranu spotřebitele. 
Uživatel může mít také další práva, která se v jednotlivých státech či zemích liší.
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Dodatek A: LUCAS 3, verze 3.1 díly a příslušenství

Popis

Zadní deska LUCAS, tenká

Přísavka LUCAS

Přepravní brašna LUCAS, tvrdý obal

Návod k použití zařízení LUCAS 3, verze 3.1 (regionální verze)

Baterie LUCAS, tmavě šedá

Stabilizační popruh LUCAS

Pacientské pásky LUCAS

Zdroj napájení LUCAS, č. položky: 300 000-00 (regionální verze)

Napájecí kabel LUCAS do vozidla, 12–28 Vss

Nabíječka baterií LUCAS

Neklouzavá, tenká zadní deska LUCAS

Zadní deska LUCAS PCI

Tlumič LUCAS, černý pár
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Dodatek B: Údržba - pravidelné kontroly

D
at

um
 a

 p
od

p
is

1.	 Ujistěte se, že je zařízení čisté.

2.	 Ujistěte se, že je nasazena nová přísavka.

3.	 Ujistěte se, že jsou připevněny pacientské pásky.

4.	 Ujistěte se, že dva pásky podpěrných ramen stabilizačního popruhu jsou upevněny kolem 
podpěrných ramen a že v přepravní brašně je vložen krční pásek.

5.	 Vytáhněte uvolňovací kroužky nahoru, abyste se ujistili, že čelisťové uzávěry jsou otevřené.

6.	 Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Když je zařízení LUCAS vypnuté, stiskněte tlačítko 
ZTLUMENÍ. Rozsvítí se indikátor stavu baterie a zobrazí se stav baterie (viz část 8.1).

7.	 Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ aktivujte samočinný test zařízení. Ujistěte se, že se 
rozsvítí kontrolka NASTAVENÍ bez signalizace výstrahy.

8.	 Dalším stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ vypněte zařízení.

9.	 Ujistěte se, že není poškozen kabel externího napájení (doplňkové příslušenství).

VAROVÁNÍ – ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM 
Pokud je externí napájecí kabel (volitelné příslušenství) poškozený, ihned jej odpojte a vyměňte, 
abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

10.	 Volitelné: Stiskněte tlačítko PŘENOS dat, pokud chcete odeslat data ze zařízení a přijmout 
nová data. Zařízení musí být v režimu VYPNUTÉHO napájení.

Upozornění – radiofrekvence 
Vysokofrekvenční komunikace může ovlivnit jiné lékařské elektrické zařízení. 

Vytvořte si kopie tohoto kontrolního seznamu, abyste mohli zaznamenávat pravidelnou údržbu 
svého zařízení LUCAS. Jednou týdně a po každém použití systému pro komprese hrudníku 
LUCAS proveďte následující kroky:
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3

30:2
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4. •	 PŘITLAČTE PŘÍSAVKU DOLŮ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVTE JEJÍ POLOHU.

•	 Přitlačte PŘÍSAVKU

•	 Spodní okraj PŘÍSAVKY   
	 by měl být bezprostředně nad  
	 koncem hrudní kosti

•	 V případě potřeby upravte polohu.  
	 (zůstaňte v režimu NASTAVENÍ)

•	 Pomáhejte.

3. PŘIPEVNĚTE HORNÍ ČÁST.

•	� Jedním zatažením za UVOLŇOVACÍ 
KROUŽKY otevřete ČELISŤOVÉ UZÁVĚRY. 
Poté uvolňovací kroužky pusťte.

•	� Krátce přerušte manuální KPR, zatímco 
budete připevňovat HORNÍ ČÁST k ZADNÍ 
DESCE. Měli byste slyšet cvaknutí.

•	� Jedním zatažením nahoru ověřte 
připevnění.

• �Pokračujte v manuální 
KPR, jak dlouho 
budete moci.

• �Nápověda  
k připojení  
HORNÍ ČÁSTI

2. UMÍSTĚTE ZADNÍ DESKU ZAŘÍZENÍ LUCAS.

•	 Krátce přerušte manuální KPR

•	� Vložte ZADNÍ DESKU pod pacienta 
do výšky podpaží.

•	� Pomozte při 
umisťování 
ZADNÍ DESKY.

•	� Pokračujte 
v manuální KPR.

STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

1. ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ LUCAS.

5. ZAJISTĚTE POLOHU. ZAHAJTE KOMPRESE.

•	� Stisknutím tlačítka POZASTAVENÍ 
zajistěte POČÁTEČNÍ POLOHU.

•	� Spusťte komprese stisknutím 
tlačítka AKTIVNÍ (nepřetržitě) 
nebo AKTIVNÍ (30:2).

•	 Pomáhejte.

... PŘIPEVNĚTE STABILIZAČNÍ POPRUH. ŘIĎTE SE PROTOKOLY PRO KPR. 

Zařízení LUCAS je určeno k použití jako náhrada za manuální KPR, kdy nelze účinně manuální KPR provádět (když např. 
během převozu pacienta, déle trvající KPR anebo v důsledku únavy nelze účinně/stejnoměrně stlačovat hrudník 
postiženého, případně není k dispozici dostatek záchranářů k provádění efektivní KPR). Kompletní pokyny k použití 

indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření a potenciální nežádoucí příhody naleznete v návodu k použití. 

ZÁCHRANÁŘ 1 (obsluha zařízení LUCAS) ZÁCHRANÁŘ 2

•	� Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/ 
VYPNUTÍ spusťte samočinný test  
a zapněte zařízení LUCAS.

•	� Zařízení bude připraveno  
a bude v režimu NASTAVENÍ

•	� Provádějte 
manuální 
KPR.
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