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Hvala vam što ste izabrali Sistem za 
kompresiju grudnog koša LUCAS® 3.

Uz pomoć uređaja LUCAS® 3 vaši pacijenti 
sa srčanim zastojem dobiće efikasne, 
konzistentne i kontinuirane kompresije 
grudnog koša u skladu sa smernicama za 
kardiopulmonalnu reanimaciju Američkog 
udruženja kardiologa (AHA) i Evropskog 
saveta za reanimaciju (ERC).

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom 
proizvodu ili njegovom funkcionisanju, 
obratite se lokalnom zastupniku kompanije 
Physio-Control ili proizvođaču, kompaniji 
Jolife AB.

PROIZVOĐAČ 
Jolife AB 
Scheelevägen 17 
Ideon Science Park 
SE-223 70 LUND 
Švedska

Tel: +46 46 286 50 00 
Faks: +46 46 286 50 10

Sistem za kompresiju grudnog koša 
LUCAS® 3 proizvodi kompanija Jolife AB 
u Švedskoj, a širom sveta ga distribuira 
kompanija Physio-Control, Inc.

Za informacije o lokalnoj distribuciji 
posetite www.physio-control.com.

http://www.physio-control.com
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1	Važne informacije za korisnika

Informacije u ovom Uputstvu za upotrebu odnose se na sistem za kompresiju grudnog koša 
LUCAS® 3, koji se još naziva i LUCAS uređaj.

Svi rukovaoci moraju da pročitaju kompletno Uputstvo za upotrebu pre rukovanja sistemom 
za kompresiju grudnog koša LUCAS.

Uputstvo za upotrebu uvek mora da bude lako dostupno rukovaocima LUCAS uređaja.

Prilikom upotrebe sistema za kompresiju grudnog koša LUCAS uvek pratite lokalne i/ili 
međunarodne smernice za kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR).

Upotreba druge medicinske opreme ili lekova zajedno sa LUCAS uređajem može da utiče na 
lečenje. Uvek pogledajte Uputstvo za upotrebu da biste se uverili da su druga oprema i/ili lekovi 
podesni za upotrebu u kombinaciji sa KP reanimacijom.

Sistem za kompresiju grudnog koša LUCAS može biti kupljen samo od strane ili po nalogu 
licenciranog lekara.

ZAŠTITNI ZNACI 
LUCAS® je registrovani zaštitni znak kompanije Jolife AB.

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI 
LUCAS sistem za kompresiju grudi usaglašen je sa zahtevima iz Evropske direktive o 
medicinskim uređajima 93/42/EEC, i Direktive o radiološkoj opremi (RED) 2014/53/EU.  
 
EC izjava o usaglašenosti je dostupna na lokaciji www.lucas-cpr.com. 
  
Uređaj je označen oznakom CE:

© Copyright Jolife AB 2017. 
Sva prava zadržana.

2460

http://www.lucas-cpr.com
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2	Uvod

2.1	 Sistem za kompresiju 
grudnog koša LUCAS

Sistem za kompresiju grudnog koša LUCAS 
je prenosivi uređaj koji je dizajniran da bi 
se prevazišli problemi koji se javljaju kod 
manuelnih kompresija grudnog koša. 
LUCAS uređaj pomaže spasiocima tako 
što obezbeđuje efikasne, konzistentne 
i kontinuirane kompresije grudnog koša, 
u skladu sa smernicama Američkog 
udruženja kardiologa1 i smernicama 
Evropskog saveta za reanimaciju2.

Sistem za kompresiju grudnog koša 
LUCAS može se koristiti u najrazličitijim 
situacijama i okruženjima; na licu mesta, 
tokom prenošenja pacijenta, tokom 
transporta drumskim i vazdušnim sanitetima, 
u bolnicama i laboratorijama za kateterizaciju.

2.2	 Namena

Sistem za kompresiju grudnog koša 
LUCAS treba koristiti za obavljanje eksternih 
kompresija srca kod odraslih pacijenata 
sa akutnim cirkulatornim zastojem koji se 
definiše kao odsustvo spontanog disanja 
i pulsa i gubitak svesti.

LUCAS se mora koristiti samo u slučajevima 
kada postoji verovatnoća da će kompresije 
grudnog koša pomoći pacijentu.

2.3	 Kontraindikacije

NEMOJTE koristiti sistem za kompresiju 
grudnog koša LUCAS u sledećim 
slučajevima:

•	 Ako nije moguće bezbedno ili ispravno 
postaviti LUCAS uređaj na grudni koš 
pacijenta.

•	 Premali pacijent: ukoliko se LUCAS 
uređaj oglasi sa 3 brza signala prilikom 
spuštanja vakuumske čašice, a ne 
možete da pristupite ni režimu PAUZE 
(PAUSE) ni AKTIVNOM (ACTIVE) režimu.

•	 Preveliki pacijent: Ukoliko ne možete da 
pričvrstite gornji deo LUCAS uređaja za 
zadnju ploču bez pritiskanja grudnog 
koša pacijenta.

1.	 2015 Dodatak smernicama Američkog udruženja 
kardiologa za kardiopulmonalnu reanimaciju 
i kardiovaskularnu negu u hitnim slučajevima, 
Circulation 2015; 132; S313-S573 

2.	 Smernice za reanimaciju Evropskog saveta za reanimaciju 
2015, Resuscitation 2015;95:1-311

3.	 2005 Međunarodni konsenzus o kardiopulmonalnoj 
reanimaciji i kardiovaskularnoj nezi u hitnim slučajevima 
sa preporukama za lečenje, Resuscitation 2005;67:195

Prilikom upotrebe sistema za kompresiju 
grudnog koša LUCAS uvek pratite lokalne  
i/ili međunarodne smernice za KPR.

2.4	 Neželjena dejstva

Međunarodni komitet za reanimaciju 
(ILCOR) navodi sledeća neželjena dejstva 
kardiopulmonalne reanimacije3:

„Frakture rebara i druge povrede su česte 
ali prihvatljive posledice kardiopulmonalne 
reanimacije, s obzirom na mogućnost smrti 
usled srčanog zastoja. Nakon reanimacije, 
sve pacijente je potrebno ponovo pregledati 
i proceniti da bi se utvrdile povrede vezane 
za reanimaciju.“

Osim gore navedenog, tokom upotrebe 
sistema za kompresiju grudnog koša 
LUCAS često se javljaju abrazija kože, 
modrice i osetljivost grudnog koša.

2.5	 Glavni delovi

Glavni delovi sistema za kompresiju 
grudnog koša LUCAS obuhvataju:

•	 Zadnju ploču koja se postavlja ispod 
pacijenta kao potpora za eksterne 
kompresije grudnog koša.

•	 Gornji deo koji sadrži patentiranu 
i punjivu LUCAS bateriju i mehanizam 
za kompresije sa vakuumskom čašicom 
za jednokratnu upotrebu.

•	 Kaiš za stabilizaciju koji pomaže da se 
uređaj učvrsti u odgovarajućem položaju 
u odnosu na pacijenta.

•	 Transportnu torbu.
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1.	 Poklopac

2.	 Kontrolna ploča za korisnika

3.	 Baterija

4.	 Ulaz za jednosmernu struju

5.	 Meh

6.	 Vakuumska čašica*

7.	 Kaiš za ručni zglob pacijenta*

8.	 Otpusni prsten

9.	 Potporna nožica

10.	 �Kaiš potporne nožice 
(deo kaiša za stabilizaciju)

11.	 �Kaiš za vrat*  
(deo kaiša za stabilizaciju)

12.	 Zadnja ploča*

13.	 Zupčaste bravice

14.	 Kabl za napajanje u vozilu

15.	 Kabl za napajanje

16.	 Napajanje

17.	 Eksterni punjač baterije

18.	 Transportna torba

19.	 Pristup ulazu punjača

20.	 Providan gornji prozor

21.	 Gornji deo

22.	 Pritisno jastuče*

23.	 Otvori za ventilaciju

*		 �Primenjeni deo  
(prema standardu IEC 60601-1)

5

13

6

2

1

7

8

12

11
(3)

15 1614

18

17

4

3

10

19

20

9

23
22

21

2.6	 Komponente uređaja
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30:2
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30:2

2.7	 Kontrolna ploča 
za korisnika

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE: 
LUCAS uređaj će se uključiti/isključiti 
kada držite ovaj taster 1 sekundu. 
Kada se uređaj uključi on automatski 
obavlja samotestiranje funkcija i sistema 
zaštite. Kada se samotestiranje završi 
pali se zelena LED lampica pored tastera 
PODEŠAVANJE (ADJUST). Ova procedura 
traje približno 3 sekunde.

PODEŠAVANJE (ADJUST): 
Ovaj režim rada se koristi kada želite 
da podesite položaj vakuumske čašice. 
Kada pritisnete ovaj taster možete ručno 
da pomerate vakuumsku čašicu gore ili 
dole. Da biste podesili početnu poziciju 
vakuumske čašice, ručno, sa dva prsta, 
gurnite vakuumsku čašicu naniže na 
grudni koš pacijenta.

PAUZA (PAUSE): 
Kada pritisnete ovaj taster, mehanizam 
kompresije se privremeno zaustavlja 
i zaključava u početnom položaju. 
Ovu funkciju koristite kada želite da 
privremeno zaustavite uređaj, ali da 
zadržite početni položaj vakuumske 
čašice.

AKTIVNO (ACTIVE) (neprekidno): 
Kada pritisnete ovaj taster LUCAS uređaj 
vrši neprekidne kompresije grudnog 
koša. Zelena LED lampica će treperiti 
10 puta u minutu kako bi upozorila na 
ventilaciju tokom kompresija.

AKTIVNO (ACTIVE) (30:2): 
Kada pritisnete ovaj taster LUCAS uređaj 
će izvršiti 30 kompresija grudnog koša, 
a zatim će se privremeno zaustaviti na 
3 sekunde. Tokom pauze rukovalac 
može da obavi 2 ventilacije. Nakon pauze 
ciklus se ponovo pokreće. Isprekidano 
treperenje LED lampice u kombinaciji sa 
sekvencom zvučnih signala upozorava 
rukovaoca pre svake pauze za ventilaciju.

Indikator napunjenosti baterije: 
Tri zelene LED lampice pokazuju status 
napunjenosti baterije:

•	 Tri zelene LED lampice: Potpuno 
napunjena

•	 Dve zelene LED lampice: 2/3 puna

•	 Jedna zelena LED lampica: 1/3 puna

•	 Jedna isprekidana žuta LED lampica 
i alarm tokom rada: slaba baterija, 
preostalo je približno 10 minuta 
radnog kapaciteta.

•	 Jedna isprekidana crvena LED 
lampica i signal alarma: baterija je 
prazna i mora da se napuni, ili se 
baterija pregrejala.

Napomena: Kada je krajnja desna LED 
lampica žute, a ne zelene boje, baterija 
je došla do kraja svog radnog veka. 
Kompanija Jolife AB preporučuje da 
bateriju zamenite novom.

BEZ ZVUKA (MUTE): 
Ako pritisnete ovaj taster dok 
LUCAS uređaj radi utišaćete alarm na 
60 sekundi. Ako pritisnete ovaj taster 
kada je LUCAS uređaj isključen, indikator 
napunjenosti baterije pokazuje status 
napunjenosti baterije.

Alarmi visokog prioriteta: 
Jedna isprekidana crvena LED lampica 
i sekvenca signala alarma ukazuju na 
kvar. Alarm visokog prioriteta će imati 
prednost nad alarmima nižeg prioriteta 
ili informativnim alarmima.

	 Pogledajte Otklanjanje smetnji 8:
	� 8.1 za indikacije i upozorenja tokom 

normalnog rada.
	 8.3 za alarme koji ukazuju na kvarove.

PRENOS podataka (TRANSMIT): 
Ovaj taster se koristi za prenos podataka 
nakon upotrebe LUCAS uređaja. 
Za prenos podataka uređaj mora da 
bude u režimu ISKLJUČENO (OFF).

	� Za više informacija pogledajte uputstva u vašem 
programu za prenos podataka ili se obratite 
lokalnom zastupniku kompanije Physio-Control.

Oprez - radio-frekvencija 
Radio-frekventna komunikacija može 
da ometa drugu medicinsku električnu 
opremu. 



LUCAS® 3 Sistem za kompresiju grudnog koša – UPUTSTVO ZA UPOTREBU
100925-31 Rev C, važi od CO J3074 © 2017 Jolife AB

SISTEM ZA KOMPRESIJU GRUDNOG KOŠA

9

3	Bezbednosne mere 
predostrožnosti

Da bi se osigurala maksimalna bezbednost, 
uvek pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre 
rukovanja, obavljanja bilo kakvih radova na 
opremi ili bilo kakvog podešavanja.

3.1	 Signalne reči

U čitavom priručniku signalne reči su 
označene kao „UPOZORENJE“ ili „OPREZ“.

•	 OPREZ - signalna reč koja ukazuje na 
potencijalno rizičnu situaciju koja bi, 
ako se ne izbegne, mogla da dovede 
do manje ili umerene povrede.

•	 UPOZORENJE - signalna reč koja ukazuje 
na potencijalno rizičnu situaciju koja bi, 
ako se ne izbegne, mogla da dovede do 
smrti ili ozbiljne povrede.

3.2	 Osoblje

Kompanija Jolife AB preporučuje da sistem 
za kompresiju grudnog koša LUCAS koriste 
isključivo osobe koje poseduju medicinsko 
znanje, kao što su: Osobe koje pružaju 
prvu pomoć, osoblje ambulantnih vozila, 
medicinske sestre, lekari ili medicinsko 
osoblje koje je:

•	 završilo obuku za kardiopulmonalnu 
reanimaciju u skladu sa smernicama za 
reanimaciju, tj. smernicama Američkog 
udruženja kardiologa, Evropskog 
saveta za reanimaciju ili ekvivalentnim 
smernicama,

•	 I završilo obuku za korišćenje LUCAS 
uređaja.

3.3	 Kontraindikacije

NEMOJTE koristiti sistem za kompresiju 
grudnog koša LUCAS u sledećim 
slučajevima:

•	 Ako nije moguće bezbedno ili ispravno 
postaviti LUCAS uređaj na grudni koš 
pacijenta.

•	 Premali pacijent: ukoliko se LUCAS 
uređaj oglasi sa 3 brza signala prilikom 
spuštanja vakuumske čašice, a ne 
možete da pristupite ni režimu PAUZE 
(PAUSE) ni AKTIVNOM (ACTIVE) režimu.

•	 Preveliki pacijent: Ukoliko ne možete 
da pričvrstite gornji deo LUCAS uređaja 
za zadnju ploču bez pritiskanja grudnog 
koša pacijenta. 

Prilikom upotrebe sistema za kompresiju 
grudnog koša LUCAS uvek pratite lokalne  
i/ili međunarodne smernice za KPR.

3.4	 Neželjena dejstva

Međunarodni komitet za reanimaciju 
(ILCOR) navodi sledeća neželjena dejstva 
kardiopulmonalne reanimacije4:

„Frakture rebara i druge povrede su česte 
ali prihvatljive posledice kardiopulmonalne 
reanimacije, s obzirom na mogućnost smrti 
usled srčanog zastoja. Nakon reanimacije, 
sve pacijente je potrebno ponovo pregledati 
i proceniti da bi se utvrdile povrede vezane 
za reanimaciju.“

Gore navedena neželjena dejstva, kao 
i abrazija kože, modrice i osetljivost grudnog 
koša se često javljaju tokom upotrebe 
sistema za kompresiju grudnog koša LUCAS.

4.	 2005 Međunarodni konsenzus o kardiopulmonalnoj 
reanimaciji i kardiovaskularnoj nezi u hitnim slučajevima 
sa preporukama za lečenje. Resuscitation 2005;67:195
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Simbol Značenje
Oprez - držite prste dalje od uređaja 
Nemojte da stavljate šake na ili ispod 
vakuumske čašice dok LUCAS uređaj 
radi. Držite prste dalje od zupčastih 
bravica dok pričvršćujete gornji deo 
ili podižete pacijenta.
Oprez - nemojte vršiti podizanje 
pomoću kaiševa 
Nemojte da koristite kaiševe za 
podizanje. Kaiševi isključivo služe za 
fiksiranje pacijenta za LUCAS uređaj.
Donju ivicu vakuumske čašice 
postavite odmah iznad kraja grudne 
kosti, kao što je prikazano na slici. 
Vakuumska čašica treba da bude 
centrirana iznad grudnog koša.
Povucite otpusne prstenove da biste 
skinuli gornji deo sa zadnje ploče.

2 Ne upotrebljavati ponovo - Samo za 
jednokratnu upotrebu.

Ulaz za jednosmernu struju.

Simbol Značenje
Pratite uputstva za upotrebu 
Svi rukovaoci moraju da pročitaju 
kompletno Uputstvo za upotrebu pre 
rukovanja sistemom za kompresiju 
grudnog koša LUCAS.
Godina proizvodnje i proizvođač.

Baterija i/ili elektronske komponente 
ne smeju se odlagati kroz uobičajeni 
tok otpada.

IPXX Hermetičnost kućišta*

Napon jednosmerne struje

Veza sa pacijentom tipa BF sa 
zaštitom od defibrilacije.

SN Serijski broj

TIP Model

Šifra paketa / broj serije

Nejonizujuće elektromagnetno 
zračenje 

Oprema II klase

U skladu je sa propisima Federalne 
komisije za komunikacije (SAD)

Označava da uređaj poseduje 
sertifikat u skladu sa važećim 
zahtevima za bežično povezivanje 
u Japanu

Simboli na oznakama tipa

3.5	 Simboli na uređaju

IP43

Simboli na 
oznakama 
tipa

* IPXX Mehanička (1. broj) Voda (2. broj)

IP03 (Transportna torba) Nezaštićeno Prskanje vode odozgo pod uglom od najviše ±60° u odnosu na vertikalu

IP40 (Napajanje) Predmeti veličine 1 mm Nezaštićeno

IP43 (Uređaj) Predmeti veličine 1 mm Prskanje vode odozgo pod uglom od najviše ±60° u odnosu na vertikalu

IP44 (Baterija) Predmeti veličine 1 mm Prskanje vode iz svih pravaca

IP03

IP40

IP44
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3.6	 Opšte bezbednosne mere 
predostrožnosti

Oprez - koristite isključivo odobreni 
dodatni pribor 
Sa sistemom za kompresiju grudnog koša 
LUCAS koristite isključivo dodatni pribor 
koji je odobrila kompanija Jolife AB. LUCAS 
uređaj možda neće ispravno funkcionisati 
ako koristite dodatni pribor koji nije odobren. 
Koristite isključivo LUCAS baterije i LUCAS 
napajanje koje je namenjeno za LUCAS 
uređaj. Ukoliko koristite druge baterije 
ili napajanje, to može dovesti do trajnog 
oštećenja LUCAS uređaja. To takođe čini 
garanciju nevažećom.

Oprez - tečnost 
Nemojte potapati sistem za kompresiju 
grudnog koša LUCAS u tečnost. Uređaj 
može da se ošteti ako tečnost dospe 
u poklopac.

UPOZORENJE - POŽAR 
Nemojte koristiti sistem za kompresiju 
grudnog koša LUCAS u sredinama bogatim 
kiseonikom ili u kombinaciji sa zapaljivim 
sredstvima ili zapaljivim anesteticima.

Oprez - električni uređaj 
Da biste LUCAS uređaj isključili iz mrežnog 
napajanja, izvucite mrežni utikač iz mrežne 
priključnice.

Oprez - druga medicinska oprema 
LUCAS uređaj može da ometa drugu 
medicinsku električnu opremu u pogledu 
elektromagnetne kompatibilnosti (EMC). 
Uzmite u obzir tehničke informacije 
u odeljku 9.9. Izjava o elektromagnetnom 
okruženju.

Upozorenje - prenosiva oprema 
za radiofrekventnu komunikaciju 
Prenosiva oprema za radiofrekventnu 
komunikaciju (uključujući i antene i kablove) 
ne sme se koristiti na blizini manjoj od 30 cm 
(12 inča) od bilo kog dela uređaja LUCAS.

3.7	 Baterija

UPOZORENJE - SLABA BATERIJA 
Kada žuta LED lampica indikatora 
napunjenosti baterije počne da svetli 
isprekidano, preduzmite jedan od sledećih 
koraka:

•	 Zamenite bateriju napunjenom baterijom.

•	 Povežite eksterno LUCAS napajanje.

Oprez - držite bateriju u uređaju 
Baterija uvek mora da bude postavljena da 
bi LUCAS uređaj mogao da funkcioniše, 
čak i kada se napaja eksternim napajanjem.

Da bi se prekidi rada sveli na minimum, 
preporučujemo da u torbi za nošenje uvek 
imate napunjenu rezervnu LUCAS bateriju.

3.8	 Rukovanje

UPOZORENJE - NEZADOVOLJAVAJUĆI 
POLOŽAJ 
Ponovo otpočnite manuelnu KP reanimaciju 
ukoliko nije moguće bezbedno ili pravilno 
postaviti LUCAS uređaj na grudni koš 
pacijenta.

UPOZORENJE - NEPRAVILAN POLOŽAJ 
NA GRUDNOM KOŠU 
Ukoliko pritisno jastuče nije u pravilnom 
položaju u odnosu na grudnu kost, postoji 
povećan rizik od oštećenja grudnog koša 
i unutrašnjih organa. Pored toga, ugrožena 
je i cirkulacija krvi pacijenta.

UPOZORENJE - NEPRAVILAN POČETNI 
POLOŽAJ 
Cirkulacija krvi pacijenta je ugrožena ako 
je pritisak pritisnog jastučeta na grudni koš 
preveliki ili premali. Odmah pritisnite taster 
PODEŠAVANJE (ADJUST) i podesite visinu 
vakuumske čašice.

UPOZORENJE - PROMENA POLOŽAJA 
TOKOM RADA 
Ukoliko dođe do promene položaja 
vakuumske čašice tokom rada ili tokom 
defibrilacije, odmah pritisnite taster 
PODEŠAVANJE (ADJUST) i podesite 
položaj. Uvek koristite LUCAS kaiš za 
stabilizaciju da biste osigurali ispravan 
položaj.

Oprez - elektrode za defibrilaciju 
Postavite elektrode i žice za defibrilaciju 
tako da ne budu ispod vakuumske čašice. 
Ako su elektrode već postavljene na 
pacijenta, proverite da se ne nalaze ispod 
vakuumske čašice. U tom slučaju morate 
postaviti nove elektrode.

Oprez - gel na grudnom košu 
Ako na pacijentovom grudnom košu ima 
gela (npr. od ultrazvučnog pregleda), može 
doći do promene položaja vakuumske 
čašice tokom upotrebe. Uklonite sav gel 
pre nego što postavite vakuumsku čašicu.
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Oprez - Postavljanje kaiša za stabilizaciju 
Odložite postavljanje LUCAS kaiša za 
stabilizaciju ukoliko ono sprečava ili odlaže 
bilo kakvo lečenje pacijenta.

Oprez - dopunske terapije 
Upotreba druge medicinske opreme ili 
lekova u kombinaciji sa LUCAS uređajem 
može da utiče na lečenje. Uvek pogledajte 
Uputstvo za upotrebu da biste se uverili 
da su druga oprema i/ili lekovi podesni za 
upotrebu u kombinaciji sa KP reanimacijom.

UPOZORENJE - EKG smetnje 
Kompresije grudnog koša ometaju EKG 
analizu. Pritisnite taster PAUZA (PAUSE) 
pre nego što započnete EKG analizu. Neka 
prekid bude što je moguće kraći. Pritisnite 
taster AKTIVNO (ACTIVE) (neprekidno) 
ili AKTIVNO (ACTIVE) (30:2) da biste 
ponovo otpočeli kompresije.

UPOZORENJE - ELEKTRIČNI UDAR 
Ukoliko je eksterni kabl za napajanje 
(opcioni dodatni pribor) oštećen, odmah 
ga uklonite i zamenite da biste izbegli rizik 
od električnog udara ili požara.

UPOZORENJE - POVREDA PACIJENTA 
Ne dozvolite da pacijent ili uređaj budu 
ostavljeni bez nadzora dok LUCAS uređaj 
radi.

Oprez - držite prste dalje od uređaja 
Nemojte da stavljate ruke na ili ispod 
vakuumske čašice dok LUCAS uređaj radi. 
Držite prste dalje od zupčastih bravica dok 
pričvršćujete gornji deo ili podižete pacijenta.

Oprez - IV pristup 
Vodite računa da IV pristup ne bude blokiran.

Oprez - nemojte da blokirate otvore za 
ventilaciju 
Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju 
ispod poklopca jer to može da dovede do 
pregrevanja uređaja.

Oprez - alarmi uređaja 
Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara tokom 
rada, upaliće se crvena LED lampica 
upozorenja i oglasiće se alarm visokog 
prioriteta.

Za otklanjanje smetnji pogledajte odeljak 8.3.

UPOZORENJE - KVAR 
Ukoliko dođe do prekida ili ako kompresije 
nisu dovoljne, ili ukoliko se tokom rada desi 
nešto neobično: 
Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) i zadržite ga 
1 sekundu da biste zaustavili mehaničke 
kompresije grudnog koša i uklonili uređaj. 
Odmah otpočnite manuelne kompresije 
grudnog koša.

Oprez - nemojte vršiti podizanje pomoću 
kaiševa 
Nemojte da koristite kaiševe za podizanje. 
Kaiševi isključivo služe za fiksiranje pacijenta 
za LUCAS uređaj.

Oprez - opekotine na koži 
Temperatura poklopca i baterije može da 
poraste iznad 48 °C/118 °F. Ukoliko su 
vrući, izbegavajte duži kontakt da biste 
sprečili nastanak opekotina na koži. Uklonite 
pacijentove šake sa kaiševa za pacijenta. 

3.9	 Servis

Preporučujemo da se LUCAS uređaj 
servisira jednom godišnje kako bi se 
obezbedilo da on ispravno funkcioniše. 
Kada šaljete uređaj na servisiranje koristite 
originalnu transportnu ambalažu. U tu svrhu 
sačuvajte originalnu obloženu transportnu 
ambalažu.

UPOZORENJE - NE OTVARATI 
Nikada ne otvarajte kućište LUCAS uređaja. 
Nemojte menjati ili modifikovati eksterne 
ili interne delove sistema za kompresiju 
grudnog koša LUCAS.

Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve 
servise i popravke moraju da obavljaju 
serviseri koje je odobrila kompanija  
Physio-Control, Inc. ili kompanija Jolife AB.

Ukoliko gore navedeni uslovi nisu ispunjeni, 
može doći do povrede ili smrti pacijenta/
rukovaoca i garancija će postati nevažeća.

Za aktuelne informacije o tome kuda treba 
poslati LUCAS uređaj na održavanje obratite 
se svom lokalnom distributeru, kompaniji 
Physio-Control, Inc. ili kompaniji Jolife AB.
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4	Pripreme za prvu 
upotrebu

4.1	 Isporučeni artikli

Sistem za kompresiju grudnog koša LUCAS 
se isporučuje u jednoj kutiji sa:

•	 LUCAS uređajem (gornji deo i zadnja 
ploča)

•	 2 LUCAS vakuumske čašice za 
jednokratnu upotrebu

•	 LUCAS transportnom torbom

•	 Uputstvom za upotrebu na 
odgovarajućem jeziku

•	 Punjivom LUCAS baterijom

•	 LUCAS kaišem za stabilizaciju

•	 LUCAS kaiševima za pacijenta

Dodatni pribor (opciono):

•	 LUCAS vakuumske čašice za 
jednokratnu upotrebu

•	 Eksterni LUCAS punjač baterije

•	 Dodatne LUCAS baterije

•	 LUCAS napajanje sa mrežnim kablom

•	 LUCAS kabl za napajanje u vozilu  
od 12-28V jednosmerne struje

Za više informacija o dodatnom priboru pogledajte 
prilog A: LUCAS delovi i dodatni pribor.

4.2	 Baterija

Patentirana litijum-polimerska (LiPo) baterija 
je isključivi izvor napajanja sistema za 
kompresiju grudnog koša LUCAS. Možete 
izvaditi bateriju iz LUCAS uređaja i napuniti 
je. Baterija je mehanički pričvršćena za 
LUCAS uređaj i punjač baterije kako biste 
bili sigurni da je ispravno postavljena. 
Na gornjem delu baterije nalaze se priključci 
za napajanje i komunikaciju sa punjačem 
baterije i LUCAS uređajem.

4.2.1	 Punjenje baterije

LUCAS bateriju možete puniti na dva načina:

•	 U LUCAS punjaču baterije:

-- ubacite bateriju u prorez punjača 
baterije,

-- uključite kabl za napajanje punjača 
baterije u mrežnu zidnu priključnicu.

•	 Postavljenu u LUCAS uređaj:

-- ubacite bateriju u prorez poklopca 
LUCAS uređaja,

-- povežite napajanje sa ulazom za 
jednosmernu struju na bočnoj strani 
LUCAS uređaja,

-- priključite napajanje na mrežnu zidnu 
priključnicu.

Tri zelene LED lampice pokazuju da je baterija 
u potpunosti napunjena.

Oprez - držite bateriju u uređaju 
Baterija uvek mora da bude postavljena 
da bi LUCAS uređaj mogao da funkcioniše, 
čak i kada se napaja eksternim napajanjem.

Oprez - koristite isključivo odobreni 
dodatni pribor 
Sa sistemom za kompresiju grudnog koša 
LUCAS koristite isključivo dodatni pribor 
koji je odobrila kompanija Jolife AB. LUCAS 
uređaj možda neće ispravno funkcionisati 
ako koristite dodatni pribor koji nije odobren. 
Koristite isključivo LUCAS baterije i LUCAS 
napajanje koje je namenjeno za LUCAS 
uređaj. Ukoliko koristite druge baterije 
ili napajanje, to može dovesti do trajnog 
oštećenja LUCAS uređaja. To takođe čini 
garanciju nevažećom.
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4.3	 Priprema kaiša za 
stabilizaciju

Pre prve upotrebe sistema za kompresiju 
grudnog koša LUCAS, pričvrstite kaiševe 
potpornih nožica, koji su deo kaiša za 
stabilizaciju, za LUCAS potporne nožice.

1.	 Obmotajte po jedan kaiš potpornih 
nožica oko svake LUCAS potporne 
nožice.

2.	 Pričvrstite kopče na unutrašnjoj strani 
potporne nožice.

4.4	 Priprema transportne 
torbe

1.	 Ubacite potpuno napunjenu LUCAS 
bateriju u prorez za bateriju na poklopcu 
LUCAS uređaja.

2.	 Proverite da li je vakuumska čašica 
pravilno postavljena.

3.	 Proverite da li su kaiševi za pacijenta 
i kaiševi potpornih nožica pričvršćeni 
za gornji deo.

4.	 Stavite gornji deo u transportnu torbu 
tako da ulaz za jednosmernu struju 
bude okrenut naniže.

Napomena: Postavljanje LUCAS uređaja 
u ovaj položaj omogućava punjenje uređaja 
kroz otvor za pristup priključku punjača 
na transportnoj torbi i proveru statusa 
napunjenosti baterije kroz gornji prozor 
transportne torbe. 

5.	 U pregradu transportne torbe između 
LUCAS potpornih nožica možete staviti 
opcioni dodatni pribor, kao što su 
eksterno napajanje, napunjena rezervna 
LUCAS baterija i dodatne vakuumske 
čašice.

6.	 Postarajte se da kaiš za vrat kaiša za 
stabilizaciju bude postavljen u gornji deo 
pregrade transportne torbe da biste ga 
lakše pronašli.

7.	 Gurnite zadnju ploču u pregradu 
poklopca transportne torbe.

8.	 Stavite Uputstvo za upotrebu u providni 
džep.

9.	 Zatvorite transportnu torbu.
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5	Upotreba LUCAS 
uređaja

5.1	 Dolazak kod pacijenta

Pošto potvrdite srčani zastoj, odmah 
započnite manuelnu kardiopulmonalnu 
reanimaciju (KPR). Prekide u manuelnim 
kompresijama grudnog koša svedite na 
minimum tokom pripreme i primene sistema 
za kompresiju grudnog koša LUCAS.

5.2	 Raspakujte uređaj 
1.	 Otvorite transportnu torbu.

2.	 Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) na 
kontrolnoj ploči za korisnika i držite 
ga pritisnutog jednu sekundu 
da biste uključili LUCAS uređaj 
i otpočeli samotestiranje. Zelena LED 
lampica koja se nalazi pored tastera 
PODEŠAVANJE (ADJUST) će se upaliti 
kada uređaj bude spreman za upotrebu.

Napomena: LUCAS uređaj se automatski 
isključuje nakon 5 minuta ako ga ostavite 
u režimu PODEŠAVANJA (ADJUST).

Oprez - alarmi uređaja 
Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara tokom 
rada, upaliće se crvena LED lampica 
upozorenja i oglasiće se alarm visokog 
prioriteta. 
Za otklanjanje smetnji pogledajte odeljak 8.3.

Oprez - držite bateriju u uređaju 
Baterija uvek mora da bude postavljena 
da bi LUCAS uređaj mogao da funkcioniše, 
čak i kada se napaja eksternim napajanjem.
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5.3	 Primena uređaja na 
pacijentu

Prilikom primene LUCAS uređaja na 
pacijentu, prekide u kardiopulmonalnoj 
reanimaciji morate da svedete na minimum.

5.3.1	 Postavite zadnju ploču

1.	 Izvadite LUCAS zadnju ploču 
iz transportne torbe.
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2.	 Svedite na minimum prekide u manuelnoj 
KP reanimaciji tako što ćete isplanirati 
i iskoordinirati postavljanje zadnje ploče. 

•	 Obavezno poduprite glavu pacijenta. 

•	 Nakratko prestanite sa manuelnom 
KP reanimacijom dok postavljate 
LUCAS zadnju ploču ispod 
pacijenta, odmah ispod pazušnih 
jama. Primenite jednu od sledećih 
procedura:

a.	Uhvatite pacijentovo rame i malo 
podignite gornji deo tela pacijenta,

b.	Okrenite pacijenta sa jedne na 
drugu stranu.

3.	 Odmah nastavite sa manuelnom 
KP reanimacijom.

Napomena: Pravilan položaj zadnje ploče 
olakšava i ubrzava pravilno postavljanje 
vakuumske čašice.
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4.	 Svedite na minimum prekide u manuelnoj 
KP reanimaciji tako što ćete isplanirati 
i iskoordinirati pričvršćivanje i pravilno 
postavljanje gornjeg dela:

a.	Tokom kontinuiranih manuelnih 
kompresija grudnog koša, pričvrstite 
potpornu nožicu koja vam je najbliža 
za zadnju ploču.

b.	Prestanite sa manuelnom KP 
reanimacijom dok pričvršćujete drugu 
potpornu nožicu za zadnju ploču tako 
da se dve potporne nožice zaključaju 
na zadnjoj ploči. 

c.	Treba da čujete „klik“. Povucite 
jednom naviše da biste proverili da 
li su delovi pravilno pričvršćeni.

Napomena: Ukoliko se LUCAS gornji deo 
ne pričvrsti za zadnju ploču, proverite da 
li su zupčaste bravice otvorene i da li ste 
otpustili otpusne prstenove.

UPOZORENJE - PREVELIKI PACIJENT 
Ukoliko je pacijent preveliki, gornji deo 
LUCAS uređaja ne može da se pričvrsti za 
zadnju ploču bez pritiskanja pacijentovog 
grudnog koša. Odmah nastavite sa 
manuelnim kompresijama.

5.3.2	 Pričvrstite gornji deo

1.	 Uhvatite ručke na potpornim nožicama 
da biste izvadili LUCAS gornji deo iz 
transportne torbe.

2.	 Jedanput povucite otpusne prstenove 
da biste proverili da li su zupčaste 
bravice otvorene.

3.	 Pustite otpusne prstenove.
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5.4	 Podešavanje i rad

Tačka kompresije treba da bude na istom 
mestu kao i u slučaju manuelne KP 
reanimacije i u skladu sa smernicama.

Kada je pritisno jastuče u vakuumskoj 
čašici u ispravnom položaju, donja ivica 
vakuumske čašice se nalazi odmah 
iznad kraja grudne kosti.

Spoljna ivica vakuumske čašice

Pritisno jastuče

UPOZORENJE - NEPRAVILAN POLOŽAJ 
NA GRUDNOM KOŠU 
Ukoliko pritisno jastuče nije u pravilnom 
položaju u odnosu na grudnu kost, postoji 
povećan rizik od oštećenja grudnog koša 
i unutrašnjih organa. Pored toga, to može 
ugroziti cirkulaciju krvi pacijenta.

1.	 Prstom proverite da li se donja ivica 
vakuumske čašice nalazi odmah iznad 
kraja grudne kosti.

Ako je potrebno, pomerite uređaj povlačeći 
potporne nožice da biste podesili položaj.

2.	 Podesite visinu vakuumske čašice da 
biste je postavili u početni položaj.

a.	Proverite da li je LUCAS uređaj u 
režimu PODEŠAVANJA (ADJUST).

b.	Gurajte vakuumsku čašicu naniže 
sa dva prsta dok pritisno jastuče ne 
dodirne grudni koš pacijenta bez 
pritiskanja grudnog koša.
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Oprez - gel na grudnom košu 
Ukoliko na pacijentovom grudnom košu 
ima gela (npr. zbog ultrazvučnog pregleda), 
može doći do promene položaja vakuumske 
čašice tokom rada. Uklonite sav gel pre 
nego što postavite vakuumsku čašicu.

Oprez - držite prste dalje od uređaja 
Nemojte stavljati šake ili druge delove tela 
na ili ispod vakuumske čašice dok LUCAS 
uređaj radi. Nemojte da dodirujete zupčaste 
bravice, naročito prilikom podizanja pacijenta.

UPOZORENJE - POVREDA PACIJENTA 
Ne dozvolite da pacijent ili uređaj budu 
ostavljeni bez nadzora dok LUCAS uređaj 
radi.

UPOZORENJE - PROMENA POLOŽAJA 
TOKOM RADA 
Ukoliko dođe do promene položaja 
vakuumske čašice tokom rada ili tokom 
defibrilacije, odmah pritisnite taster 
PODEŠAVANJE (ADJUST) i podesite 
položaj. Uvek koristite LUCAS kaiš za 
stabilizaciju da biste osigurali ispravan 
položaj.

UPOZORENJE - KVAR 
Ukoliko dođe do prekida ili ako kompresije 
nisu dovoljne, ili ukoliko se tokom rada desi 
nešto neobično:

Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) i zadržite ga 
1 sekundu da biste zaustavili mehaničke 
kompresije grudnog koša i uklonili uređaj. 
Odmah otpočnite manuelne kompresije 
grudnog koša.

UPOZORENJE - SLABA BATERIJA 
Kada žuta LED lampica indikatora 
napunjenosti baterije počne da svetli 
isprekidano, preduzmite jedan od sledećih 
koraka:

•	 Zamenite bateriju napunjenom baterijom.

•	 Povežite eksterno LUCAS napajanje.

Oprez - nemojte da blokirate otvore za 
ventilaciju 
Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju 
ispod poklopca jer to može da dovede do 
pregrevanja uređaja.

c.	Pritisnite taster PAUZA (PAUSE) da 
biste uređaj zaključali u početnom 
položaju.

d.	Proverite da li je položaj adekvatan. 
Ako to nije slučaj, pritisnite taster 
PODEŠAVANJE (ADJUST), povucite 
vakuumsku čašicu naviše da biste 
ponovo podesili centralni položaj 
ili visinu za novu početnu poziciju. 
Pritisnite taster PAUZA (PAUSE).

e.	Pritisnite taster AKTIVNO (ACTIVE)
(neprekidno) ILI AKTIVNO (ACTIVE)
(30:2) da biste otpočeli kompresije.

Napomena: Ukoliko se vakuumska čašica 
prejako ili preslabo pritisne na grudni koš, 
LUCAS uređaj će postaviti vakuumsku 
čašicu u pravilan početni položaj (u opsegu 
od 30 mm/1,2 inča).

UPOZORENJE - NEZADOVOLJAVAJUĆI 
POLOŽAJ 
Odmah ponovo započnite manuelnu KP 
reanimaciju ukoliko nije moguće bezbedno 
ili ispravno postaviti LUCAS uređaj na grudni 
koš pacijenta.

UPOZORENJE - PREMALI PACIJENT 
Ako se LUCAS uređaj oglasi sa 3 brza zvučna 
signala prilikom spuštanja vakuumske čašice, 
a ne možete da uđete u režim PAUZE ili 
AKTIVAN režim. Odmah ponovo započnite 
manuelne kompresije.

UPOZORENJE - NEPRAVILAN POČETNI 
POLOŽAJ 
Cirkulacija krvi pacijenta može biti ugrožena 
ako je pritisak pritisnog jastučeta na grudni 
koš preveliki ili premali. Odmah pritisnite 
taster PODEŠAVANJE (ADJUST) i podesite 
visinu vakuumske čašice.



LUCAS® 3 Sistem za kompresiju grudnog koša – UPUTSTVO ZA UPOTREBU
100925-31 Rev C, važi od CO J3074 © 2017 Jolife AB

20

5.5	 Postavite kaiš za 
stabilizaciju

LUCAS kaiš za stabilizaciju pomaže da 
se osigura ispravan položaj tokom rada. 
Postavite ga dok je LUCAS uređaj aktivan 
kako bi se prekidi sveli na minimum.

Oprez - Postavljanje kaiša za stabilizaciju 
Odložite postavljanje LUCAS kaiša za 
stabilizaciju ukoliko ono sprečava ili odlaže 
bilo kakvo lečenje pacijenta.

1.	 Izvadite kaiš za vrat, koji je deo kaiša za 
stabilizaciju, iz transportne torbe (kaiš 
potpornih nožica kaiša za stabilizaciju 
treba već da bude pričvršćen za 
potporne nožice).

2.	 Do kraja izvucite kaiš za vrat na 
kopčama.

3.	 Pažljivo podignite glavu pacijenta 
i stavite jastuk iza pacijentovog vrata. 
Postavite jastuk što je bliže moguće 
ramenima pacijenta.

4.	 Povežite kopče na kaiševima potpornih 
nožica sa kopčama na kaišu za vrat. 
Proverite da se kaiševi nisu uvrnuli.

5.	 Učvrstite LUCAS potporne nožice 
i čvrsto zategnite kaiš za vrat.

6.	 Proverite da li je položaj vakuumske 
čašice na pacijentovom grudnom košu 
ispravan. 
 
Ukoliko to nije slučaj, podesite položaj:

a.	Pritisnite taster PODEŠAVANJE 
(ADJUST).

b.	Odvojite kaiševe za vrat od kaiševa 
potpornih nožica.

c.	Podesite položaj vakuumske čašice 
(na način opisan u odeljku 5.4.2).

d.	Kada vakuumska čašica nije u 
ispravnom položaju, pritisnite taster 
AKTIVNO (ACTIVE) (neprekidno) 
ili AKTIVNO (ACTIVE) (30:2) da 
biste ponovo otpočeli kompresije.

e.	Ponovo pričvrstite kaiš za vrat.  
Pratite gornje korake 2 do 5.

5.6	 Pomeranje pacijenta

5.6.1	 Vežite ruke pacijentu

Prilikom pomeranja pacijenta možete 
mu vezati ruke kaiševima za pacijenta na 
LUCAS uređaju. To olakšava pomeranje 
pacijenta.

Oprez - nemojte vršiti podizanje pomoću 
kaiševa 
Nemojte da koristite kaiševe za podizanje. 
Kaiševi isključivo služe za fiksiranje pacijenta 
za LUCAS uređaj.

Oprez - IV pristup 
Vodite računa da IV pristup ne bude blokiran.

Oprez - opekotine na koži 
Temperatura poklopca i baterije može da 
poraste iznad 48 °C/118 °F. Ukoliko su 
vrući, izbegavajte duži kontakt da biste 
sprečili nastanak opekotina na koži. Uklonite 
pacijentove šake sa kaiševa za pacijenta.
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5.6.2	 Pripremite se da podignete 
pacijenta

1.	 Odlučite koju ćete opremu pomeriti 
i gde ćete staviti transportni uređaj.

2.	 Oni na strani pacijenta:

a.	stavite jednu šaku ispod zupčastih 
bravica ispod potporne nožice

b.	drugom rukom uhvatite pacijentov 
kaiš, pantalone ili deo ispod butine

3.	 Vodite računa da pacijentova glava 
bude stabilna.

5.6.3	 Podignite pacijenta

1.	 Pritisnite taster PAUZA (PAUSE) da 
biste privremeno zaustavili kompresije.

2.	 Podignite pacijenta i odnesite ga do 
nosila ili drugog transportnog uređaja 
(daska, vakuumski dušek i slično).

3.	 Proverite da li je vakuumska čašica 
u ispravnom položaju na pacijentovom 
grudnom košu.

4.	 Pritisnite taster AKTIVNO (ACTIVE) 
(neprekidno) ili AKTIVNO (ACTIVE) 
(30:2) da biste ponovo otpočeli 
kompresije.

5.6.4	 Pomerite pacijenta

Sistem za kompresiju grudnog koša LUCAS 
može biti aktivan dok pomerate pacijenta 
u sledećim slučajevima:

•	 Ako su LUCAS uređaj i pacijent bezbedno 
postavljeni na transportni uređaj

•	 Ako LUCAS uređaj ostane u ispravnom 
položaju i pod ispravnim uglom na 
pacijentovom grudnom košu

Ako je potrebno, podesite položaj 
vakuumske čašice.

UPOZORENJE - PROMENA POLOŽAJA 
TOKOM RADA 
Ukoliko dođe do promene položaja 
vakuumske čašice tokom rada ili tokom 
defibrilacije, odmah pritisnite taster 
PODEŠAVANJE (ADJUST) i podesite 
položaj. Uvek koristite LUCAS kaiš za 
stabilizaciju da biste osigurali ispravan 
položaj.
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5.7	 Zamena napajanje 
tokom rada

Kada je baterija skoro prazna, 
LUCAS uređaj upozorava 
isprekidanim žutim LED 
svetlom i oglašava se alarm.

5.7.1	 Zamenite bateriju

Svedite prekide na minimum dok menjate 
bateriju.

Napomena: Da bi se prekidi rada sveli na 
minimum, preporučujemo da u torbi za 
nošenje uvek imate napunjenu rezervnu 
LUCAS bateriju.

1.	 Pritisnite taster PAUZA (PAUSE) da 
biste privremeno zaustavili kompresije.

2.	 Povucite bateriju napolje i zatim naviše 
da biste je izvukli.

3.	 Postavite potpuno napunjenu LUCAS 
bateriju. Ubacite je odozgo.

4.	 Sačekajte dok se ne upali zelena LED 
lampica režima PAUZE (PAUSE).

5.	 Pritisnite taster AKTIVNO (ACTIVE) 
(neprekidno) ili AKTIVNO (ACTIVE) 
(30:2) da biste ponovo otpočeli 
kompresije grudnog koša. LUCAS 
funkcija pametnog ponovnog pokretanja 
pamti postavke i početni položaj tokom 
60 sekundi.

Napomena: Ukoliko je za promenu baterije 
potrebno više od 60 sekundi, LUCAS uređaj 
obavlja samotestiranje i morate ponovo 
podesiti početni položaj.

5.7.2	 Povežite uređaj na eksterno 
napajanje

Možete povezati LUCAS napajanje ili kabl 
za napajanje u vozilu u svim režimima rada 
LUCAS uređaja.

Oprez - držite bateriju u uređaju 
Baterija uvek mora da bude postavljena 
da bi LUCAS uređaj mogao da funkcioniše, 
čak i kada se napaja eksternim napajanjem.

Za upotrebu kabla za napajanje:

•	 Povežite kabl za napajanje sa LUCAS 
uređajem.

•	 Uključite mrežni kabl u mrežnu zidnu 
priključnicu (100-240V, 50/60Hz)

Za upotrebu kabla za napajanje u vozilu:

•	 Povežite kabl za napajanje u vozilu 
sa LUCAS uređajem

•	 Uključite kabl za napajanje u vozilu 
u priključnicu vozila (12-28VDC)
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5.8	 Dopunske terapije

Oprez - dopunske terapije 
Upotreba druge medicinske opreme ili 
lekova u kombinaciji sa LUCAS uređajem 
može da utiče na lečenje. Uvek pogledajte 
Uputstvo za upotrebu da biste se uverili 
da su druga oprema i/ili lekovi podesni 
za upotrebu u kombinaciji sa KPR.

5.8.1	 Defibrilacija

Defibrilacija se može obavljati dok LUCAS 
uređaj radi.

1.	 Možete postaviti elektrode za defibrilaciju 
pre ili nakon postavljanja LUCAS uređaja.

2.	 Defibrilaciju obavljajte u skladu sa 
uputstvima proizvođača defibrilatora.

Oprez - elektrode za defibrilaciju 
Postavite elektrode i žice za defibrilaciju 
tako da ne budu ispod vakuumske čašice. 
Ako su elektrode već postavljene na 
pacijenta, proverite da se ne nalaze ispod 
vakuumske čašice. U tom slučaju morate 
postaviti nove elektrode.

3.	 Nakon defibrilacije proverite da li se 
vakuumska čašica nalazi u ispravnom 
položaju. Ako je potrebno, podesite 
položaj.

UPOZORENJE - PROMENA POLOŽAJA 
TOKOM RADA 
Ukoliko dođe do promene položaja 
vakuumske čašice tokom rada ili tokom 
defibrilacije, odmah pritisnite taster 
PODEŠAVANJE (ADJUST) i podesite 
položaj. Uvek koristite LUCAS kaiš za 
stabilizaciju da biste osigurali ispravan 
položaj.

UPOZORENJE - EKG SMETNJE 
Kompresije grudnog koša ometaju EKG 
analizu. Pritisnite taster PAUZA (PAUSE) 
pre nego što započnete EKG analizu. Neka 
prekid bude što je moguće kraći. Pritisnite 
taster AKTIVNO (ACTIVE) (neprekidno) ili 
AKTIVNO (ACTIVE) (30:2) da biste ponovo 
otpočeli kompresije.

5.8.2	 Ventilacija

Uvek pratite lokalne i/ili međunarodne 
smernice za ventilaciju.

Sistem za kompresiju grudnog koša LUCAS 
može da radi u dva različita režima:

•	 AKTIVNO (ACTIVE) (neprekidno) 
Kada pritisnete ovaj taster, LUCAS uređaj 
vrši neprekidne kompresije. Zelena LED 
lampica će treperiti 10 puta u minutu 
kako bi upozorila na ventilaciju tokom 
kompresija.

•	 AKTIVNO (ACTIVE) (30:2) 
Kada pritisnete ovaj taster, LUCAS uređaj 
vrši 30 kompresija grudnog koša, a zatim 
pravi pauzu od 3 sekunde. Tokom pauze 
rukovalac može da obavi 2 ventilacije. 
Nakon pauze ciklus se ponovo pokreće. 
Isprekidano treperenje LED lampice 
u kombinaciji sa sekvencom zvučnih 
signala upozorava rukovaoca pre svake 
pauze za ventilaciju.

5.8.3	 Upotreba u laboratoriji 
za kateterizaciju

LUCAS sistem za kompresiju grudnog 
koša može se koristiti u laboratoriji 
za kateterizaciju. Osim mehanizma 
za kompresiju, on je uglavnom 
radiotranslucentan i omogućava 
većinu rendgenskih projekcija.
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5.9	 Uklanjanje uređaja sa 
pacijenta

1.	 Pritisnite taster UKLJUČENO/
ISKLJUČENO (ON/OFF) i držite ga 
pritisnutog 1 sekundu da biste isključili 
uređaj.

2.	 Ako je LUCAS kaiš za stabilizaciju 
postavljen na LUCAS uređaj, skinite kaiš 
za vrat, koji je deo kaiša za stabilizaciju, 
sa kaiševa potpornih nožica.

3.	 Povucite otpusne prstenove da biste 
skinuli gornji deo sa zadnje ploče.

4.	 Ukoliko pacijentovo stanje to dozvoljava, 
uklonite zadnju ploču.

5.10	Prenos podataka nakon 
događaja

Sistem za kompresiju grudnog koša LUCAS 
beleži podatke za pregled nakon događaja. 
Podaci se mogu prenositi lokalno putem 
Bluetooth veze. 

Za prenos:

1.	 Proverite da li je LUCAS uređaj 
ISKLJUČEN (OFF).

2.	 Pritisnite taster za PRENOS podataka 
(TRANSMIT).

Pogledajte uputstva u vašem programu za prenos 
podataka ili se obratite lokalnom zastupniku 
kompanije Physio-Control.
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6	Nega nakon upotrebe 
i priprema za sledeću 
upotrebu

Nakon svake upotrebe sistema za kompresiju 
grudnog koša LUCAS uradite sledeće:

1.	 Skinite vakuumsku čašicu 
(pogledajte odeljak 6.2).

2.	 Ako je potrebno, skinite i očistite kaiševe 
za pacijenta i kaiš za stabilizaciju 
(pogledajte odeljke 6.1 i 6.3).

3.	 Očistite uređaj i ostavite ga da se osuši 
(pogledajte odeljak 6.1). 

Priprema za sledeću upotrebu:

4.	 Zamenite iskorišćenu bateriju potpuno 
napunjenom baterijom u prorezu za 
bateriju u poklopcu.

5.	 Postavite novu vakuumsku čašicu.

6.	 Ponovo pričvrstite kaiševe za pacijenta, 
ako ste ih skinuli.

7.	 Ponovo pričvrstite kaiševe potpornih 
nožica LUCAS kaiša za stabilizaciju, 
ako ste ih skinuli.

8.	 Upakujte uređaj u transportnu torbu:

•	 Stavite gornji deo u transportnu torbu 
tako da ulaz za jednosmernu struju 
bude okrenut naniže. 
 
Napomena: postavljanje LUCAS 
uređaja u ovaj položaj omogućava 
punjenje uređaja kroz otvor za pristup 
priključku punjača na transportnoj 
torbi i proveru statusa napunjenosti 
baterije kroz gornji prozor transportne 
torbe.

•	 Stavite eksterno napajanje (opciono) 
u pregradu između LUCAS potpornih 
nožica.

•	 Stavite dodatnu (opciono) napunjenu 
LUCAS bateriju u pregradu između 
LUCAS potpornih nožica.

•	 Dodatne vakuumske čašice mogu se 
staviti u pregradu između potpornih 
nožica. 

•	 Stavite kaiš za vrat kaiša za 
stabilizaciju između potpornih nožica.

•	 Gurnite zadnju ploču u pregradu 
poklopca transportne torbe.

•	 Stavite Uputstvo za upotrebu 
u providni džep.

9.	 Zatvorite transportnu torbu.

Obavljajte rutinske provere svake nedelje 
i posle svake upotrebe (pogledajte odeljak 
o održavanju, poglavlje 7).

6.1	 Redovno čišćenje

Očistite sve površine i kaiševe mekom krpom 
i toplom vodom sa blagim deterdžentom ili 
sredstvom za dezinfekciju, npr.

•	 70% rastvorom izopropil alkohola

•	 45% izopropil alkoholom uz dodatak 
deterdženta

•	 Kvaternarnim jedinjenjem amonijaka

•	 10% izbeljivačem

•	 Rastvorima persirćetne (peroksidne) 
kiseline

Pratite uputstva za rukovanje proizvođača 
sredstva za dezinfekciju.

Oprez - tečnost 
Nemojte potapati sistem za kompresiju 
grudnog koša LUCAS u tečnost. Uređaj 
može da se ošteti ako tečnost dospe 
u poklopac.

Ostavite uređaj da se osuši pre nego što ga 
upakujete u transportnu torbu.
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6.3	 Skidanje i postavljanje 
kaiševa za pacijenta

Skidanje:

1.	 Otvorite kaiševe za pacijenta i izvucite 
ih sa metalnih prstenova na LUCAS 
potpornim nožicama.

Očistite ih u skladu sa odeljkom 6.1.

Postavljanje:

2.	 Provucite kaiševe za pacijenta kroz 
metalni držač na LUCAS potpornim 
nožicama.

3.	 Umotajte kaiš za pacijenta tako da 
simbol bude vidljiv.

4.	 Čvrsto pritisnite delove kaiša jedan 
uz drugi.

6.2	 Skidanje i postavljanje 
vakuumske čašice

•	 Izvucite vakuumsku čašicu sa crne 
montažne cevi.

•	 Odložite vakuumsku čašicu kao 
kontaminirani medicinski otpad.

•	 Postavite novu vakuumsku čašicu na 
crnu montažnu cev.

•	 Proverite da li je vakuumska čašica 
dobro pričvršćena za montažnu cev.
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6.4	 Skidanje i postavljanje 
kaiša za stabilizaciju

Skinite kaiševe potpornih nožica, koji su deo 
kaiša za stabilizaciju, tako što ćete otvoriti 
kopče.

Očistite kaiš za stabilizaciju u skladu sa odeljkom 6.1.

Postavite ga u skladu sa odeljkom 4.3.

6.5	 Skidanje i punjenje baterije
1.	 Zamenite bateriju potpuno napunjenom 

baterijom.

2.	 Napunite korišćenu bateriju za buduću 
upotrebu.

LUCAS bateriju možete puniti na dva 
načina:

•	 U eksternom LUCAS punjaču baterije

-- ubacite bateriju u prorez punjača 
baterije,

-- uključite kabl za napajanje punjača 
baterije u mrežnu zidnu priključnicu.

•	 Postavljenu u LUCAS uređaj:

-- ubacite bateriju u prorez poklopca 
LUCAS uređaja,

-- uključite kabl za napajanje/kabl 
za napajanje u vozilu u ulaz za 
jednosmernu struju na bočnoj strani 
LUCAS uređaja. Ovo je moguće 
uraditi i kada se LUCAS uređaj nalazi 
u transportnoj torbi, kroz otvor za 
pristup priključku punjača,

-- priključite napajanje na mrežnu zidnu 
priključnicu.

Tri zelene LED lampice pokazuju da je 
baterija napunjena.

Oprez - držite bateriju u uređaju 
Baterija uvek mora da bude postavljena 
da bi LUCAS uređaj mogao da funkcioniše, 
čak i kada se napaja eksternim napajanjem.

Oprez - koristite isključivo odobreni 
dodatni pribor 
Sa sistemom za kompresiju grudnog koša 
LUCAS koristite isključivo dodatni pribor 
koji je odobrila kompanija Jolife AB. LUCAS 
uređaj možda neće ispravno funkcionisati 
ako koristite dodatni pribor koji nije odobren. 
Koristite isključivo LUCAS baterije i LUCAS 
napajanje koje je namenjeno za LUCAS 
uređaj. Ukoliko koristite druge baterije 
ili napajanje, to može dovesti do trajnog 
oštećenja LUCAS uređaja. To takođe čini 
garanciju nevažećom.
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7	Održavanje

7.1	 Rutinski pregledi

Jednom nedeljno i nakon svake upotrebe 
sistema za kompresiju grudnog koša 
LUCAS uradite sledeće:

1.	 Proverite da li je uređaj čist.

2.	 Proverite da li je postavljena nova 
vakuumska čašica.

3.	 Proverite da li su pričvršćeni kaiševi 
za pacijenta.

4.	 Proverite da li su dva kaiša potpornih 
nožica kaiša za stabilizaciju postavljena 
oko potpornih nožica i da li je kaiš za 
vrat stavljen u transportnu torbu.

5.	 Povucite otpusne prstenove naviše da 
biste proverili da li su zupčaste bravice 
otvorene.

6.	 Proverite da li je baterija u potpunosti 
napunjena. Dok je LUCAS uređaj 
u režimu ISKLJUČENO (OFF), pritisnite 
taster BEZ ZVUKA (MUTE). Indikator 
napunjenosti baterije svetli i pokazuje 
status napunjenosti baterije  
(videti odeljak 8.1).

7.	 Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) da bi 
uređaj obavio samotestiranje. Proverite 
da li LED lampica PODEŠAVANJA 
(ADJUST) svetli bez alarma ili 
upozoravajućeg LED svetla.

8.	 Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) da biste 
ponovo isključili uređaj.

9.	 Proverite da eksterni kabl za napajanje 
(opcioni dodatni pribor) nije oštećen.

UPOZORENJE - ELEKTRIČNI UDAR 
Ukoliko je eksterni kabl za napajanje 
(opcioni dodatni pribor) oštećen, odmah 
ga uklonite i zamenite da biste izbegli rizik 
od električnog udara ili požara.
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8	Otklanjanje smetnji

8.1	 Indikacije i alarmi tokom normalnog rada

Pogledajte donju tabelu da biste pronašli razlog za zvučne i/ili LED alarme tokom normalnog rada.

Situacija Vizuelna LED indikacija Zvučni signali Postupanje 
korisnika

LUCAS uređaj je u režimu 
UKLJUČENO (ON), a preostali 
kapacitet baterije je veći 
od 90%.

�Potpuno napunjena 
baterija:  
Sve 3 zelene LED 
lampice indikatora 
napunjenosti baterije 
neprekidno svetle.

Nema Nema

LUCAS uređaj je u režimu 
UKLJUČENO (ON), a preostali 
kapacitet baterije je veći od 
60%, a manji od 90%.

�Baterija je 2/3 
napunjena:  
2 zelene LED lampice 
indikatora napunjenosti 
baterije sa desne strane 
neprestano svetle.

Nema Nema

LUCAS uređaj je u režimu 
UKLJUČENO (ON), a preostali 
kapacitet baterije je veći od 
30%, a manji od 60%.

Baterija je 1/3 
napunjena:  
�Krajnja desna zelena 
LED lampica indikatora 
napunjenosti baterije 
neprekidno svetli.

Nema Nema

LUCAS uređaj je u režimo 
UKLJUČENO (ON), a preostali 
kapacitet baterije je manji od 
30% (uređaj može da radi još 
približno 10 minuta).

Slaba baterija:  
Krajnja desna žuta LED 
lampica indikatora 
napunjenosti baterije 
svetli isprekidano.

Alarm srednjeg prioriteta

■ ■ ■ (5s) ■ ■ ■ (5s)...

Zamenite 
bateriju ili 
povežite uređaj 
sa eksternim 
napajanjem.

Eksterno LUCAS napajanje 
je povezano i puni bateriju.

Punjenje baterije:  
3 zelene LED lampice 
indikatora napunjenosti 
baterije naizmenično 
svetle.

Nema Nema

Eksterno LUCAS napajanje 
je povezano i baterija je 
u potpunosti napunjena.

Potpuno napunjena 
baterija:  
�Sve 3 zelene LED 
lampice indikatora 
napunjenosti baterije 
neprekidno svetle.

Nema Nema

Baterija je upotrebljena više 
od 200 puta sa pojedinačnim 
kompresijama dužim od 
10 minuta ili je starija od  
3 ili 4 godine.

Bateriji je istekao 
radni vek:  
Krajnja desna LED 
lampica indikatora 
napunjenosti baterije 
svetli žuto umesto 
zeleno u svim gore 
navedenim situacijama.

Nema Odložite 
bateriju.

U režimu PODEŠAVANJA 
(ADJUST). LED lampica 

PODEŠAVANJA 
(ADJUST) svetli zeleno.

Nema Nema

U režimu PAUZE (PAUSE). LED lampica PAUZE 
(PAUSE) svetli zeleno.

Nema Nema
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Situacija Vizuelna LED indikacija Zvučni signali Postupanje 
korisnika

U AKTIVNOM (ACTIVE) 
(neprekidnom) režimu

�Taster AKTIVNO 
(ACTIVE) (neprekidno), 
LUCAS uređaj vrši 
kontinuirane kompresije 
grudnog koša. Zelena 
LED lampica treperi 
10 puta u minutu.

Nema Ovo upozorava na 
ventilaciju tokom 
kontinuiranih 
kompresija.

U AKTIVNOM (ACTIVE) (30:2) 
režimu

30:2

�LED lampica 
AKTIVNOG (ACTIVE) 
(30:2) režima svetli 
zeleno, sa isprekidanim 
LED svetlom tokom 
kompresija broj 26, 27, 
28, 29 i 30.

Zvučni signal tokom 
kompresija

■ ■ 
■

Ovim se rukovalac 
upozorava 
na ventilaciju 
pacijenta kada 
uređaj privremeno 
prestane sa 
kompresijama 
kod broja 30.

Kada je vakuumska čašica 
u nižem položaju od onog 
koji je potreban za najmanjeg 
pacijenta (visina grudne kosti 
ispod 17 cm/ 6,7 inča), a ne 
možete da uđete u režim 
PAUZE (PAUSE) ili AKTIVNI 
(ACTIVE) režim, to znači da 
je pacijent premali.

Nema 3 brza signala

■ ■ ■ (0,25s)

Odmah započnite 
manuelne 
kompresije

Preveliko rastojanje između 
pritisnog jastučeta i grudnog 
koša pacijenta tokom rada. 
Pacijent će dobijati suviše 
plitke kompresije.

Nema 3 brza signala tokom 
rada

■ ■ ■ (0,6s)

Pritisnite taster 
PODEŠAVANJE 
(ADJUST) i ponovo 
podesite početni 
položaj da biste 
neutralisali razmak. 
Ponovo započnite 
kompresije.

8.2	 Zamena baterije i funkcija pametnog ponovnog pokretanja

Ukoliko brzo zamenite bateriju, za 60 sekundi ili manje, dok je LUCAS uređaj u režimu 
UKLJUČENO (ON), LUCAS funkcija pametnog ponovnog pokretanja će upamtiti postavke 
i početni položaj u skladu sa donjom tabelom. Ukoliko je za promenu baterije potrebno više 
od 60 sekundi, LUCAS uređaj obavlja samotestiranje i morate ponovo podesiti početni položaj.

Režim kada izvadite bateriju Režim kada se postavi nova baterija

PAUZA (PAUSE) PAUZA (PAUSE) (sa istim početnim položajem) 
 
 

AKTIVNO (ACTIVE) (neprekidno) PAUZA (PAUSE) (sa istim početnim položajem) 
 
 

30:2

AKTIVNO (ACTIVE) (30:2) PAUZA (PAUSE) (sa istim početnim položajem) 
 
 

PODEŠAVANJE (ADJUST) PODEŠAVANJE (ADJUST) 
 
 

ISKLJUČENO (OFF) ISKLJUČENO (OFF)
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8.3	 Alarmi koji upozoravaju na kvar

U nastavku je data lista svih alarma koji mogu da se jave na LUCAS uređaju. Utišaćete sve 
alarme u narednih 60 sekundi ako pritisnete taster BEZ ZVUKA (MUTE). Da bi se donji alarmi 
vratili na početna podešavanja uređaj mora da se ISKLJUČI pritiskom na taster UKLJUČENO/
ISKLJUČENO (ON/OFF) u trajanju od 1 sekunde.

Alarm visokog prioriteta će imati prednost nad alarmima nižeg prioriteta ili informativnim 
alarmima.

Odmah započnite manuelne kompresije ako LUCAS uređaj ne funkcioniše ispravno.

Prioritet Razlog Vizuelna LED indikacija Zvučni alarmi Rezultat

Nije 
primenljivo

Porast temperature 
u LUCAS uređaju

Nema Informativni signal

■ (4s) ■ (4s)...

Nema

Visok 
prioritet

Šablon kompresija 
je izvan graničnih 
vrednosti 
(preduboke, 
previše plitke 
ili je došlo do 
vremenske greške)

Isprekidana crvena 
LED lampica alarma

Alarm visokog prioriteta

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s)

SIGNAL ALARMA SA 
BLOKADOM

Prestanak 
kompresija

Visok 
prioritet

Previsoka 
temperatura 
u LUCAS uređaju

Isprekidana crvena 
LED lampica alarma

Alarm visokog prioriteta

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s)

SIGNAL ALARMA SA 
BLOKADOM

Prestanak 
kompresija

Visok 
prioritet

Greška u hardveru Isprekidana crvena 
LED lampica alarma

Alarm visokog prioriteta 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s)

SIGNAL ALARMA SA 
BLOKADOM

Prestanak 
kompresija

Visok 
prioritet

Previsoka 
temperatura 
baterije

Isprekidana crvena 
LED lampica alarma

Crveni alarm baterije: 
Krajnja desna crvena 
LED lampica indikatora 
napunjenosti baterije 
svetli isprekidano.

Alarm visokog prioriteta 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s)

SIGNAL ALARMA SA 
BLOKADOM

Prestanak 
kompresija

Visok 
prioritet

Baterija je skoro 
prazna

Isprekidana crvena 
LED lampica alarma

�Crveni alarm baterije: 
Krajnja desna crvena 
LED lampica indikatora 
napunjenosti baterije 
svetli isprekidano.

Alarm visokog prioriteta 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s)

SIGNAL ALARMA SA 
BLOKADOM

Kompresije 
su prestale. 
Baterija mora 
da se napuni.

Ukoliko se čini da je gore opisani kvar trajan, LUCAS uređaj mora da bude pregledan od strane 
odobrenog servisnog osoblja. Obratite se svom lokalnom zastupniku kompanije Physio-Control. 
Podatke o kontaktu možete pronaći na adresi www.physio-control.com.

http://www.physio-control.com
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9	Tehničke specifikacije
Sve specifikacije navedene u ovom odeljku odnose se na sistem za kompresiju grudnog koša 
LUCAS 3.

9.1	 Parametri vezani za pacijenta
Kategorija Specifikacije

Pacijenti podobni za lečenje: Odrasli pacijenti kojima uređaj odgovara;
•	 visina grudne kosti od 170 do 303 mm / 6,7 do 11,9 inča
•	 maksimalna širina grudnog koša 449 mm / 17,7 inča

Upotreba LUCAS uređaja nije ograničena težinom pacijenta.

9.2	 Parametri kompresije
Kategorija Specifikacije

Dubina kompresije (nominalni pacijent) Pacijenti sa visinom grudne kosti preko 185 mm / 7,3 inča:
•	 53 ± 2 mm / 2,1 ± 0,1 inča

Manji pacijenti sa visinom grudne kosti ispod 185 mm / 7,3 inča:
•	 40 do 53 mm / 1,5 do 2,1 inča

Učestalost kompresija 102 ± 2 kompresije u minutu

Radni ciklus kompresija 50 ± 5%

Režimi kompresije (može ih birati rukovalac) •	 30:2 (30 kompresija praćenih pauzom za ventilaciju 
u trajanju od 3 sekunde)

•	 Neprekidne kompresije

9.3	 Fizičke specifikacije uređaja
Kategorija Specifikacije

Dimenzije nakon montaže (V × Š × D) 56 x 52 x 24 cm / 22,0 x 20,5 x 9,4 inča

Dimenzije transportne torbe sa uređajem (V x Š x D) 58 x 33 x 26 cm / 22,8 x 13,0 x 10,2 inča

Težina uređaja sa baterijom (bez kaiševa) 8,0 kg / 17,7 lbs

Težište uređaja (V x Š x D) 35 cm x simetrično x simetrično  
/ 13,8 inča x simetrično x simetrično

9.4	 Specifikacije okruženja uređaja
Kategorija Specifikacije

Radna temperatura +0 °C do +40 °C / +32 °F do +104 °F 
-20 °C / -4 °F tokom 1 sata nakon skladištenja na sobnoj 
temperaturi

Temperatura skladištenja -20 °C do +70 °C / -4 °F do +158 °F 
Maksimalno vreme koje je LUCAS uređaju potrebno da se 
prilagodi radnoj temperaturi nakon skladištenja je 2 sata.

Privremene radne temperature  
(najmanje 20 minuta rada) 

-20 °C do +50 °C / -4 °F do +122 °F

Relativna vlažnost 5% do 98%, bez kondenzacije

IP klasifikacija (IEC60529) IP 43

Električne karakteristike Interno napajanje, otporan na defibrilaciju, tip BF

Radni ulazni napon 12-28 V jednosmerne struje

Atmosferski pritisak 62 - 107 kPa 
-382 do 4.000 m (-1.253 do 13.000 ft)

Radijski modul Bluetooth v2.1 + EDR Klasa 1 - do 3Mbps
Metod modulacije; 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK
Radni kanal; BT 2,4GHz: Kanali 0 do 78
Frekventni opseg; 2,4000 do 2,4835 GHz
Radijska frekvencija; izlazna snaga (Bluetooth) Maks +10dBm
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Informacije o reciklaži 
Ne odlažite ovaj proizvod ili njegove baterije u tok nesortiranog komunalnog otpada. Ovaj proizvod 
odložite u skladu sa lokalnim propisima. 

9.5	 Fizičke specifikacije baterije

Kategorija Specifikacije

Dimenzije (V × Š × D) 13,0 × 8,8 × 5,7 cm / 5,1 x 3,5 x 2,2 inča

Težina 0,6 kg / 1,3 lbs

Tip Punjiva litijum-jonska polimerska (LiPo) baterija

Kapacitet 3.300 mAh (tipično), 86 Wh

Napon baterije (nazivni) 25,9 V

Početno vreme rada baterije (nominalni pacijent) 45 minuta (tipično)

Maksimalno vreme punjenja baterije Kada se puni u LUCAS uređaju pomoću eksternog napajanja 
– manje od dva sata na sobnoj temperaturi (+22 °C / +72 °F)

Kada se puni u eksternom LUCAS punjaču baterije 
– manje od četiri sata na sobnoj temperaturi (+22 °C / +72 °F) 

Radni vek baterije  
(interval za preporučenu zamenu)

Preporuka za zamenu baterije na svake 3 do 4 godine ili 
nakon 200 upotreba (od kojih je svaka duža od 10 minuta).

Po isteku roka trajanja baterije neprekidno će svetleti krajnja 
desna žuta LED lampica indikatora napunjenosti baterije.

9.6	 Specifikacije okruženja baterije

Kategorija Specifikacije

Radna temperatura 0 °C do +40 °C / 32 °F do +104 °F

Privremeni rad (20 minuta) na temperaturi od 
-20 °C do +50 °C / -4 °F do +122 °F

Temperatura punjenja +0 °C do +40 °C / +32 °F do +104 °F 
(poželjno +20ºC do +25ºC / +68ºF do +77ºF)

Temperatura skladištenja 0ºC do +40ºC / +32ºF do +104ºF 

-20ºC do +70ºC / -4ºF do +158ºF ambijentalna temperature 
tokom perioda kraćeg od mesec dana

IP klasifikacija (IEC60529) IP44

9.7	 Specifikacija napajanja (opcioni dodatni pribor)
Napajanje Art. br. 300000-00

Kategorija Specifikacije

Ulaz 100-240VAC, 50/60Hz, 2,3A, II klasa

Izlaz 24VDC, 4,2A

 
Kabl za napajanje u vozilu

Kategorija Specifikacije

Napon/jačina struje 12-28VDC / 0-10A
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9.8	 Zvučni SIGNALI

9.8.1	 Zvučni SIGNALI UPOZORENJA, karakteristike

Naziv 
zvuč-
nog 
signala

Sekvenca tonova Trajanje 
+/- 5ms

Učestalost 
tonova  
+/- 10 Hz

Jačina 
zvuka 
(dBA@1m) 
+/- 5dB

Situacije Sistem-
ska 
odlaganja 
+/-0,5s

Rezultat

Alarm 
visokog 
prioriteta

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5s)

SIGNAL ALARMA SA 
BLOKADOM

td = 200ms 
ts = 100ms 
ts3-4= 400ms 
ts5-6= 500ms 
ts8-9= 400ms 
tb = 2,5s

f0 = 530 Hz 
f1 = 1.060 Hz 
f2 = 1.590 Hz 
f3 = 2.120 Hz 
f4 = 2.650 Hz

78 Greška u samo-
testiranju tokom 
pokretanja

1 do 10s Neispravan 
uređaj

Šablon kompresija 
je izvan graničnih 
vrednosti, 
kompresije 
su preduboke

0,6s Prestanak 
kompresija

Šablon kompresija 
je izvan graničnih 
vrednosti, suviše 
plitke kompresije 
ili vremenska 
greška

30s

Previsoka 
temperatura 
u uređaju

0,6s

Interna hardverska 
greška

0,6s

Previsoka 
temperatura 
baterije

0,6s

Slabo punjenje 
baterije

0,6s

Alarm 
srednjeg 
prioriteta

■ ■ ■ (5s) ■ ■ ■ (5s) 
■ ■ ■ (5s) ■ ■ ■ (5s)

ALARMNI SIGNAL BEZ 
BLOKADE

td = 200ms 
ts = 200ms 
tb = 5s

f0 = 390 Hz 
f1 = 780 Hz 
f2 = 1.170 Hz 
f3 = 1.560 Hz 
f4 = 1.950 Hz

75 Uređaj može da 
radi još približno 
10 minuta 
pre nego što 
se baterija 
u potpunosti 
ne isprazni

Mera koju je 
potrebno pre-
duzeti: Zamenite 
bateriju ili povežite 
eksterno napajanje

0,6s Krajnja 
desna žuta 
LED lampica 
indikatora 
napunjenosti 
baterije svetli 
isprekidano

NAPOMENA: ALARMNI SISTEM proizvodi i samostalni zvučni SIGNAL ALARMA sa gore 
navedenom sekvencom tonova preko mehaničkog davaoca signala (2.400 +/- 100 Hz).

SIGNAL ALARMA SA BLOKADOM = SIGNAL UPOZORENJA koji nastavlja da se oglašava i po 
završetku događaja koji ga je aktivirao, dok ga RUKOVALAC namerno ne zaustavi. 
SIGNAL ALARMA BEZ BLOKADE = SIGNAL UPOZORENJA koji se automatski zaustavlja po 
završetku događaja koji ga je aktivirao.

td = trajanje IMPULSA (period UKLJUČENOG (ON) napajanja) 
ts = razmak između IMPULSA (period ISKLJUČENOG (OFF) napajanja) 
tb = VREMENSKI INTERVAL IZMEĐU DVA IMPULSA (period ISKLJUČENOG (OFF) napajanja)

f0 = osnovna frekvencija (prva harmonijska) IMPULSA

Kašnjenja sistema = Zbir kašnjenja u generisanju alarmnih signala i srednje vrednosti kašnjenja 
uslova za oglašavanje alarma (vreme koje protekne od nastanka inicirajućeg događaja do 
proizvodnje njegovog alarmnog signala).
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9.8.2	 Zvučni INFORMATIVNI SIGNALI, karakteristike

Naziv 
zvučnog 
signala

Sekvenca tonova Trajanje 
+/- 5ms

Učestalost 
tonova  
+/- 10 Hz

Jačina 
zvuka 
(dBA@1m) 
+/- 5dB

Opis Situacija

Signal 
UKLJUČENOG 
napajanja

■ ■ ■ ■ ...
td = 375ms 
ts = 0ms

f0 = 1 kHz 65 Traje do 
završetka 
samotestiranja

Samotestiranje 
dok je uređaj 
UKLJUČEN (ON)

Signal 
ISKLJUČENOG 
(OFF) napajanja ■ 

■

td = 500ms 
ts = 0ms

f0 =660 Hz #1 
f0 =440 Hz #2

70 „Ding-dong“ 
zvuk

Vakuumska 
čašica se podiže 
u gornji položaj 
dok se uređaj 
ISKLJUČUJE

Signali 
upozorenja ■ ■ ■ (0,25s) 

■ ■ ■ (0,25s) 

td = 125ms 
ts = 0ms 
tb = 250ms

f0 = 2 kHz 67 3 brza 
ponovljena 
signala sa 
prekidima

Vakuumska čašica 
je postavljena 
ispod najniže 
početne pozicije 
(premali pacijent)

■ ■ ■ (0,6s) 
■ ■ ■ (0,6s)

td = 125ms 
ts = 0ms 
tb = 625ms

f0 = 2 kHz 67 3 brza 
ponovljena 
signala sa 
prekidima

Identifikovan je 
razmak između 
pritisnog jastučeta 
i pacijentovog 
grudnog koša

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...

td = 125ms 
ts = 0ms 
tb = 0ms

f0 = 2 kHz 67 Brzi signali 
sa prekidima 
se periodično 
ponavljaju dok 
se vakuumska 
čašica ne 
otpusti

Vakuumska čašica 
je pritisnuta naniže 
kada je uređaj 
zaključan u režimu 
PAUZE (PAUSE)

Signal za 
ventilaciju

■ ■ 
■

td = 490ms 
ts = 100ms

f0 =1.100 Hz #1 
f0 =1.100 Hz #2 
f0 = 880 Hz #3

70 „Ding-ding-
dong“ zvuk 
se ponavlja 
kod svake 30. 
kompresije

Sekvenca signala 
upozorenja za 
ventilaciju tokom 
AKTIVNOG 
(ACTIVE) 30:2 
režima pre pauze 
za ventilaciju

Upozorenje 
na visoku 
temperaturu

■ (4s) ■ (4s)

td = 1s 
tb = 4s

f0 = 1 kHz 65 Signali se 
periodično 
ponavljaju dok 
temperatura 
ne dostigne 
normalan 
opseg

Unutrašnja 
temperatura 
uređaja raste
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9.9	 Izjava o elektromagnetnom okruženju

Smernice i izjava proizvođača - elektromagnetne emisije

LUCAS uređaj je namenjen za upotrebu u elektromagnetnom okruženju opisanom u nastavku. Kupac ili rukovalac 
uređaja moraju da obezbede da se uređaj koristi u odgovarajućem okruženju.

Test emisije Usaglašenost Elektromagnetno okruženje - smernice

RF emisije CISPR 11 Grupa 1 LUCAS uređaj koristi ograničenu radiofrekventnu 
energiju (Bluetooth) isključivo tokom prenosa 
podataka nakon upotrebe. Iz tog razloga su 
njegove radiofrekventne emisije niske i malo 
je verovatno da će ometati drugu elektronsku 
opremu koja se nalazi u blizini LUCAS uređaja.

RF emisije CISPR 11 Klasa B LUCAS uređaj je pogodan za upotrebu u svim 
objektima, uključujući stambene objekte i mesta koja 
su direktno povezana sa javnom niskonaponskom 
distributivnom mrežom koja snabdeva stambene 
zgrade.

Harmonijske emisije IEC 61000-3-2 Klasa A

Fluktuacija napona/emisije treperenja 
IEC 61000-3-3

Usaglašen

Smernice i izjava proizvođača - elektromagnetni imunitet

LUCAS uređaj je namenjen za upotrebu u elektromagnetnom okruženju opisanom u nastavku. Kupac ili rukovalac 
uređaja moraju da obezbede da se uređaj koristi u odgovarajućem okruženju.

Test imuniteta Nivo testa IEC 60601 Nivo usaglašenosti Elektromagnetno okruženje - 
smernice

Elektrostatičko 
pražnjenje (ESD) 
IEC 61000-4-2 

+/- 8 kV dodirom 
+/- 15 kV vazduhom

+/- 8 kV dodirom 
+/- 15 kV vazduhom

Podovi moraju da budu od 
drveta, betona ili keramičkih 
pločica. Ako su podovi prekriveni 
sintetičkim materijalom, relativna 
vlažnost vazduha mora da bude 
najmanje 30%.

Električni brzi 
tranzijenti/rafali 
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV za električne vodove 
+/- 1 kV za ulazne/izlazne 
vodove

+/- 2 kV za električne 
vodove 
nije primenljivo za ulazne/
izlazne vodove

Kvalitet mrežnog napajanja mora 
da bude tipičan za poslovno ili 
bolničko okruženje.

Prenapon 
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV diferencijalni režim 
+/- 2 kV opšti režim

+/- 1 kV diferencijalni režim 
nije primenljivo za opšti 
režim

Kvalitet mrežnog napajanja mora 
da bude tipičan za poslovno ili 
bolničko okruženje.

Padovi napona, kratki 
prekidi i varijacije 
napona na ulaznim 
vodovima napajanja 
IEC 61000-4-11

<5% UT (pad >95% UT)  
za 0,5 ciklusa

40% UT (pad od 60% UT) 
za 5 ciklusa

70% UT (pad od 30% UT) 
za 25 ciklusa

<5% UT (pad >95% UT) 
za ciklus od 5 sekundi

<5% UT (pad >95% UT) 
za 0,5 ciklusa

40% UT (pad od 60% UT) 
za 5 ciklusa

70% UT (pad od 30% UT) 
za 25 ciklusa

<5% UT (pad >95% UT) 
za ciklus od 5 sekundi

Kvalitet mrežnog napajanja mora 
da bude tipičan za poslovno ili 
bolničko okruženje. Ako korisnik 
uređaja želi da uređaj neprekidno 
radi za vreme prekida mrežnog 
napajanja, kompanija Jolife AB 
preporučuje da se uređaj napaja 
preko neprekidnog izvora 
napajanja ili pomoću baterije.

Magnetno polje 
frekvencije 
napajanja (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Magnetna polja frekvencije 
napajanja moraju biti na nivoima 
karakterističnim za tipičnu 
lokaciju u tipičnom poslovnom ili 
bolničkom okruženju.

NAPOMENA: UT je napon mrežne naizmenične struje pre primene nivoa testa.

Za EMC testiranje primenjena su sledeća osnovna radna svojstva (IEC/EN 60601-1-2: 2014): 
EUT će kontinuirano vršiti kompresije utvrđenom brzinom.

Elektromagnetne smetnje (EMI) 
Očekivana elektromagnetna okruženja, tokom čitavog radnog veka uređaja LUCAS 3, prema 
specifikacijama navedenim u IEC 60601-1-2:2014, jesu okruženja kućne zdravstvene nege 
i profesionalnih ustanova za pružanje zdravstvene nege.
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Test imuniteta Nivo testa 
IEC 60601

Nivo 
usaglašenosti

Elektromagnetno okruženje - smernice

Prenosna i mobilna RF komunikaciona oprema ne 
sme da se postavlja na razdaljinu od LUCAS uređaja 
(kablova) koja je manja od razdaljine razdvajanja 
izračunate po jednačini koja se primenjuje za datu 
frekvenciju predajnika.

Preporučena razdaljina razdvajanja 

Sprovedeno RF 
IEC 61000-4-6

10 Vrms 
150 kHz do 80 MHz

10 Vrms d = 1,2 √P

Odzračeno RF 
IEC 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz do 6,0 GHz

10 V/m d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

 
gde je P maksimalna izlazna nazivna snaga predajnika 
u vatima (W) prema navodima proizvođača predajnika, 
a d je preporučena razdaljina razdvajanja u metrima (m).

Jačina polja fiksnih RF predajnika, utvrđena ispitivanjem 
elektromagnetnog polja, a treba da bude manja od 
nivoa usaglašenosti svakog frekventnog opsega. b

Do smetnji može doći u blizini opreme označene 
sledećim simbolom.

 

NAPOMENA 1 Za 80MHz i 800MHz primenjuje se viši frekventni opseg.

NAPOMENA 2 Ove smernice možda neće važiti u pojedinim situacijama. Na širenje elektromagnetnih talasa utiču 
apsorpcija i refleksija struktura, objekata i ljudi.
a Jačina polja fiksnih predajnika, kao što su bazne stanice za radio (mobilne/bežične) telefone i zemaljske mobilne 
radio stanice, amaterske radio stanice, AM i FM radio, kao i TV, ne može tačno da se teoretski predvidi. Prilikom 
procene elektromagnetnog okruženja fiksnih RF predajnika treba uzeti u obzir ispitivanje elektromagnetnog polja. 
Ako izmerena jačina polja na mestu na kojem se koristi LUCAS uređaj prelazi gore navedeni nivo RF usaglašenosti, 
LUCAS uređaj treba posmatrati i proveravati da li normalno radi. Ako se primeti neobično ili neispravno funkcionisanje, 
možda će biti potrebno preduzimanje dodatnih mera, kao što su promena orijentacije ili premeštanje LUCAS uređaja.

b Za frekventni opseg od 150 kHz do 80 MHz, jačina polja treba da bude manja od 10 V/m.

Preporučena razdaljina razdvajanja između prenosive i mobilne RF komunikacione opreme i LUCAS uređaja.

LUCAS uređaj je namenjen za upotrebu u elektromagnetnim okruženjima u kojima se smetnje od odzračenog RF 
kontrolišu. Kupac ili rukovalac LUCAS uređaja može da pomogne da se spreče elektromagnetne smetnje tako što će 
održavati minimalno potrebno rastojanje između prenosive i mobilne RF komunikacione opreme (predajnika) i LUCAS 
uređaja, u skladu sa preporukama u nastavku, prema maksimalnoj izlaznoj snazi komunikacione opreme.
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Maksimalna nazivna 
izlazna snaga 
predajnika (W)

Razdaljina razdvajanja prema frekvenciji predajnika

150 kHz do 80 MHz

d = 1,2 √P

80 MHz do 800 MHz

d = 1,2 √P

800 MHz do 2,5 GHz

d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Za predajnike sa maksimalnom nazivnom izlaznom snagom koja nije navedena u nastavku preporučena razdaljina 
razdvajanja d u metrima (m) može se proceniti primenom jednačine koja se primenjuje na frekvenciju predajnika, 
gde je P maksimalna izlazna nazivna snaga predajnika u vatima (W) prema navodima proizvođača predajnika. 
Napomena 1: Za 80 MHz i 800 MHz primenjuje se razdaljina razdvajanja za viši frekventni opseg. 
Napomena 2: Ove smernice možda neće važiti u svim situacijama. Na širenje elektromagnetnih talasa utiču apsorpcija 
i refleksija struktura, objekata i ljudi.

RF izlazna snaga (tolerancija ±2dBm)

WLAN kanal 1 – 11

IEEE protokol Frekvencija 
(MHz)

Tip modulacije Širina 
frekventnog 

opsega (MHz)

Efektivna 
izračena snaga 

(mW)

Efektivna 
izračena snaga 

(dBm)

802.11b 2412 – 2462 DSSS 1) 20 50 17

802.11g 2412 – 2462 OFDM 2) 20 32 15

802.11n 2412 – 2462 OFDM 2) 20 20 13

Bluetooth kanal 0 – 78

Klasa Frekvencija 
(MHz)

Tip modulacije Širina 
frekventnog 

opsega (MHz)

Efektivna 
izračena snaga 

(mW)

Efektivna 
izračena snaga 

(dBm)

2 2400 – 2483,5 FHSS 3) 1 2,5 4

1)	DSSS – rašireni spektar pomoću direktne sekvence
2)	OFDM – ortogonalni frekvencijski multipleks
3)	FHSS – rašireni spektar sa skokovitim promenama frekvencije
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9.10	Ograničena garancija

U skladu sa ograničenjima i izuzecima navedenim u nastavku, kompanija Jolife AB („Jolife“) 
garantuje da Jolife proizvodi koji su kupljeni od ovlašćenih zastupnika ili distributera kompanije 
Jolife i koji se upotrebljavaju u skladu sa njihovim uputstvima neće imati nedostataka u materijalu 
i izradi u uslovima uobičajenog servisiranja i upotrebe tokom dolenavedenog vremenskog perioda. 
Vremensko ograničenje i garancija počinju da teku od datuma isporuke prvom kupcu.

12 meseci: Sistem za kompresiju grudnog koša LUCAS 3 (uključujući LUCAS uređaj (gornji deo 
i zadnja ploča), transportnu torbu, bateriju, kaiš za stabilizaciju, kaiševe za pacijenta).

Kompanija Jolife ne garantuje da će Jolife proizvodi funkcionisati bez grešaka ili bez prekida. 
Jedini i isključivi pravni lek predviđen ovom ograničenom garancijom jeste popravka ili zamena 
neispravnog materijala ili izrade, po izboru kompanije Jolife. Da bi bio podesan za popravku ili 
zamenu, proizvod ne sme da bude popravljan ili izmenjen na bilo koji način koji, prema proceni 
kompanije Jolife, utiče na njegovu stabilnost i pouzdanost. Proizvod se mora upotrebljavati 
i održavati u skladu sa važećim uputstvima za rukovanje i u za to namenjenom okruženju.

Ograničena garancija ne pokriva probleme sa proizvodima koji su izazvani pogrešnom upotrebom, 
zloupotrebom, nepravilnim održavanjem, izmenama proizvoda ili nezgodama. Kompanija Jolife 
ili njen ovlašćeni serviser će, po sopstvenom nahođenju, odlučiti da li je prijavljeni problem 
obuhvaćen ovom Ograničenom garancijom i da li se proizvod može servisirati na mestu upotrebe. 
Ukoliko se proizvod može servisirati na mestu upotrebe i ako je njegova lokacija udaljena do 
100 milja od servisnog centra kompanije Jolife, kompanija Jolife ili njen ovlašćeni serviser će obaviti 
servis predviđen garancijom u objektu kupca tokom normalnog radnog vremena. Ukoliko ne 
mogu da se servisiraju ili se nalaze izvan navedenih područja, sve proizvode za koje se traži 
servis u garantnom roku potrebno je vratiti na lokaciju koju su utvrdili kompanija Jolife ili njen 
ovlašćeni serviser, sa unapred plaćenim prevozom, zajedno sa detaljnim pisanim objašnjenjem 
kvara koji je predmet reklamacije.

Osim gore navedene Ograničene garancije, NI KOMPANIJA JOLIFE NI NJEN OVLAŠĆENI 
SERVISER NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU, IZRIČITU ILI PODRAZUMEVANU, 
UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, BILO KAKVU PODRAZUMEVANU GARANCIJU 
UTRŽIVOSTI ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, BILO DA ONA PROISTIČE 
IZ STATUTA, OBIČAJNOG PRAVA, DA POTEKNE OD KUPCA ILI NA DRUGI NAČIN. 
OVA OGRANIČENA GARANCIJA JE JEDINI PRAVNI LEK KOJI JE NA RASPOLAGANJU 
BILO KOM FIZIČKOM ILI PRAVNOM LICU. NI KOMPANIJA JOLIFE NI NJEN OVLAŠĆENI 
SERVISER NISU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNU ILI POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU 
ILI POSLEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK POSLOVANJA ILI PROFITA) BILO 
NA OSNOVU UGOVORA, DELIKTA ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE.

Svaki pravni postupak koji proistekne iz kupovine ili upotrebe Jolife proizvoda mora da započne 
u roku od jedne godine od nastanka razloga za pokretanje postupka ili će biti zauvek zabranjen. 
Obaveza kompanije Jolife predviđena ovom garancijom ili na drugi način ni u kom slučaju neće 
premašiti iznos od 50.000 USD ili kupovnu cenu proizvoda koji predstavlja razlog za pokretanje 
postupka.

Garancija za proizvode daje se u skladu sa važećim zakonima. U slučaju da bilo koji deo ili 
odredbu ove Ograničene garancije bilo koji nadležni sud smatra nezakonitim, nesprovodivim ili 
suprotnim važećem zakonu, to neće uticati na valjanost preostalih odredbi Ograničene garancije, 
a sva prava i obaveze će se tumačiti i sprovoditi kao da ova Ograničena garancija nije sadržala 
deo ili odredbu koji se smatraju nevažećim. Neke zemlje i države u sastavu Sjedinjenih Američkih 
Država ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničavanje slučajne ili posledične štete, pa gore navedeno 
ogtaraničenje ili izuzimanje možda ne važi za vas. Ova Ograničena garancija daje korisniku 
posebna zakonska prava na zaštitu. Korisnik može da ima i druga prava koja se razlikuju od 
jedne do druge države ili zemlje.
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Prilog A; Delovi i dodatni pribor LUCAS 3 uređaja

Opis

LUCAS zadnja ploča, tanka

3 x LUCAS vakuumska čašica

LUCAS transportna torba, tvrda

LUCAS 3 Uputstvo za upotrebu (regionalne verzije)

LUCAS baterija, tamno siva

LUCAS kaiš za stabilizaciju

LUCAS kaiševi za pacijenta

LUCAS napajanje, MWB100024A, Art. br. 300 000-00 (regionalne verzije)

LUCAS kabl za napajanje u vozilu 12-28VDC

LUCAS punjač baterije

LUCAS neklizajuća, tanka zadnja ploča

LUCAS PCI zadnja ploča

LUCAS osovinska zaptivka ugrađena u odbojnik, crni par

LUCAS kolica
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Prilog B; Održavanje - rutinski pregledi

Da
tu

m
 i 

po
tp

is

1.	 Proverite da li je uređaj čist.

2.	 Proverite da li je postavljena nova vakuumska čašica.

3.	 Proverite da li su pričvršćeni kaiševi za pacijenta.

4.	 Proverite da li su dva kaiša potpornih nožica kaiša za stabilizaciju postavljena oko potpornih 
nožica i da li je kaiš za vrat stavljen u transportnu torbu.

5.	 Povucite otpusne prstenove naviše da biste proverili da li su zupčaste bravice otvorene.

6.	 Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena. Dok je LUCAS uređaj u režimu ISKLJUČENO 
(OFF), pritisnite taster BEZ ZVUKA (MUTE). Indikator napunjenosti baterije svetli i pokazuje 
status napunjenosti baterije (pogledajte odeljak 8.1).

7.	 Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) da bi uređaj obavio 
samotestiranje. Proverite da li LED lampica PODEŠAVANJA (ADJUST) svetli bez alarma 
ili upozoravajućeg LED svetla.

8.	 Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) da biste ponovo isključili uređaj.

9.	 Proverite da eksterni kabl za napajanje (opcioni dodatni pribor) nije oštećen.

UPOZORENJE - ELEKTRIČNI UDAR 
Ukoliko je eksterni kabl za napajanje (opcioni dodatni pribor) oštećen, odmah ga uklonite 
i zamenite da biste izbegli rizik od električnog udara ili požara.

Napravite kopije ove kontrolne liste da biste evidentirali rutinsko održavanje vašeg LUCAS 
uređaja. Jednom nedeljno i nakon svake upotrebe sistema za kompresiju grudnog koša 
LUCAS uradite sledeće:
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30:2

4. GURNITE VAKUUMSKU ČAŠICU NANIŽE. PODESITE POLOŽAJ AKO JE POTREBNO.

•	� Gurnite VAKUUMSKU ČAŠICU NANIŽE
•	� Donja ivica VAKUUMSKE ČAŠICE treba 

da bude odmah iznad kraja grudne kosti

•	� Podesite ako je potrebno (ostanite 
u režimu PODEŠAVANJA (ADJUST))

•	� Pomozite

3. PRIČVRSTITE GORNJI DEO.
•	� Jedanput povucite OTPUSNE  

PRSTENOVE da biste otvorili ZUPČASTE 
BRAVICE. Zatim pustite prstenove

•	� Nakratko prestanite sa manuelnom 
KP reanimacijom dok pričvršćujete 
GORNJI DEO za ZADNJU PLOČU. 
Treba da čujete „KLIK“

•	� Povucite jedanput da biste proverili da li 
je dobro pričvršćeno

• �Nastavite sa 
manuelnom KP 
reanimacijom što 
je duže moguće

• �Pomozite da 
se pričvrsti 
GORNJI DEO

2. POSTAVITE LUCAS ZADNJU PLOČU.

•	� Nakratko prestanite sa manuelnom 
KP reanimacijom

•	� Postavite ZADNJU PLOČU ispod 
pacijenta, odmah ispod pazušnih jama

•	� Pomozite  
da se postavi 
ZADNJA PLOČA 

•	� Nastavite sa 
manuelnom KP 
reanimacijom

KRATAK VODIČ

1. UKLJUČITE LUCAS UREĐAJ.

5. ZAKLJUČAJTE UREĐAJ U DATOM POLOŽAJU. ZAPOČNITE KOMPRESIJE.

•	� Pritisnite taster PAUZA (PAUSE) da 
biste uređaj zaključali u POČETNOM 
POLOŽAJU

•	� Pritisnite taster AKTIVNO (ACTIVE) 
(neprekidno) ili AKTIVNO (ACTIVE) 
(30:2) da započnete kompresije

•	� Pomozite

... PRIČVRSTITE KAIŠ ZA STABILIZACIJU. PRATITE KPR PROTOKOLE. 

Imajte u vidu da ovo nije kompletno Uputstvo za upotrebu. Pogledajte Uputstvo za 
upotrebu za kompletna uputstva za upotrebu, indikacije, kontraindikacije, upozorenja, 

mere predostrožnosti i potencijalne neželjene događaje. 

SPASILAC 1 (LUCAS rukovalac) SPASILAC 2

•	� Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) da biste 
započeli samotestiranje i uključili 
LUCAS uređaj

•	� Uređaj će biti spreman i u režimu 
PODEŠAVANJA (ADJUST)

•	� Pružite 
manuelnu 
KP reani-
maciju

M
AN

UE
LN

O 
PO

ZI
CI

ON
IR

AN
JE

 V
AK

UU
M

SK
E 

ČA
ŠI

CE

http://www.physio-control.com

