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Täname, et valisite LUCAS® 3 rindkere 
kompressioonisüsteemi.

Seadmega LUCAS® 3 saab teie seiskunud 
südamega patsient tõhusad, sidusad 
ja pidevad rindkere kompressioonid 
vastavalt Ameerika Südameliidu ja Euroopa 
Elustamise Nõukogu juhiste soovitustele.

Kui teil on toote või selle kasutamise 
kohta küsimusi, siis võtke palun ühendust 
ettevõtte Stryker kohaliku esindajaga või 
tootjaga Jolife.

See on rahvusvaheliste ingliskeelsete 
originaaljuhiste tõlge.

TOOTJA 
Jolife AB 
Scheelevägen 17 
Ideon Science Park 
SE-223 70 LUND 
Rootsi

Tel: +46 46 286 50 00 
info@lucas-cpr.com 
www.lucas-cpr.com

LUCAS® 3 rindkere kompressioonisüsteemi 
tootja on kontserni Stryker kuuluv ettevõte 
Jolife AB ning selle üleilmne turustaja on 
Stryker.

Lisateavet kohaliku edasimüüja kohta 
leiate aadressilt www.stryker.com.

Lokaliseeritud kasutusjuhendi saab alla 
laadida aadressilt www.lucas-cpr.com
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1	Oluline kasutajateave

Käesoleva kasutusjuhendi teave kehtib LUCAS® 3 rindkere kompressioonisüsteemile, versioon 
3.1 (samuti LUCASe seade).

Kõik seadme kasutajad peavad kogu kasutusjuhendi enne LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi kasutamist läbi lugema.

Kasutusjuhend peab olema LUCASe seadme kasutajatele alati kergesti juurdepääsetav.

Järgige LUCAS Rindkere Kompressioonisüsteemi kasutamisel alati kohalikke ja/või riiklikke 
kardiopulmonaarse elustamise (CPR) juhiseid.

Teiste meditsiiniseadmete või ravimite kasutamine koos LUCASe seadmega võib ravi 
mõjutada. Tutvuge alati teiste seadmete ja/või ravimite kasutusjuhistega, et veenduda, et need 
sobivad kardiopulmonaarsel elustamisel (CPR) kasutamiseks.

LUCAS tehaseseaded vastavad Ameerika Südameliidu (AHA) 2020. aasta ja Euroopa 
Elustamise Nõukogu (ERC) 2021. aasta juhistele. Seadistussuvandeid tohib muuta üksnes 
kardiopulmonaarset elustamist ja teemakohast kirjandust tundva arsti juhendamisel.

LUCAS Rindkere Kompressioonisüsteemi saavad osta või tellida ainult litsentseeritud 
meditsiinitöötajad.

Kui LUCASe seadme kasutamisel ilmneb tõsine vahejuhtum, teatage vahejuhtumist oma 
kohalikule ettevõtte Stryker esindajale või Jolife AB-le ja asjaomasele riiklikule pädevale 
asutusele.

KAUBAMÄRGID 
LUCAS® on ettevõtte Jolife AB registreeritud kaubamärk.

VASTAVUSDEKLARATSIOON 
Rindkere kompressioonisüsteem 
LUCAS vastab Euroopa Liidus 
meditsiiniseadmetele kohaldatavatele ja 
raadioseadmete direktiivi (RED) 2014/53/
EL nõuetele. 
 
EL-i vastavusdeklaratsioon 
asub veebiaadressil www.lucas-cpr.com. 
 
Seade on tähistatud 
CE-märgisega: 

© Autoriõigus Jolife AB 2023. 
Kõik õigused kaitstud.
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2	Sissejuhatus

2.1	 LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteem

LUCASe rindkere kompressioonisüsteem 
on kaasaskantav seade, mis on mõeldud 
manuaalsete rindkere kompressioonidega 
tuvastatud probleemide lahendamiseks. 
LUCASe seade aitab päästjaid, tagades 
tõhusad, sidusad ja pidevad rindkere 
kompressioonid vastavalt Ameerika 
Südameliidu1 ja Euroopa Elustamise 
Nõukogu2 juhiste soovitustele.

LUCASe rindkere kompressioonisüsteemi 
võib kasutada eri kohtades ja olukordades: 
väljakutsel, patsiendi liigutamisel ning 
transportimisel autos või helikopteris ning 
haiglas või kateteriseerimisprotseduuril.

2.2	 Otstarve

LUCASe rindkere kompressioonisüsteemi 
kasutatakse väliste 
südamekompressioonide teostamiseks 
täiskasvanud patsientidele, kellel on äge 
vereringe peatumine, mida iseloomustab 
spontaanse hingamise ja pulsi puudumine 
ning teadvuse kaotus.

LUCASt võib kasutada ainult juhtudel, 
kui rindkere kompressioonid patsienti 
tõenäoliselt aitavad.

2.3	 Vastunäidustused

ÄRGE kasutage LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi järgmistel juhtudel.

•	 LUCASe seadet ei ole võimalik ohutult või 
õigesti patsiendi rindkerele asetada.

•	 Liiga väike patsient: kui LUCASe 
seade teatab iminapa madaldamisel 
3 kiire signaaliga ja te ei saa siseneda 
režiimidesse PAUS või AKTIIVNE.

•	 Liiga suur patsient: kui te ei saa LUCAS 
seadme ülemist osa seljaplaadi külge 
kinnitada patsiendi rindkeret kokku 
surumata.

Järgige LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi kasutamisel alati 
kohalikke ja/või riiklikke kardiopulmonaarse 
elustamise (CPR) juhiseid.

2.4	 Kõrvaltoimed

Rahvusvaheline Elustamise 
Komitee (ILCOR) märgib järgmised 
kardiopulmonaarse elustamise (CPR) 
kõrvaltoimed3.

"Roiete murrud ja muud vigastused on 
kardiopulmonaarsel elustamisel (CPR) 
sagedased, kuid aktsepteeritud tagajärjed, 
arvestades alternatiivina surma südame 
seiskumise tagajärjel. Pärast elustamist 
tuleks kõiki patsiente uuesti hinnata seoses 
elustamisega kaasnenud vigastustega."

Lisaks ülaltoodule on kõrvalnähud 
nagu rindkere muljumine, marraskil 
nahk ja valu rindkeres LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi kasutamisel 
tavalised.

2.5	 Põhiosad

LUCAS Rindkere Kompressioonisüsteemi 
põhiosade hulka kuuluvad järgmised osad.

•	 Seljaplaat, mis on asetatud patsiendi alla 
toena välise rindkere kompressiooni ajal.

•	 Ülemine osa, kuhu kuulub patenteeritud 
ja laetav LUCASe aku ning 
kompressioonimehhanism ühekordselt 
kasutatava iminapaga.

•	 Stabiliseerimisrihm, mis aitab kindlustada 
seadme asendi patsiendi suhtes.

•	 Kandekott.

1.	 2020 American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care, Circulation 2020;142 (16_suppl 2); 
S337-S604

2.	 European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2021, Resuscitation 2021;161:1-432

3.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations, Resuscitation 
2005;67:195
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1.	 Kate

2.	 Kasutaja juhtpaneel

3.	 Aku

4.	 Alalisvoolusisend

5.	 Lõõtsad

6.	 Iminapp*

7.	 Patsiendi randmerihm*

8.	 Vabastusrõngas

9.	 Tugijalg

10.	� Tugijala rihm  
(stabiliseerimisrihma osa)

11.	 Kaelarihm*  
	 (stabiliseerimisrihma osa)

12.	 Seljaplaat*

13.	 Kinnitusklambrid

 

14. Auto toitekaabel

15. Toitekaabel

16. Toiteadapter

17. Väline akulaadija

18. Kandekott

19. Juurdepääs laadimispesale

20. Läbipaistev vaateava

 

21. Ülemine osa

22. Survepadjake*

23. Ventileerimisavad

*		 Lisatud osa  
(vastavalt standardile IEC 60601-1)
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2.6	 Seadme osad
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30:2

1 2

3

30:2

2.7	 Kasutaja juhtpaneel

Käesolevas peatükis kirjeldatakse 
LUCAS seadme juhtpaneeli 
tehasekonfiguratsioon. 

Konkreetsetele protokollidele vastavalt 
võib teie seadme konfiguratsioon 
olla erinev. Tehasekonfiguratsiooni 
ümberseadistamisel muutub seadme 
käitumine.

Tehases määratud vaikeseadeid ja 
seadistussuvandeid kirjeldatakse käesoleva 
dokumendi 9. jaotises. 

SISSE/VÄLJA 
LUCAS seade lülitub sisse/välja, 
kui hoiate seda klahvi 1 sekundi 
vältel. Seadme sisselülitamisel 
kostab helisignaal ning seade teeb 
funktsioonidele ja kaitsesüsteemidele 
automaatselt enesetesti. Kui 
enesetestimine on lõpetatud, 
helisignaal lakkab ja süttib roheline LED 
(valgusdiood) klahvi REGULEERI kõrval. 
See toiming võtab umbes 3 sekundit.

REGULEERI 
Seda režiimi kasutatakse siis, kui 
soovite iminapa asendit reguleerida. 
Klahvi vajutades saate iminappa käsitsi 
liigutada üles või alla. 

Iminapa algasendi määramiseks lükake 
iminappa alla patsiendi rindkerele. 

Iminapa tõstmiseks rindkerelt tõmmake 
iminapp käsitsi üles. 

Seadistusvalikud: seadet saab seadistada iminapa 
automaatseks või käsitsi liigutamiseks.

PAUS 
Kui vajutate nuppu PAUS pärast iminapa 
paigaldamist patsiendi rindkerele, 
siis toimub iminapa kõrguseasendi 
täppisseadistus ja algasendisse 
lukustamine. 

Kui vajutate seda nuppu seadme 
kompressioonide ajal, siis lõpetab 
LUCAS seade kompressioonid ja 
lukustab iminapa algasendisse.

Seadistusvalikud: seadet saab seadistada 
iminapa kõrguse erinevaks automaatseks 
reguleerimiseks. 

AKTIIVNE (pidev) 
Selle klahvi vajutamisel teostab LUCASe 
seade pidevalt rindkere kompressioone. 
Roheline LED-signaal vilgub 10 korda 
minutis, et teavitada ventileerimisest 
käimasoleva kompressiooni ajal.

Seadistusvalikud: võite seadistada erinevaid 
ventileerimishoiatusi, helisignaali sisse/välja 
lülitada, muuta ventileerimispausi aega ja iminapa 
automaatset reguleerimist. Kiirust ja sügavust 
saab seadistada mitmesugustele fikseeritud 
väärtustele. Võite käimasolevate kompressioonide 
ajal klahvi AKTIIVNE (pidev või 30:2) vajutamisega 
kiiruseid lülitada.

AKTIIVNE (30:2) 
Selle klahvi vajutamisel teeb LUCAS 
seade 30 rindkere kompressiooni 
ja peatub seejärel ajutiselt. Selle 
peatuse ajal saab kasutaja teostada 
2 ventileerimist. Pärast peatust algab 
tsükkel uuesti. Vahelduv LED koos 
helisignaaliga teavitavad kasutajat enne 
igat ventileerimispausi.

Seadistusvalikud: võite seadistada erinevaid 
kompressioonide ja ventileerimiste suhteid, muuta 
ventileerimispausi aega ja iminapa automaatset 
reguleerimist. Kiirust ja sügavust saab seadistada 
mitmesugustele fikseeritud väärtustele. Võite 
käimasolevate kompressioonide ajal klahvi 
AKTIIVNE (pidev või 30:2) vajutamisega kiiruseid 
lülitada.
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Akuindikaator 
Kolm rohelist LEDi näitavad aku laetuse 
taset.

•	 Kolm rohelist LEDi: täielikult laetud

•	 Kaks rohelist LEDi: 2/3 laetud

•	 Üks roheline LED: 1/3 laetud

•	 Üks vilkuv kollane LED ja häiresignaal 
töötamise ajal: aku hakkab tühjaks 
saama, jäänud on umbes 10 minutit 
tööaega.

•	 Üks vilkuv punane LED ja 
häiresignaal: aku on tühi ja seda tuleb 
laadida või aku on liiga kuum.

Märkus. Kui kõige paremal asuv LED 
on kollane ja mitte roheline, siis on aku 
jõudnud oma tööea lõppu. Jolife 
soovitab teil aku asendada uuega.

VAIGISTA 
Selle klahvi vajutamisel LUCASe seadme 
töötamise ajal vaigistate häire 60 
sekundiks. Kui selle klahvi vajutamisel 
on LUCAS seade välja lülitatud, näitab 
akuindikaator aku laetuse taset.

Kõrge prioriteetsusega alarmid 
Üks vilkuv punane LED ja häiresignaal 
vaheldumisi viitavad rikkele. Kõrge 
prioriteetsusega alarmid on madala 
prioriteetsusega või teavituslikest 
alarmidest tähtsamad.

	 Vt jaotist 8 Tõrkeotsing:
	� 8.1 Indikatsioonid ja häired tavalise kasutamise 

ajal.
	 8.3 Rikkehäired.

Andmeedastus 
Vajutage seda klahvi seadme andmete 
saatmiseks ja uute seadistussuvandite 
saamiseks. Andmete saatmiseks ja 
vastuvõtmiseks peab seadme toide 
olema välja lülitatud.

	� Lisateavet vt ettevõtte Stryker 
andmehaldusprogrammist või küsige ettevõtte 
Stryker kohalikult esindajalt.

Ettevaatust: raadiolained 
Raadiosageduslik signaal võib mõjutada 
teisi meditsiiniseadmeid. 
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3	Ohutusabinõud

Maksimaalse ohutuse tagamiseks lugege 
alati seda jaotist hoolikalt enne seadme 
kasutamist, sellega töötamist või selle 
reguleerimist.

3.1	 Signaalsõnad

Kogu juhendis on signaalsõnad märgitud 
kui "HOIATUS" või "ETTEVAATUST".

•	 ETTEVAATUST – signaalsõna, mida 
kasutatakse, et näidata potentsiaalselt 
ohtlikku olukorda, mille eiramisega 
võib kaasneda väiksem või keskmine 
vigastus.

•	 HOIATUS – signaalsõna, mida 
kasutatakse, et näidata potentsiaalselt 
ohtlikku olukorda, mille eiramisega võib 
kaasneda surm või raske kehavigastus.

3.2	 TÖÖTAJAD

Jolife soovitab, et LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi kasutaks ainult 
inimesed, kellel on meditsiinialane pädevus, 
näiteks esmareageerijad, kiirabi töötajad, 
õed, arstid ja meditsiinitöötajad, kes on:

•	 läbinud kardiopulmonaarse elustamise 
(CPR) kursuse vastavalt elustamise 
juhtnööridele (näiteks Ameerika 
Südameliit, Euroopa Elustamise 
Nõukogu või samaväärne)

•	 JA läbinud koolituse LUCASe seadme 
kasutamiseks.

Kõik seadme kasutajad peavad kogu 
kasutusjuhendi enne LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi kasutamist läbi 
lugema.

3.3	 Vastunäidustused

ÄRGE kasutage LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi järgmistel juhtudel.

•	 LUCASe seadet ei ole võimalik ohutult 
või õigesti patsiendi rindkerele asetada.

•	 Liiga väike patsient: kui LUCAS seade 
teatab iminapa madaldamisel 3 
kiire signaaliga ja te ei saa siseneda 
režiimidesse PAUS või AKTIIVNE.

•	 Liiga suur patsient: kui te ei saa LUCAS 
seadme ülemist osa seljaplaadi külge 
kinnitada patsiendi rindkeret kokku 
surumata. 

Järgige LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi kasutamisel alati 
kohalikke ja/või riiklikke kardiopulmonaarse 
elustamise (CPR) juhiseid.

3.4	 Kõrvaltoimed

Rahvusvaheline Elustamise Komitee 
(ILCOR) märgib kardiopulmonaarse 
elustamise (CPR) järgmised kõrvaltoimed4.

"Roiete murrud ja muud vigastused on 
kardiopulmonaarsel elustamisel (CPR) 
sagedased, kuid aktsepteeritud tagajärjed, 
arvestades alternatiivina surma südame 
seiskumise tagajärjel. Pärast elustamist 
tuleks kõiki patsiente uuesti hinnata seoses 
elustamisega kaasnenud vigastustega."

Ülaltoodud kõrvaltoimed nagu ka 
rindkere muljumine, marraskil nahk ja 
valu rindkeres on LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi kasutamisel 
tavalised.

4.	 2005 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 
2005;67:195
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3.5	 Sümbolid seadmel

IP03

IP43

Sümbolid 
etikettidel IP40

IP44

Sümbol Tähendus
Ettevaatust – ärge puudutage 
Ärge pange LUCASe seadme töötamise ajal oma käsi iminapa peale või alla. Ärge 
puudutage kinnitusklambrit, kui kinnitate ülemist osa või tõstate patsienti.

Ettevaatust – ärge tõstke rihmadest 
Ärge kasutage rihmu tõstmiseks. Rihmad on mõeldud ainult patsiendi fikseerimiseks 
LUCASe seadme suhtes.

Asetage iminapa alumine äär otse rinnaku otsa kohale, vt joonist. Iminapp tuleb asetada 
rindkere keskele.

Tõmmake vabastusrõngaid, et eemaldada ülemine osa seljaplaadilt.

2 Ühekordselt kasutatava seadme sümbol 
Ärge korduvkasutage – mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Alalisvoolusisend 
Alalisvoolusisend
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Sümbolid etikettidel

Sümbol Sümboli nimi ja tähendus
Tootja 
Nimi ja aadress

Tootmiskuupäev

REF Katalooginumber

LOT Partii kood

SN Seerianumber

MD Euroopa meditsiiniseade

Klassi II kuuluv seade

Järgige kasutusjuhendit/brošüüri / järgige kasutamisjuhiseid 
Kõik seadme kasutajad peavad kogu kasutusjuhendi enne 
LUCASe rindkere kompressioonisüsteemi kasutamist läbi lugema.

Lugege kasutusjuhendit/kasutamisjuhiseid

CONFORMS TO 
AAMI ES60601-1: 2005 /A1 : 2012 
CERTIFIED TO
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1: 2014

4000077

Elektriohutus

BF-tüüpi lisatud osa 
Defibrillatsiooni kaitse BF-tüüpi patsiendiühendus.

Mitteioniseeriv kiirgus 
Mitteioniseeriv elektromagnetkiirgus

Pinge V

Elektriliste nimiväärtuste nõuded

Alalisvool

Vahelduvvool

Voolutugevus A

Voltamprid VA

Hertsid Hz

Ampertunnid Ah

Vatt-tunnid Wh

IPXX
Mehhaaniline  
(1. number)

Vesi (2. number)

Kaitseklass* 
Korpuse kaitseklass

IP03 (kandekott) Kaitseta
Ülevalt kuni ±60° vertikaalasendist 
pihustatud vesi

IP40 (toiteadapter) 1 mm esemed Kaitseta

IP43 (seade) 1 mm esemed
Ülevalt kuni ±60° vertikaalasendist 
pihustatud vesi

IP44 (aku) 1 mm esemed Veepritsmed mis tahes suunast

CE-märgis  
Sisaldab teavitatud asutuse numbrit

Ohutusmärk/hoiatus, toiteallikas – hoidke kuivana 
Korpuse kaitseklass IP40

GS1 128 vöötkood 
Seadme kordumatu identifikaator koos seotud inimloetavate 
andmetega
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Elektroonikaromude sümbol 
Akut ega/või elektroonikat ei tohi visata tavajäätmete hulka.

Logo LUCAS 
Seadme/kauba nimi

Austraalia raadiosidenõuetele vastavuse tähis 
Näitab, et seade vastab kohaldatavatele ACMA raadiosidenõuetele

 R  XXX-XXXXXX
Jaapani raadiosidenõuetele vastavuse tähis 
Näitab, et seade on sertifitseeritud vastavalt kohaldatavatele 
Jaapani raadiosidenõuetele

Contains FCC ID: 
XXX-XXXXX-XXXX

USA (Föderaalse Sidekomisjoni) raadiosidenõuetele 
vastavuse tähis 
Vastab (USA) Föderaalse Sidekomisjoni määrustele

Contains IC: XXXXXX-XXXXX
Kanada raadiosidenõuetele vastavuse tähis 
Näitab, et seade on sertifitseeritud vastavalt kohaldatavatele 
Kanada raadiosidenõuetele

XXXXX-XX-XXXXX

Brasiilia raadiosidenõuetele vastavuse tähis 
Näitab, et seade on sertifitseeritud vastavalt kohaldatavatele 
Brasiilia raadiosidenõuetele

www.strykeremergencycare.com/patents Teave patentide kohta

Rx Only
Ainult retseptiga 
USA föderaalseadus piirab selle seadme kasutamiseks arsti või 
litsentseeritud arsti poolt

7ICP6/64/96 Aku tähistus

XXXXXX-XX REV X Artikli number tüübimärgisel

See tabel sisaldab turupõhiseid sümboleid, mis esinevad seadme märgistusel ainult 
asjaomastel turgudel.
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3.6	 Üldised ohutusabinõud

HOIATUS – KASUTAGE AINULT 
HEAKSKIIDETUD TARVIKUID 
Kasutage LUCASe rindkere kompressiooni-
süsteemiga üksnes ettevõtte Jolife heaks-
kiiduga tarvikuid. LUCAS seade ei pruugi 
õigesti töötada, kui te kasutate tarvikuid, 
mis ei ole heakskiidetud. Kasutage ainult 
LUCASe akusid ja LUCASe toidet, mis on 
mõeldud LUCASe seadme jaoks. Kui te 
kasutate teisi akusid või toidet, siis võite 
LUCAS seadmele põhjustada jäädavaid 
kahjustusi. See tühistab ka garantii.

Ettevaatust – vedelik 
Ärge kastke LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi vedeliku sisse. 
Seade võib saada kahjustada, kui vedelik 
siseneb kattesse.

HOIATUS – TULEKAHJU 
Ärge kasutage seadet LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi hapnikurikastes 
keskkondades või koos tuleohtlike ainetega 
või tuleohtlike narkoosiainetega.

Ettevaatust – elektriseade 
LUCASe seadme eraldamiseks vooluvõrgust 
ühendage toitepistik vooluvõrgupesast välja.

HOIATUS – TEISED 
MEDITSIINISEADMED 
LUCASe seade võib mõjutada 
teisi meditsiiniseadmeid seoses 
elektromagnetilise ühilduvusega (EMC). 
Arvestage tehnilise teabega, mis on 
esitatud jaotises 9.9 Elektromagnetilise 
keskkonna deklaratsioon.

HOIATUS – KAASASKANTAV 
RAADIOSAGEDUSLIK SIDESEADE 
Kaasaskantavaid raadiosageduslikke 
sideseadmeid (sh antenne ja kaableid) ei 
tohiks kanda LUCAS seadmele lähemal kui 
30 cm (12 tolli).

Ettevaatust – saastumine 
Saastumisohu vähendamiseks puhastage 
seade pärast iga kasutamist.

3.7	 Aku

HOIATUS – AKU TÜHJENEB 
Kui aku kollane LED-tuli vilgub, toimige 
järgmiselt.

•	 Asendage aku laetud akuga.

•	 Ühendage LUCAS väline toiteadapter.

Ettevaatust – aku peab olema seadmes 
Et LUCASe seade saaks töötada, peab aku 
alati seadmes olema – ka siis, kui see on 
ühendatud välistoitega.

Katkestuste minimeerimiseks soovitame 
alati kandekotis hoida LUCAS laetud 
varuakut.

3.8	 Kasutamine

HOIATUS – EBASOBIV ASEND 
Jätkake kardiopulmonaarse elustamisega 
(CPR), kui LUCAS seadet pole võimalik 
ohutult ega õigesti patsiendi rindkerele 
asetada.

HOIATUS – EBAÕIGE ASEND 
RINDKEREL 
Kui survepadjake ei ole rinnaku suhtes 
õiges asendis, esineb suurem rinnakorvi 
ja siseorganite vigastamisoht. Samuti on 
ohustatud patsiendi vereringe.

HOIATUS – EBAÕIGE ALGASEND 
Patsiendi vereringe on ohustatud, kui 
survepadjake surub rindkerele liiga tugevalt 
või kergelt. Vajutage klahvi REGULEERI ja 
reguleerige kohe iminapa kõrgust.

HOIATUS – MUUDETUD ASEND 
KASUTAMISE AJAL 
Kui iminapa asend muutub kasutamise 
või defibrillatsiooni ajal, vajutage kohe 
klahvi REGULEERI ja reguleerige asendit. 
Kasutage õige asendi tagamiseks alati 
LUCAS stabiliseerimisrihma.

Ettevaatust – defibrillatsioonielektroodid 
Asetage defibrillatsioonielektroodid ja 
juhtmed nii, et need ei oleks iminapa all. Kui 
patsiendi peal on elektroode, siis veenduge, 
et need ei oleks iminapa all. Kui need 
on iminapa all, peate paigaldama uued 
elektroodid.
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Ettevaatust – geel rinnal 
Kui patsiendi rinnal on geel (nt 
ultraheliuuringust), siis võib iminapa asend 
töö ajal muutuda. Eemaldage enne iminapa 
paigaldamist kogu geel.

Ettevaatust – stabiliseerimisrihma 
paigaldamine 
Viivitage LUCASe stabiliseerimisrihma 
paigaldamisega, kui sellega välditakse või 
viivitatakse patsiendi ravi.

Ettevaatust – täiendav ravi 
Teiste meditsiiniseadmete või ravimite 
kasutamine koos LUCASe seadmega 
võib ravi mõjutada. Tutvuge alati teiste 
seadmete ja/või ravimite kasutusjuhistega, 
et veenduda, et need sobivad 
kardiopulmonaarsel elustamisel (CPR) 
kasutamiseks.

HOIATUS – EKG-HÄIRED 
Rindkere kompressioonid häirivad EKG-
analüüsi. Vajutage enne EKG-analüüsi 
alustamist klahvile PAUS. Katkestus 
peab olema võimalikult lühike. Vajutage 
kompressioonide jätkamiseks klahvi 
AKTIIVNE (pidev) või AKTIIVNE (30:2).

HOIATUS – ELEKTRILÖÖK 
Kui väline toitekaabel (valikuline tarvik) 
on kahjustada saanud, eemaldage ja 
asendage see kohe, et vältida elektrilööki 
või tulekahjut.

HOIATUS – PATSIENDI VIGASTUS 
Ärge jätke LUCAS seadme töötamise ajal 
patsiente või seadmeid järelevalveta.

Ettevaatust – ärge puudutage 
Ärge pange LUCASe seadme töötamise 
ajal oma käsi iminapa peale või alla. Ärge 
puudutage kinnitusklambrit, kui kinnitate 
ülemist osa või tõstate patsienti.

Hoiatus – intravenoosne juurdepääs 
Veenduge, et intravenoosne juurdepääs ei 
oleks takistatud.

Ettevaatust – ärge blokeerige 
ventileerimisavasid 
Ärge põhjustage katte all ventileerimisavade 
blokeerumist, kuna seade võib 
ülekuumeneda.

Ettevaatust – seadme alarmid 
Kui töötamise ajal esineb rikkeid, süttib 
punane häire-LED ja kuulda on kõrge 
prioriteetsusega häiresignaali.

Tõrkeotsinguks vt jaotist 8.3.

HOIATUS – RIKE 
Katkestuste korral või siis, kui 
kompressioonid ei ole piisavad või kui 
töötamise ajal ilmneb midagi ebatavalist: 
rindkere mehaaniliste kompressioonide 
peatamiseks ja seadme eemaldamiseks 
hoidke 1 sekund all klahvi SISSE/VÄLJA. 
Alustage kohe manuaalsete rindkere 
kompressioonidega.

Ettevaatust – ärge tõstke rihmadest 
Ärge kasutage rihmu tõstmiseks. Rihmad 
on mõeldud ainult patsiendi fikseerimiseks 
LUCAS seadme suhtes.

Hoiatus – nahapõletused 
Katte ja aku temperatuurid võivad 
tõusta üle 48 °C. Kuumuse korral 
vältige nahapõletuste ärahoidmiseks 
pikemaaegsemat kontakti. Eemaldage 
patsiendi käed patsiendirihmadest. 

3.9	 Hooldus

Soovitame LUCASe seadme iga-aastast 
hooldamist, et kindel olla selle õiges töös. 
Kasutage seadme originaaltarnekarpi, kui 
selle hooldusesse saadate. Hoidke selleks 
juhuks polsterdusega originaaltarnekarp 
alles.

HOIATUS – ÄRGE AVAGE 
Ärge kunagi avage LUCASe seadme 
korpust. Ärge muutke LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi väliseid ega 
sisemisi osasid.

Kui pole määratud teisiti, peavad kõiki 
hooldus- ja remonditöid teostama ettevõtte 
Stryker või Jolife heakskiidetud töötajad.

Kui ülaltoodud tingimusi ei järgita, võib selle 
tagajärjeks olla patsiendi/kasutaja vigastus 
või surm ning garantii tühistamine.

Kui soovite LUCASe seadme hooldusesse saata, 
võtke uusima teabe saamiseks ühendust kohaliku 
edasimüüjaga või ettevõttega Stryker või Jolife.
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4	Ettevalmistused 
esimeseks 
kasutamiseks

4.1	 Tarnitud esemed

LUCAS Rindkere Kompressioonisüsteem 
tarnitakse ühes karbis, sisaldades järgmist.

•	 Seade LUCAS (ülemine osa ja seljaplaat)

•	 2 ühekordset LUCAS iminappa

•	 LUCASe kandekott

•	 Vastavas keeles kasutusjuhend

•	 Laetav LUCASe aku

•	 LUCAS stabiliseerimisrihm

•	 LUCASe patsiendirihmad

Tarvikud (valikulised)

•	 Ühekordsed LUCASe iminapad

•	 Väline LUCASe akulaadija

•	 LUCAS varuakud

•	 LUCASe toide koos elektrijuhtmega

•	 LUCAS 12-28 V auto alalisvoolu 
toitekaabel

Rohkem tarvikuid vt lisast A: LUCAS 3 (versioon 3.1) 
osad ja tarvikud.

4.2	 Akuindikaator

Patenteeritud liitiumioonaku (Li-Ion) on 
LUCASe rindkere kompressioonisüsteemi 
ainus toiteallikas. Saate aku LUCASe 
seadmest välja võtta ja seda laadida. 
Aku sisestatakse õigeks paigaldamiseks 
LUCASe seadmesse ja akulaadijasse 
mehhaaniliselt. Aku ülemises osas on 
ühendused toite ja kommunikatsioonide 
jaoks akulaadija ja LUCASe seadmega.

4.2.1	 Aku laadimine

LUCAS akut saab laadida kahel viisil.

•	 Asetage aku LUCASe akulaadijasse:

	- akulaadija pessa,
	- ühendage akulaadija toitekaabel 

vooluvõrku.

•	 LUCASe seadmesse paigaldatuna:

	- asetage aku LUCASe seadme kattes 
asuvasse pessa,

	- ühendage toide alalisvoolu sisendiga 
LUCASe seadme küljel,

	- ühendage toide vooluvõrku.

Laadimise ajal näitavad kolm rohelist LED-
indikaatorit tuld "töötab".

Ettevaatust – aku peab olema seadmes 
Et LUCASe seade saaks töötada, peab aku 
alati seadmes olema – ka siis, kui see on 
ühendatud välistoitega.

HOIATUS – KASUTAGE AINULT 
HEAKSKIIDETUD TARVIKUID 
Kasutage LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemiga üksnes ettevõtte 
Jolife heakskiiduga tarvikuid. LUCAS 
seade ei pruugi õigesti töötada, kui te 
kasutate tarvikuid, mis ei ole heakskiidetud. 
Kasutage ainult LUCASe akusid ja LUCASe 
toidet, mis on mõeldud LUCASe seadme 
jaoks. Kui te kasutate teisi akusid või toidet, 
siis võite LUCASe seadmele põhjustada 
jäädavaid kahjustusi. See tühistab ka 
garantii.
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4.3	 Stabiliseermisrihma 
ettevalmistamine

Enne LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi esmakordset 
kasutamist lisage LUCAS tugijalgade 
külge tugijalarihmad, mis on osa 
stabiliseerimisrihmadest.

1.	 Pange üks tugijalarihm ümber iga 
LUCASe tugijala.

2.	 Kinnitage pandlad tugijala siseküljel.

4.4	 Kandekoti 
ettevalmistamine

1.	 Sisestage täiesti laetud LUCASe aku 
LUCASe seadme kattes asuvasse 
akupessa.

2.	 Veenduge, et iminapp on õigesti 
paigaldatud.

3.	 Veenduge, et patsiendirihmad ja 
tugijalarihmad on ülemise osa külge 
kinnitatud.

4.	 Asetage ülemine osa kandekotti, nii 
et alalisvoolusisend oleks allapoole 
suunatud.

Märkus. Kui LUCAS seade on selles 
asendis, siis saab seadet kandekoti 
laadimisava kaudu laadida ning aku 
taset kandekoti ülemisest vaateavast 
vaadata.

5.	 Võite kandekotis LUCASe tugijalgade 
vahele asetada lisatarvikuid, nt välise 

toiteadapteri, täislaetud LUCASe aku ja 
täiendavad iminapad.

6.	 Veenduge, et stabiliseerimisrihma 
kaelarihm asetseb kandekoti ülaosas ja 
seda on lihtne leida.

7.	 Libistage seljaplaat kandekoti kattel 
olevasse hoiutaskusse.

8.	 Pistke kasutusjuhend läbipaistvasse 
hoiutaskusse.

9.	 Sulgege kandekott.

4.5	 Valikuline: seadme 
tehasekonfiguratsiooni 
muutmine

LUCAS tehaseseaded vastavad Ameerika 
Südameliidu (AHA) 2020. aasta ja Euroopa 
Elustamise Nõukogu (ERC) 2021. aasta 
juhistele. Seadistussuvandeid tohib muuta 
üksnes kardiopulmonaarset elustamist 
ja teemakohast kirjandust tundva arsti 
juhendamisel.

Kui soovite tehases määratud vaikeseadeid muuta, vt 
Strykeri andmehaldusprogrammi või võtke ühendust 
ettevõtte Stryker kohaliku esindajaga. 

Tehases määratud vaikeseadeid ja 
seadistussuvandeid kirjeldatakse käesoleva 
dokumendi 9. jaotises. 
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5	LUCASe seadme 
kasutamine

5.1	 Saabumine patsiendi 
juurde

Kui olete südame seiskumise kinnitanud, 
alustage kohe kardiopulmonaarset 
elustamist (CPR). LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi ettevalmistamisel 
ja paigaldamisel tohib rindkere käsitsi 
kompressiooni katkestamine olla vaid 
minimaalne.

5.2	 Seadme lahtipakkimine 
1.	 Avage kandekott.

2.	 Hoidke 1 sekundi all juhtpaneelil olevat 
klahvi SISSE/VÄLJA, et LUCASe seade 
sisse lülitada ja alustada enesetestimist. 
Kui seade on kasutamiseks valmis, 
süttib roheline LED klahvi REGULEERI 
kõrval.

Märkus. LUCAS lülitub automaatselt 5 
minuti pärast välja, kui lasete sellel olla 
režiimis REGULEERI.

Ettevaatust – seadme alarmid 
Kui töötamise ajal esineb rikkeid, süttib 
punane häire-LED ja kuulda on kõrge 
prioriteetsusega häiresignaali. 
Tõrkeotsingu kohta vt jaotist 8.3.

Ettevaatust – aku peab olema seadmes 
Et LUCASe seade saaks töötada, peab aku 
alati seadmes olema – ka siis, kui see on 
ühendatud välistoitega.
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5.3	 Patsiendile paigaldamine

LUCASe seadme paigaldamisel 
tohib kardiopulmonaarse elustamise 
katkestamine olla vaid minimaalne.

5.3.1	 Seljaplaadi paigaldamine

1.	 Võtke LUCASe seljaplaat kandekotist.

2.	 Manuaalse kardiopulmonaarse 
elustamise minimaalseks häirimiseks 
planeerige ja koordineerige seljaplaadi 
paigaldust. 

•	 Toetage kindlasti patsiendi pead. 

•	 Tehke manuaalsel 
kardiopulmonaarsel elustamisel väike 
paus LUCASe seljaplaadi asetamisel 
patsiendi alla (otse kaenlaaluste 
alla). Kasutage ühte järgmistest 
toimingutest.

a.	Hoidke patsienti õlgadest ja tõstke 
veidi patsiendi ülakeha.

b.	Pöörake patsienti küljelt küljele.

3.	 Jätkake kohe manuaalse 
kardiopulmonaarse elustamisega (CPR).

Märkus. Seljaplaadi täpne asend teeb 
iminapa paigaldamise kiiremaks ja 
lihtsamaks.
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4.	 Manuaalse kardiopulmonaarse 
elustamise minimaalseks häirimiseks 
planeerige ja kordineerige ülemise osa 
paigaldust ja õiget asetust.

a.	Manuaalse kardiopulmonaarse 
elustamise ajal kinnitage seljaplaadi 
külge teile kõige lähemal asuv 
tugijalg.

b.	Katkestage manuaalne 
kardiopulmonaarne elustamine ja 
lisage teine tugijalg tagaplaadile, nii et 
kaks tugijalga lukustuvad seljaplaadi 
vastu. 

c.	Kuulake klõpsatust. Tõmmake korra 
üles, et veenduda, et osad on õigesti 
kinnitatud.

Märkus. Kui LUCAS ülemine osa ei 
kinnitu seljaplaadi külge, veenduge, 
et kinnitusklambrid on avatud ja olete 
vabastusrõngad vabastanud.

HOIATUS – LIIGA SUUR PATSIENT 
Kui patsient on liiga suu, siis te ei saa 
LUCASe seadme ülemist osa seljaplaadi 
külge kinnitada patsiendi rindkeret kokku 
surumata. Jätkake kohe manuaalsete 
kompressioonidega.

5.3.2	 Ülemise osa kinnitamine

1.	 Hoidke tugijalgade käepidemest, et 
eemaldada LUCAS ülemine osa kotist.

2.	 Tõmmake korra vabastusrõngaid, et 
kontrollida, kas kinnitusklambrid on 
lahti.

3.	 Laske vabastusrõngad lahti.
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5.4	 Reguleerimine ja 
kasutamine

Kompressioonipunkt peab olema samas 
kohas kui manuaalse kardiopulmonaarse 
elustamise (CPR) korral ja vastavalt 
juhistele.

Kui survepadjake iminapas on õiges 
asendis, siis on iminapa alumine äär 
kohe rinnaku otsa kohal.

HOIATUS – EBAÕIGE ASEND 
RINDKEREL 
Kui survepadjake ei ole rinnaku suhtes 
õiges asendis, esineb suurem rinnakorvi ja 
siseorganite vigastamisoht. Samuti võib olla 
ohustatud patsiendi vereringe.

Iminapa välimine serv

1.	 Kasutage oma sõrme, et veenduda, et 
iminapa alumine serv on otse rinnaku 
lõpu kohal.

Vajadusel liigutage seadet, tõmmates 
tugijalgu asendi reguleerimiseks.

2.	 Reguleerige iminapa kõrgust algasendi 
seadistamiseks.

a.	Veenduge, et LUCASe seade on 
režiimis REGULEERI.

b.	Vajutage iminappa alla, kuni 
survepadi puudutab patsiendi rinda 
seda surumata.
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HOIATUS – LIIGA VÄIKE PATSIENT 
Kui LUCASe seade teatab iminapa 
madaldamisel 3 kiire signaaliga ja te ei saa 
siseneda režiimidesse PAUS või AKTIIVNE. 
Jätkake kohe manuaalset kompressiooni.

HOIATUS – EBAÕIGE ALGASEND 
Patsiendi vereringe võib olla ohustatud, kui 
survepadjake surub rindkerele liiga tugevalt 
või kergelt. Vajutage klahvi REGULEERI ja 
reguleerige kohe iminapa kõrgust.

Ettevaatust – geel rinnal 
Kui patsiendi rinnal on geel (nt 
ultraheliuuringust), siis võib iminapa asend 
töö ajal muutuda. Eemaldage enne iminapa 
paigaldamist kogu geel.

Ettevaatust – ärge puudutage 
Ärge pange LUCASe seadme töötamise ajal 
oma käsi ega muid kehaosi iminapa peale 
või alla. Ärge puudutage kinnitusklambreid, 
eriti siis, kui te tõstate patsienti.

HOIATUS – PATSIENDI VIGASTUS 
Ärge jätke LUCASe seadme töötamise ajal 
patsiente või seadmeid järelevalveta.

HOIATUS – MUUDETUD ASEND 
KASUTAMISE AJAL 
Kui iminapa asend muutub kasutamise 
või defibrillatsiooni ajal, vajutage kohe 
klahvi REGULEERI ja reguleerige asendit. 
Kasutage õige asendi tagamiseks alati 
LUCASe stabiliseerimisrihma.

c.	Algasendi lukustamiseks vajutage 
nuppu PAUS.

d.	Kontrollige õiget asendit. Kui 
see ei ole õige, vajutage klahvi 
REGULEERI, tõmmake iminapp 
uueks algasendiks keskmise ja/või 
kõrguse asendi reguleerimiseks üles. 
Vajutage klahvi PAUS.

e.	Vajutage kompressioonide 
jätkamiseks klahvi AKTIIVNE (pidev) 
VÕI AKTIIVNE (30:2).

Märkus. Kui iminappa vajutatakse liiga 
tugevalt või liiga nõrgalt rindkerele, 
reguleerib LUCAS seade iminapa õigesse 
algasendisse.

Märkus. Konkreetsetele protokollidele 
vastavalt võib teie seadme konfiguratsioon 
olla erinev. Need seaded sisaldavad 
ventileerimishoiatusi, helisignaali 
sisse-/väljalülitust, kompressioonide ja 
ventileerimiste suhet, ventileerimispausi 
aega ja iminapa automaatset reguleerimist. 
Kiirust ja sügavust saab seadistada 
mitmesugustele fikseeritud väärtustele. 
Võite käimasolevate kompressioonide 
ajal klahvi AKTIIVNE (pidev või 30:2) 
vajutamisega kiiruseid lülitada.

Tehases määratud vaikeseadeid ja 
seadistussuvandeid kirjeldatakse käesoleva 
dokumendi 9. jaotises.

Märkus. LUCAS lülitub automaatselt 30 
minuti pärast välja, kui lasete sellel olla 
režiimis PAUS.

HOIATUS – EBASOBIV ASEND 
Jätkake viivitamatult kardiopulmonaarse 
elustamisega (CPR), kui LUCAS seadet 
pole võimalik ohutult ega õigesti patsiendi 
rindkerele asetada.
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HOIATUS – RIKE 
Katkestuste korral või siis, kui 
kompressioonid ei ole piisavad või kui 
töötamise ajal ilmneb midagi ebatavalist:

rindkere mehaaniliste kompressioonide 
peatamiseks ja seadme eemaldamiseks 
hoidke 1 sekund all klahvi SISSE/VÄLJA. 
Alustage kohe manuaalsete rindkere 
kompressioonidega.

HOIATUS – AKU TÜHJENEB 
Kui aku kollane LED-tuli vilgub, toimige 
järgmiselt.

•	 Asendage aku laetud akuga.

•	 Ühendage LUCAS väline toiteadapter.

Ettevaatust – ärge blokeerige 
ventileerimisavasid 
Ärge põhjustage katte all ventileerimisavade 
blokeerumist, kuna seade võib 
ülekuumeneda.

5.5	 Stabiliseerimisrihma 
kinnitamine

LUCASe stabiliseerimisrihm aitab töötamise 
ajal tagada õige asendi. Paigaldage see 
katkestuste minimeerimiseks siis, kui 
LUCASe seade on aktiivne.

Ettevaatust – stabiliseerimisrihma 
paigaldamine 
Viivitage LUCASe stabiliseerimisrihma 
paigaldamisega, kui sellega välditakse või 
viivitatakse patsiendi ravi.

1.	 Eemaldage kaelarihm, mis on 
stabiliseerimisrihma osa, kandekotist 
(stabiliseerimisrihma tugijalarihm peaks 
olema juba tugijalgade külge kinnitatud).

2.	 Pikendage kaelarihma pannalde juures 
täielikult.

3.	 Tõstke ettevaatlikult patsiendi pead 
ja pange padi patsiendi kaela taha. 
Asetage padi patsiendi õlgadele 
võimalikult lähedale.

4.	 Ühendage pandlad tugijalgade rihmadel 
pannaldega kaelarihmal. Veenduge, et 
rihmad ei oleks keerdus.

5.	 Hoidke LUCAS tugijalgu stabiilsena ja 
kinnitage kaelarihm tugevalt.

6.	 Veenduge, et iminapa asend patsiendi 
rindkerel on õige. 
 
Kui see ei ole, siis reguleerige asendit.

a.	vajutage REGULEERI.

b.	Vabastage kaelarihm tugijalgade 
rihmadest.

c.	Reguleerige iminapa asendit 
(vastavalt jaotisele 5.4.2).

d.	Kui iminapp on õiges asendis, 
vajutage kompressioonide 
jätkamiseks klahvi AKTIIVNE (pidev) 
või AKTIIVNE (30:2).

e.	Kinnitage uuesti kaelarihm.  
Vt ülaltoodud etappe 2 kuni 5.
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5.6	 Patsiendi liigutamine

5.6.1	 Patsiendi käte kinnitamine

Patsiendi liigutamiseks võite patsiendi käed 
LUCAS seadme patsiendirihmade abil 
fikseerida. See teeb patsiendi liigutamise 
lihtsamaks.

Ettevaatust – ärge tõstke rihmadest 
Ärge kasutage rihmu tõstmiseks. Rihmad 
on mõeldud ainult patsiendi fikseerimiseks 
LUCAS seadme suhtes.

Hoiatus – intravenoosne juurdepääs 
Veenduge, et intravenoosne juurdepääs ei 
oleks takistatud.

Hoiatus – nahapõletused 
Katte ja aku temperatuurid võivad 
tõusta üle 48 °C. Kuumuse korral 
vältige nahapõletuste ärahoidmiseks 
pikemaaegsemat kontakti. Eemaldage 
patsiendi käed patsiendirihmadest.

5.6.2	 Patsiendi tõstmise 
ettevalmistamine

1.	 Otsustage, mis varustust te liigutate, ja 
kuhu te panete transpordiseadme.

2.	 Patsiendi küljel:

a.	asetage üks käsi kinnitusklambri alla 
tugijala alla,

b.	teise käega hoidke patsiendi rihmast, 
pükstest või reie alt.

3.	 Veenduge, et patsiendi pea on stabiilne.
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5.6.3	 Patsiendi tõstmine ja 
liigutamine

LUCAS Rindkere Kompressioonisüsteem 
võib patsiendi liigutamise ajal  
kompressioone edastada järgmistel 
juhtudel.

•	 LUCAS seade ja patsient asuvad ohutult 
transpordivahendil.

•	 LUCAS seade püsib õiges asendis ja 
õige nurga all patsiendi rindkerel.

Vajadusel reguleerige iminapa asendit.

HOIATUS – MUUDETUD ASEND 
KASUTAMISE AJAL 
Kui iminapa asend muutub kasutamise 
või defibrillatsiooni ajal, vajutage kohe 
klahvi REGULEERI ja reguleerige asendit. 
Kasutage õige asendi tagamiseks alati 
LUCASe stabiliseerimisrihma.

5.7	 Toite vahetamine 
kasutamise ajal

Kui aku on tühjenemas, teatab 
LUCAS seade sellest vilkuva 
kollase LED-i ja häiresignaaliga.

5.7.1	 Aku vahetamine

Katkestused akulaadimisel peavad olema 
minimaalsed.

Märkus. Katkestuste minimeerimiseks 
soovitame alati kandekotis hoida LUCASe 
laetud varuakut.

1.	 Vajutage klahvi PAUS, et ajutiselt 
kompressioonid peatada.

2.	 Aku eemaldamiseks tõmmake see välja 
ja siis üles,

3.	 Paigaldage täislaetud LUCASe aku. 
Asetage see ülalt.

4.	 Oodake, kuni süttib režiimi PAUS 
roheline märgutuli.

5.	 Vajutage kompressioonide jätkamiseks 
klahvi AKTIIVNE (pidev) või AKTIIVNE 
(30:2). LUCAS seade mäletab sätteid ja 
algasendit 60 sekundit.

Märkus. Kui vahetate aku 60 sekundi 
jooksul, jätab seade iminapa algasendi 
meelde. Nii saate kompressioonidega 
jätkata klahvi AKTIIVNE (pidev või 30:2) 
vajutamisel. Kui teil kulub kauem kui 60 
sekundit, siis sooritab seade enesetesti ja te 
peate uuesti algasendit reguleerima. 
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5.7.2	 Välise toitega ühendamine

Saate LUCASe seadme toidet või auto 
toitekaablit ühendada kõigis LUCAS 
režiimides.

Ettevaatust – aku peab olema seadmes 
Et LUCASe seade saaks töötada, peab aku 
alati seadmes olema – ka siis, kui see on 
ühendatud välistoitega.

Toitekaabli kasutamine.

•	 Ühendage toitekaabel LUCASe 
seadmega.

•	 Ühendage toitekaabel pistikupessa 
(100–240 V, 50–60 Hz)

Märkus. Toiteadapter võib saada 
kahjustada, kui see ühendatakse 
toiteallikaga, mis ei vasta ülaltoodud 
spetsifikatsioonile.

Auto toitekaabli kasutamine.

•	 Ühendage auto toitekaabel LUCAS 
seadmega.

•	 Ühendage auto toitekaabel auto 
pistikupesaga (12-28 VDC).

5.8	 Täiendav ravi

Ettevaatust – täiendav ravi 
Teiste meditsiiniseadmete või ravimite 
kasutamine koos LUCASe seadmega 
võib ravi mõjutada. Tutvuge alati teiste 
seadmete ja/või ravimite kasutusjuhistega, 
et veenduda, et need sobivad 
kardiopulmonaarse elustamisega (CPR).

5.8.1	 Defibrillatsioon

Defibrillatsioon võib toimuda LUCAS 
seadme töötamise ajal.

•	 Saate paigaldada 
defibrillatsioonielektroodid enne või 
pärast LUCASe seadme paigaldamist.

•	 Teostage defibrillatsiooni vastavalt 
defibrillaatori tootja juhistele.

Ettevaatust – defibrillatsioonielektroodid 
Asetage defibrillatsioonielektroodid ja 
juhtmed nii, et need ei oleks iminapa all. Kui 
patsiendi peal on elektroode, siis veenduge, 
et need ei oleks iminapa all. Kui need 
on iminapa all, peate paigaldama uued 
elektroodid.

•	 Pärast defibrillatsiooni veenduge, et 
iminapa asend on õige. Vajadusel 
reguleerige asendit.

HOIATUS – MUUDETUD ASEND 
KASUTAMISE AJAL 
Kui iminapa asend muutub kasutamise 
või defibrillatsiooni ajal, vajutage kohe 
klahvi REGULEERI ja reguleerige asendit. 
Kasutage õige asendi tagamiseks alati 
LUCAS stabiliseerimisrihma.

HOIATUS – EKG-HÄIRED 
Rindkere kompressioonid häirivad EKG-
analüüsi. Vajutage enne EKG-analüüsi 
alustamist klahvi PAUS. Katkestus 
peab olema võimalikult lühike. Vajutage 
kompressioonide jätkamiseks klahvi 
AKTIIVNE (pidev) või AKTIIVNE (30:2).
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5.8.2	 Ventileerimine

Järgige alati kohalikke ja/või rahvusvahelisi 
ventileerimise juhiseid.

LUCAS Rindkere Kompressioonisüsteemi 
saab töötada kahes eri režiimis.

•	 AKTIIVNE (pidev) 
Selle klahvi vajutamisel teostab LUCASe 
seade pidevalt kompressioone. Roheline 
LED-signaal vilgub 10 korda minutis, et 
teavitada ventileerimisest käimasoleva 
kompressiooni ajal.

•	 AKTIIVNE (30:2) 
Selle klahvi vajutamisel teeb LUCASe 
seade 30 rindkere kompressiooni ja 
peatub seejärel ajutiselt, et saaksite 
teha kaks ventileerimist. Pärast peatust 
algab tsükkel uuesti. Vahelduv LED koos 
helisignaaliga teavitavad kasutajat enne 
igat ventileerimispausi.

Märkus. Konkreetsetele protokollidele 
vastavalt võib teie seadme konfiguratsioon 
olla erinev. Need seaded sisaldavad 
ventileerimishoiatusi, helisignaali 
sisse-/väljalülitust, kompressioonide ja 
ventileerimiste suhet, ventileerimispausi 
aega ja iminapa automaatset reguleerimist. 
Kiirust ja sügavust saab seadistada 
mitmesugustele fikseeritud väärtustele. 
Võite käimasolevate kompressioonide 
ajal klahvi AKTIIVNE (pidev või 30:2) 
vajutamisega kiiruseid lülitada.

Tehases määratud vaikeseadeid ja 
seadistussuvandeid kirjeldatakse käesoleva 
dokumendi 9. jaotises.

5.8.3	 Kasutamine 
kateteriseerimisprotseduuril

LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi saab kasutada 
kateteriseerimisprotseduuril. Kui välja 
arvata kompressioonimehhanismid, on 
see peamiselt läbipaistev ja võimaldab 
enamikke röntgenitoiminguid.

5.9	 Seadme eemaldamine 
patsiendilt

1.	 Vajutage 1 sekundi vältel klahvi SISSE/
VÄLJA, et seade välja lülitada.

2.	 Kui LUCAS stabiliseerimisrihm on 
LUCAS seadme külge kinnitatud, 
eemaldage kaelarihm, mis on 
stabiliseerimisrihma osa, tugijala rihmalt.

3.	 Tõmmake vabastusrõngaid, et 
eemaldada ülemine osa seljaplaadilt.

4.	 Kui patsiendi seisund lubab seda, 
eemaldage seljaplaat.
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6	Kasutusjärgne hooldus 
ja ettevalmistamine 
järgmiseks 
kasutuskorraks

6.1	� Valikuline: 
sündmusejärgne andmete 
saatmine ja vastuvõtmine

LUCAS Rindkere Kompressioonisüsteem 
salvestab seadme olekut ja kasutust 
puudutavad andmed ning seda 
saab seadistada vastavalt kohalikele 
protokollidele. Andmeid saab edastada 
Bluetoothi või Wi-Fi kaudu.

Vajutage klahvi EDASTA seadme 
andmete saatmiseks ja uute seadistuste 
vastuvõtmiseks. 

Edastamine

1.	 Veenduge, et LUCAS seade on välja 
lülitatud.

2.	 Vajutage klahvi EDASTA.

Ettevaatust: raadiolained 
Raadiosageduslik signaal võib mõjutada teisi 
meditsiiniseadmeid.

Lisateavet vt ettevõtte Stryker 
andmehaldusprogrammist või küsige ettevõtte Stryker 
kohalikult esindajalt.

6.2	� Järgmiseks 
kasutuskorraks 
ettevalmistamine

Pärast LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi kasutamist toimige 
iga kord järgmiselt.

1.	 Eemaldage iminapp (vt jaotist 6.4).

2.	 Vajadusel eemaldage ja puhastage 
patsiendi- ja stabiliseerimisrihm eraldi (vt 
jaotist 6.3 ja 6.5).

3.	 Puhastage seade ja laske sellel kuivada 
(vt jaotist 6.3). 

4.	 Asendage kasutatud aku täislaetud 
akuga kattes olevas akupesas.

5.	 Paigaldage uus iminapp.

6.	 Kinnitage uuesti patsiendirihmad, kui 
need on eemaldatud.

7.	 Kui need eemaldati, siis kinnitage 
uuesti LUCAS stabiliseerimisrihma 
tugilajarihmad.

8.	 Pakkige seade kandekotti.

•	 Asetage ülemine osa kandekotti, nii 
et alalisvoolusisend oleks allapoole 
suunatud. 
 
Märkus. Kui LUCAS seade on selles 
asendis, siis saab seadet kandekoti 
laadimisava kaudu laadida ning aku 
taset kandekoti ülemisest vaateavast 
vaadata.

•	 Pange väline toiteadapter (valikuline) 
LUCASe tugijalgade vahel olevasse 
hoiukohta.

•	 Pange laetud LUCAS lisaaku 
(valikuline) LUCAS tugijalgade vahel 
olevasse hoiukohta.

•	 Lisaiminapad saab asetada 
tugijalgade vahel olevasse hoiukohta. 

•	 Pange stabiliseerimisrihma kaelarihm 
tugijalgade vahele.

•	 Libistage seljaplaat kandekoti kattel 
olevasse hoiutaskusse.

•	 Pistke kasutusjuhend läbipaistvasse 
hoiutaskusse.

9.	 Sulgege kandekott.

Teostage rutiinseid iganädalaseid kontrolle 
pärast iga kasutamiskorda (vt hooldusjaotist 7).
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6.5	 Patsiendirihmade 
eemaldamine ja 
kinnitamine

Eemaldamine

1.	 Avage patsiendirihmad ja tõmmake 
need LUCASe tugijalgadel olevatest 
metallrõngastest välja.

Puhastage vastavalt jaotisele 6.3.

Paigaldamine

2.	 Tõmmake patsiendirihmad läbi 
metallhoidja LUCASe tugijalgade.

3.	 Voltige patsiendirihma, nii et sümbol on 
nähtav.

4.	 Suruge rihmaosad tugevalt kokku.

6.3	 Puhastamine

Puhastage kõik pinnad ja rihmad pehme 
lapi ja sooja veega ning õrna puhastusva-
hendiga või desinfitseeriva ainega, nt

•	 70% isopropüülalkoholi lahus,

•	 45% isopropüülalkohol koos pesuainega,

•	 kvaternaarne ammooniumühend,

•	 10% valgendi,

•	 peräädikhappe (peroksiidi-) lahus.

Järgige desinfitseeriva vahendi 
kasutusjuhiseid.

Ettevaatust – vedelik 
Ärge kastke LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemi vedeliku sisse. 
Seade võib saada kahjustada, kui vedelik 
siseneb kattesse.

Laske seadmel enne kotti asetamist 
kuivada.

Ettevaatust – saastumine 
Saastumisohu vähendamiseks puhastage 
seade pärast iga kasutamist.

6.4	 Iminapa eemaldamine ja 
paigaldamine.

•	 Tõmmake iminapp mustalt 
paigaldustorult.

•	 Visake iminapp ära kui bioloogiliselt ohtlik 
jääde.

•	 Painutage uus iminapp mustale 
paigaldustorule.

•	 Veenduge, et iminapp on ohutult 
paigaldustorule lisatud.
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6.6	 Stabiliseerimisrihma 
eemaldamine ja 
kinnitamine

Eemaldage pandlaid avades tugijala 
rihmad, mis on stabiliseerimisrihma osa.

Puhastage stabiliseerimisrihm vastavalt jaotisele 6.3.

Paigaldage vastavalt jaotisele 4.3.

6.7	 Aku eemaldamine ja 
laadimine

1.	 Asendage aku täislaetud akuga.

2.	 Laadige aku edasiseks kasutuseks,

LUCASe akut saab laadida kahel viisil.

•	 Asetage aku välisesse LUCAS 
akulaadijasse

	- akulaadija pessa,
	- ühendage akulaadija toitekaabel 

vooluvõrku.

•	 LUCASe seadmesse paigaldatuna:

	- asetage aku LUCASe seadme kattes 
asuvasse pessa,

	- ühendage toide/auto toitekaabel 
alalisvoolusisendiga LUCAS seadme 
küljel. See on võimalik ka siis, kui 
LUCASe seade on kandekotti 
pandud (kasutage laadimispesa ava);

	- ühendage toide vooluvõrku.

Laadimise ajal näitavad kolm rohelist LED-
indikaatorit tuld "töötab".

Ettevaatust – aku peab olema seadmes 
Et LUCASe seade saaks töötada, peab aku 
alati seadmes olema – ka siis, kui see on 
ühendatud välistoitega.

HOIATUS – KASUTAGE AINULT 
HEAKSKIIDETUD TARVIKUID 
Kasutage LUCASe rindkere 
kompressioonisüsteemiga üksnes ettevõtte 
Jolife heakskiiduga tarvikuid. LUCASe 
seade ei pruugi õigesti töötada, kui te 
kasutate tarvikuid, mis ei ole heakskiidetud. 
Kasutage ainult LUCASe akusid ja LUCASe 
toidet, mis on mõeldud LUCASe seadme 
jaoks. Kui te kasutate teisi akusid või toidet, 
siis võite LUCAS seadmele põhjustada 
jäädavaid kahjustusi. See tühistab ka 
garantii.
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7	Hooldus

7.1	 Rutiinsed kontrollid

Pärast LUCAS Rindkere 
Kompressioonisüsteemi kasutamist toimige 
iga kord ja iga nädal järgmiselt.

Valikuline: Seadme andmete saatmiseks ja 
vastuvõtmiseks vajutage klahvi EDASTA. 
Seadme toide peab olema välja lülitatud.

Ettevaatust: raadiolained 
Raadiosageduslik signaal võib mõjutada 
teisi meditsiiniseadmeid.

1.	 Veenduge, et seade on puhas.

2.	 Veenduge, et uus iminapp on 
paigaldatud.

3.	 Veenduge, et patsiendirihmad on 
kinnitatud.

4.	 Veenduge, et stabiliseerimisrihma 
kaks tugijalarihma on tugijalgade 
külge kinnitatud ja kaelarihm asetseb 
kandekotis.

5.	 Tõmmake vabastusrõngaid üles, 
veendumaks, et kinnitusklambrid on 
lahti.

6.	 Veenduge, et aku on täiesti laetud. Kui 
LUCAS seade on VÄLJAS, vajutage 
klahvi VAIGISTA. Akuindikaator süttib ja 
näitab aku laetuse taset 
(vt jaotist 8.1).

7.	 Enesetesti käivitamiseks vajutage klahvi 
SISSE/VÄLJA. Veenduge, et märgutuli 
REGULEERI süttib ilma alarmi või 
hoiatus-LED-tuleta.

8.	 Vajutage klahvi SISSE/VÄLJA, et 
seade uuesti välja lülitada.

9.	 Veenduge, et väline toitekaabel 
(valikuline tarvik) ei ole kahjustatud.

HOIATUS – ELEKTRILÖÖK 
Kui väline toitekaabel (valikuline tarvik) 
on kahjustada saanud, eemaldage ja 
asendage see kohe, et vältida elektrilööki 
või tulekahjut.
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8	Tõrkeotsing

8.1	 indikatsioonid ja häired tavalise töö ajal

Tutvuge allesitatud tabeliga, et leida heli- ja/või LED-alarmide põhjus tavalise kasutamise ajal.

Olukord Visuaalne LED-indikatsioon Helisignaalid Kasutaja 
tegevus

LUCAS seade on SISSE 
LÜLITATUD ja alles on rohkem 
kui 90% akut.

Täislaetud aku:  
kõik 3 rohelist aku 
LED-indikaatorit 
põlevad.

Puudub Puudub

LUCAS seade on SISSE 
LÜLITATUD ning aku tase on 
60% ja 90% vahel.

2/3 laetud aku:  
2 rohelist aku LED-
indikaatorit paremal 
põlevad.

Puudub Puudub

LUCASe seade on SISSE 
LÜLITATUD ning aku tase on 
30% ja 60% vahel.

1/3 laetud aku:  
põleb roheline aku 
LED-indikaator kõige 
paremal.

Puudub Puudub

LUCAS seade on SISSE 
LÜLITATUD ja alles on vähem 
kui 30% akut (umbes 10 
minutit tööd).

Aku on tühjenemas:  
Kollane aku LED-
indikaator kõige 
paremal vilgub.

Keskmise prioriteetsusega 
alarm

■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ (5 
s)...

Asendage 
aku või 
ühendage see 
välistoitega.

LUCASe välistoide on 
ühendatud ja laeb akut.

Aku laadimine:  
3 rohelist aku LED-
indikaatorit näitavad 
tuld "töötab".

Puudub Puudub

LUCAS välistoide on 
ühendatud ja aku on täiesti 
laetud.

Täislaetud aku:  
kõik 3 rohelist aku 
LED-indikaatorit 
põlevad.

Puudub Puudub

Akut on kasutatud rohkem 
kui 200 korda enam kui 10 
minutiste kompressioonidega 
või see on vanem kui 3-4 
aastat.

Aku tööaja lõpp:  
aku LED-indikaator 
kõige paremal on kõigis 
ülalesitatud 
olukordades kollane 
(mitte roheline).

Puudub Utiliseerige 
aku.

Režiimis REGULEERI. Režiimi REGULEERI 
LED-tuli on roheline.

Puudub Puudub

Režiimis PAUS. Režiimi PAUS LED-tuli 
on roheline.

Puudub Puudub

Toide SEES Aku LED-tuli ja REGULEERI LED-
tuli on rohelised

Enesetesti signaalid  
■ ■ ■ ■

Puudub

Toide VÄLJAS Puudub Kellahelin Puudub
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Olukord Visuaalne LED-indikatsioon Helisignaalid Kasutaja tegevus

Režiimis AKTIIVNE (pidev) Klahv AKTIIVNE 
(pidev), LUCAS teeb 
pidevat rindkere 
kompressiooni. 
Roheline LED-tuli 
vilgub 10 korda minutis.

�Valikuline seadistus: 6 kuni 
10 korda minutis

Puudub

Valikuline seadistus: 
helisignaal enne igat 
ventileerimishoiatust.

■

See teavitab ven-
tileerimise ajal 
käimasolevatest 
kompressioonidest.

Režiimis AKTIIVNE (30:2)

30:2

Režiim AKTIIVNE (30:2) 
näitab viimase viie 
kompressiooni ajal 
enne igat ventileerimis-
pausi vilkuvat rohelist 
LED-tuld.

Helisignaal 
kompressioonide ajal

■ ■ 
■

Teavitab seadme ka-
sutajat, et ventileerida 
patsienti, kui seade 
ajutiselt kompres-
sioonid ventileerimise 
ajaks lõpetab.

Kui iminapp on madalamas 
asendis, kui patsiendi jaoks 
minimaalne (rinnaku kõrgus 
alla 17 cm) ja te ei saa sisse 
lülitada režiime PAUS või 
AKTIIVNE, on patsient liiga 
väike.

Puudub 3 kiiret signaali

■ ■ ■ (0,25 s)

Alustage kohe 
manuaalsete komp-
ressioonidega.

Liiga suur kaugus 
survepadjakese ja patsiendi 
rindkere vahel kasutamise 
ajal. Patsient saab liiga kerged 
kompressioonid.

Puudub 3 kiiret signaali 
kasutamise ajal

■ ■ ■ (0,6 s)

Vajutage REGU-
LEERI ja reguleerige 
algasendit vahemiku 
eemaldamiseks. 
Jätkake kompres-
sioonidega.

8.2	 Aku vahetamine

Kui vahetate aku 60 sekundi jooksul, jätab seade iminapa algasendi meelde. Nii saate 
kompressioonidega jätkata klahvi AKTIIVNE (pidev või 30:2) vajutamisel. Kui teil kulub kauem 
kui 60 sekundit, siis sooritab seade enesetesti ja te peate uuesti algasendit reguleerima. 
 
Aku eemaldamise režiim Režiim, kui aku on taas paigaldatud

PAUS PAUS (sama algasendiga) 
 
 

AKTIIVNE (pidev) PAUS (sama algasendiga) 
 
 

30:2

AKTIIVNE (30:2) PAUS (sama algasendiga) 
 
 

REGULEERI REGULEERI 
 
 

VÄLJAS VÄLJAS
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8.3	 Rikkealarmid

Allpool on esitatud LUCAS seadmes esineda võivate alarmide loend. Vajutades klahvi 
VAIGISTA, vaigistate kõik alarmid 60 sekundiks. Alltoodud häirete lähtestamiseks hoidke 
1 sekund all klahvi SISSE/VÄLJA ja lülitage seade välja.

Kõrge prioriteetsusega alarmid on madala prioriteetsusega või teavituslikest alarmidest tähtsamad.

Kui LUCAS seade ei tööta korralikult, alustage kohe manuaalsete kompressioonidega.

Priori-
teet

Põhjus Visuaalne LED-indikatsioon Helialarmid Tulemus

Puudub Kasvav 
temperatuur 
LUCAS seadmes

Puudub Infosignaal

■ (4 s) ■ (4 s)...

Puudub

Kõrge 
prioriteet-
susega

Kompressiooni-
muster piiridest 
väljas (liiga sügav, 
liiga pindmine või 
ajatõrge)

Vilkuv punane LED-
alarm

Kõrge prioriteetsusega 
alarm

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

PIDEV HÄIRESIGNAAL

Kompressioo-
nid peatuvad

Kõrge 
prioriteet-
susega

Liige kõrge 
temperatuur 
LUCAS seadmes

Vilkuv punane LED-
alarm

Kõrge prioriteetsusega 
alarm

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

PIDEV HÄIRESIGNAAL

Kompressioo-
nid peatuvad

Kõrge 
prioriteet-
susega

Riistvara tõrge Vilkuv punane LED-
alarm

Kõrge prioriteetsusega 
alarm 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

PIDEV HÄIRESIGNAAL

Kompressioo-
nid peatuvad

Kõrge 
prioriteet-
susega

Liiga kõrge 
akutemperatuur

Vilkuv punane LED-
alarm

Punane akualarm: 
punane aku LED-
indikaator kõige paremal 
vilgub.

Kõrge prioriteetsusega 
alarm 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

PIDEV HÄIRESIGNAAL

Kompressioo-
nid peatuvad

Kõrge 
prioriteet-
susega

Aku laetuse tase 
on liiga madal

Vilkuv punane LED-
alarm

Punane akualarm: 
punane aku LED-
indikaator kõige paremal 
vilgub.

Kõrge prioriteetsusega 
alarm 

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

PIDEV HÄIRESIGNAAL

Kompressioo-
nid peatuvad. 
Aku vajab 
laadimist.

Kui eelkirjeldatud rike tundub püsiv, peab LUCAS seadme läbi vaatama heakskiidetud 
hooldustöötaja. Palun konsulteerige ettevõtte Stryker kohaliku esindajaga. Kontaktinfo on 
saadaval aadressil www.lucas-cpr.com.
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9	Tehnilised spetsifikatsioonid
Käesolevas jaotises toodud kõik spetsifikatsioonid, tehaseseaded ja seadistusvalikud kehtivad 
LUCAS 3 rindkere kompressioonisüsteemi versioonile 3.1.

Lisateavet vt ettevõtte Stryker andmehaldusprogrammist või küsige ettevõtte Stryker kohalikult esindajalt.

9.1	 Patsiendi parameetrid
Kategooria Spetsifikatsioonid

Raviks sobivad patsiendid Täiskasvanud patsiendid, kes sobivad seadmesse:
•	 rindkere kõrgus 170–303 mm
•	 maksimaalne rindkere laius 449 mm

LUCAS seadme kasutust ei piira patsiendi kaal.

9.2	 Kompressiooni parameetrid
Kategooria Spetsifikatsioonid

Kompressiooni sügavus (nominaalne patsient) Tehaseseadistus

Rindkere kõrgusega vähemalt 185 mm patsiendid:
•	 53 ±2 mm

Väiksemad patsiendid rindkere kõrgusega alla 185 mm:
•	 40 kuni 53 ±2 mm

Seadistusvalikud

Kompressiooni sügavus võib jääda vahemikku 
45 kuni 53 ±2 mm. 

Rindkere kõrgusega vähemalt 185 mm patsiendid:
•	 [määrake kompressiooni sügavus] ±2 mm

Väiksemad patsiendid rindkere kõrgusega alla 185 mm:
•	 40 mm kuni [määrake kompressiooni sügavus] ±2 mm

Kompressiooni sagedus Tehaseseadistus
102 ±2 kompressiooni minutis

Seadistusvalikud

Seadme saab seadistada järgmistele väärtustele: 102, 111, 
120 ±2 kompressiooni minutis.

Seadet on võimalik seadistada nii, et kompressioonide 
kiirust saab kasutuse ajal muuta. Kiiruse muutmiseks 
vajutage pooleliolevate kompressioonide ajal klahvi 
AKTIIVNE (30:2 või pidev). 

Kompressiooni töötsükkel 50 ± 5%

Kompressioonirežiim AKTIIVNE (pidev) Tehaseseadistus

Pidevad kompressioonid ja ventileerimishoiatuse LED-tuli 
10 korda minutis

Seadistusvalikud 

Seadme saab seadistada nii, et ventileerimishoiatusi 
antakse 6 kuni 10 korda minutis.

Võite seadistada ventileerimishoiatuse helisignaali (SEES/
VÄLJAS).

Võite seadistada 0,3 kuni 1,5 sekundi pikkuse 
ventileerimispausi.

Seadet on võimalik seadistada nii, et kompressioonide 
kiirust saab kasutuse ajal muuta. Kiiruse muutmiseks 
vajutage pooleliolevate kompressioonide ajal klahvi 
AKTIIVNE (pidev või 30:2).
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Kategooria Spetsifikatsioonid

Kompressioonirežiim AKTIIVNE (30:2) Tehaseseadistus

30:2 (30 kompressiooni, millele järgneb 3-sekundiline 
ventileerimispaus) 

Seadistusvalikud

Seadme saab seadistada järgmistele kompressiooni/
ventileerimise suhteväärtustele: 30:2 ja 50:2.

Võite seadistada 3 kuni 5 sekundi pikkuse 
ventileerimispausi.

Seadet on võimalik seadistada nii, et kompressioonide 
kiirust saab kasutuse ajal muuta. Kiiruse muutmiseks 
vajutage pooleliolevate kompressioonide ajal klahvi 
AKTIIVNE (pidev või 30:2).

Iminapa algasend Tehaseseadistus

Kiirsobitus (QuickFit): kasutaja langetab iminapa rindkerele 
käsitsi. Kui vajutate klahvi PAUS režiimis REGULEERI, siis 
LUCAS seade seadistab iminapa kõrguseasendi 30 mm 
vahemikus ja seejärel lukustab algasendi.

Seadistusvalikud

Seadme seadistusvalikud on Kiirsobitus (QuickFit), 
Automaatsobitus (AutoFit) või Käsitsi (Manual).

Automaatsobitus (AutoFit): seade langetab iminapa 
ülemises asendist automaatselt rindkerele ning seejärel 
tuvastab ja lukustab algasendi. Kui vajutate klahvi 
PAUS režiimis REGULEERI, siis aktiveeritakse režiim 
Automaatsobitus  (AutoFit). 

Käsitsi (Manual): kasutaja langetab iminapa rindkerele 
käsitsi. Kui vajutate klahvi PAUS, lukustab LUCAS seade 
algasendi. Täppisseadistust ei toimu.

Iminapp režiimis REGULEERI Tehaseseadistus

Käsitsi (Manual): iminapp tuleb käsitsi üles tõmmata

Seadistusvalikud 

Seadme saab seadistada nii, et režiimis PAUS või AKTIIVNE 
olles nupu REGULEERI vajutamisel naaseb iminapp 
rindkerelt automaatselt ülemisse asendisse.

Survepadi režiimis PAUS Tehaseseadistus

Seade katkestab kompressioonid ja lukustab survepadja 
algasendisse. 

Seadistusvalikud

Et võimaldada rindkerel ventileerimise ajal tõusta, saab 
seadme seadistada nii, et survepadi liigub PAUSI ajal 
stardiasendist 0,4 tolli/10 mm ülespoole.

Survepadi ventileerimispauside ajal režiimis 
AKTIIVNE

Tehaseseadistus

Seade katkestab kompressioonid ajutiselt ja lukustab 
survepadja algasendisse. 

Seadistusvalikud

Et võimaldada rindkerel ventileerimise ajal tõusta, saab 
seadme seadistada nii, et survepadi liigub ventileerimispausi 
ajal stardiasendist 0,4 tolli/10 mm ülespoole.
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Kategooria Spetsifikatsioonid

Survepadi režiimis AKTIIVNE Tehaseseadistus

Survepadi naaseb kompressioonide vahel algasendisse.

Seadistusvalikud

Et võimaldada rindkerel ventileerimise ajal tõusta, saab 
seadme seadistada nii, et survepadi liigub iga kompressiooni 
ajal stardiasendist 0,4 tolli/10 mm ülespoole.

Helisignaaliga taimerid Tehaseseadistus

Taimer puudub (VÄLJAS)

Seadistusvalikud

Võite seadistada korduva helisignaali vahemikus 1 kuni 
15 min. Helisignaal on lühikeste helisignaalide jada. Võite 
seadistada kardiopulmonaarse elustamise või pideva 
taimeri.

Kardiopulmonaarse elustamise taimer: seade mõõdab aega 
üksnes katkestusteta AKTIIVSES (30:2 või pidev) režiimis. 
Kardiopulmonaarse elustamise taimer peatub ja lähtestub 
klahvi PAUS või REGULEERI vajutamisel. Klahvi AKTIIVNE 
(30:2 või pidev) järgmisel vajutamisel kardiopulmonaarse 
elustamise taimer alustab tööd uuesti nullist. Nt kui 
kardiopulmonaarse elustamise taimer on seadistatud 
kahele minutile, siis kostab kompressioonide edastamisel 
iga kahe minuti järel helisignaal.

Pidev taimer: seadme töörežiimist sõltumata mõõdetakse 
aega pidevalt. Pidev taimer lülitub sisse klahvi AKTIIVNE 
(30:2 või pidev) esmakordsel vajutamisel ja toob määratud 
ajal kuuldavale helisignaali, kuni seade välja lülitatakse. Nt 
kui pidev taimer on seadistatud kahele minutile, siis kostab 
iga kahe minuti järel helisignaal, kuni seade välja lülitatakse.

9.3	 Seadme füüsilised spetsifikatsioonid
Kategooria Spetsifikatsioonid

Mõõtmed kokkupanduna (K × L × S) 56 × 52 × 24 cm

Kandekoti mõõtmed koos sees oleva seadmega  (K 
× L × S)

58 × 33 × 26 cm

Seadme kaal koos akuga (rihmadeta) 8,0 kg

Seadme raskuskese (K × L × S) 35 cm x sümmeetriline x sümmeetriline

Eeldatav eluiga 8 aastat
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9.4	 Seadme keskkonnaspetsifikatsioonid
Kategooria Spetsifikatsioonid

Töötemperatuur +0 °C kuni +40 °C 
–20 °C ühe tunni vältel pärast toatemperatuuril hoiustamist

Hoiustamistemperatuur –20 °C kuni +70 °C 
Pärast hoiustamist kulub LUCASe seadmel 
töötemperatuuriga kohanemiseks maksimaalselt 2 tundi.

Lühiajaline töötemperatuur  
(min 20 minutit tööd) 

-20 °C kuni +50 °C

Suhteline niiskus 5% kuni 98%, mittekondenseeruv

IP klassifikatsioon (IEC60529) IP 43

kaitseklass Sisemine toiteallikas, defibrillaatorikindel, tüüp BF

Töö sisendpinge 12–28 V alalispinge

Atmosfäärirõhk 62–107 kPa 
(–382 kuni 4000 m)

Raadiosidemoodul Bluetooth v2.1 + EDR klass 1 – kuni 3 Mbit/s 
Modulatsiooni tüüp: 8DPSK, π/4 DQPSK, GFSKFSK 
Töökanal: BT 2,4 GHz: kanal 0–78 
Sagedusvahemik: 2,4000–2,4835 GHz 
Raadiosagedus: max väljundvõimsus (Bluetooth) + 10 dBm

Andmeedastus Seade on võimeline saatma seadet puudutavaid andmeid 
(sihtnumbri andmed ja seadme olek) ja vastu võtma uusi 
seadistussuvandeid. 

Tehaseseadistus

Edastusrežiim: Bluetooth

Valikuline seadistus

- Bluetoothi kasutatavus: sees/väljas

- Wi-Fi ühendus ettevõtte Stryker 
andmehaldusprogrammidega: sees/väljas

- Wi-Fi kaudu ettevõtte Stryker 
andmehaldusprogrammidega automaatedastus, kui seade 
on ühendatud välistoitega ja toide on välja lülitatud: sees/
väljas

Vibratsioon, kiirabilennukid/helikopterid 
(IEC60601-1-12, RTCA DO-160)

Pöörleva tiivaga (helikopter) – kategooria U2 (katsekõverad 
F, F1) 
Jäigatiivaline – kategooria S (katsekõverad C, L, M, Y)

Käitlusalane teave 
Ärge visake toodet ega selle akusid sortimata olmejäätmete hulka. Kõrvaldage toode vastavalt 
kohalikele eeskirjadele. 
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9.5	 Aku füüsikalised spetsifikatsioonid

Kategooria Spetsifikatsioonid

Suurus (K × L × S) 13,0 × 8,8 × 5,7 cm

Kaal 0,6 kg

Tüüp Laetav liitiumioon (Li-Ion)

Mahutavus 3700 mAh (tüüpiline), 95 Wh

Akupinge (nominaalne) 25,76 V

Algne aku tööaeg (nominaalne patsient) 45 minutit (tüüpiline)

Maksimaalne akulaadimise aeg Laetud LUCAS seadmes välistoitega – toatemperatuuri 
juures alla kahe tunni (+22 °C)

Laetud LUCASe välises akulaadijas – toatemperatuuri 
juures alla nelja tunni (+22 °C) 

Aku tööaeg  
(soovituslik asendusintervall)

Aku on soovitatav vahetada iga 3-4 aasta tagant või pärast 
200 kasutuskorda (iga kasutuskord üle 10 minuti).

Aku tööaja lõppu näitab akuindikaatori parempoolne põlev 
kollane märgutuli.

9.6	 Aku keskkonnaspetsifikatsioonid

Kategooria Spetsifikatsioonid

Töötemperatuur 0 °C kuni +40 °C

Lühiajaline töö (20 minutit) 
temperatuuril –20 °C kuni + 50 °C

Laadimistemperatuur 0 °C kuni +40 °C  
(eelistuslikult +20 ºC kuni +25 ºC)

Hoiustamistemperatuur –20 ºC kuni +40 ºC 

+41 ºC kuni +70 ºC, keskkonnas alla kuu

IP klassifikatsioon (IEC60529) IP44

9.7	 Toitespetsifikatsioonid (valikulised tarvikud)
Toide, tootenumber 300000-00

Kategooria Spetsifikatsioonid

Sisend Vahelduvvool 100–240 V, 50–60Hz, 2,3 A, klass II

Väljund 24 V alalisvoolupinge, 4,2 A

 
Auto toitekaabel

Kategooria Spetsifikatsioonid

Pinge / voolutugevus 12–28 V alalispinge/0-10 A
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9.8	 HeliSIGNAALID

9.8.1	 Helilised HÄIRESIGNAALID, iseloomustus

Heli-
sig-
naali 
nimi

Toonide järjestus Kestus  
+/- 5 ms

Tooni 
sagedus 
+/- 10 Hz

Helitase 
(dBA@1 
m) +/- 
5 dB

Olukord Süs-
teemi 
viivitus 
+/-0,5 s

Tulemus

Kõrge 
priori-
teetsu-
sega 
alarm

■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (...) 
■ ■ ■ (...) ■ ■ (2,5 s)

PIDEV HÄIRESIGNAAL

td = 200 ms 
ts = 100 ms 
ts3-4= 400 ms 
ts5-6= 500 ms 
ts8-9= 400 ms 
tb = 2,5 s

f0 = 530 Hz 
f1 = 1060 Hz 
f2 = 1590 Hz 
f3 = 2120 Hz 
f4 = 2650 Hz

78 Enesetestimise 
tõrge 
käivitamisel

1–10 s Mitte toimiv 
seade

Kompressiooni-
muster piiridest 
väljas, liiga 
sügav

0,6 s Kompressioo-
nid peatuvad

Kompressiooni-
muster piiridest 
väljas, liiga 
pindmine või 
ajatõrge

30 s

Seadme 
liiga kõrge 
temperatuur

0,6 s

Sisemine 
riistvaratõrge

0,6 s

Liiga kõrge 
akutemperatuur

0,6 s

Aku ebapiisavalt 
laetud

0,6 s

Kesk-
mise 
priori-
teetsu-
sega 
alarm

■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ 
(5 s) 
■ ■ ■ (5 s) ■ ■ ■ 
(5 s)

MITTEPIDEV 
HÄIRESIGNAAL

td = 200 ms 
ts = 200 ms 
tb = 5 s

f0 = 390 Hz 
f1 = 780 Hz 
f2 = 1170 Hz 
f3 = 1560 Hz 
f4 = 1950 Hz

75 Umbes 10 
minutit tööaega 
kuni aku 
tühjenemiseni

Vajalik tegevus: 
asendage aku 
või ühendage 
välistoitega

0,6 s Kollane 
aku LED-
indikaator 
kõige paremal 
vilgub.

MÄRKUS. HÄIRESÜSTEEM tekitab ka sõltumatut HÄIRESIGNAALI mehhaanilise sumistiga 
(2400 +/- 100 Hz) ülalmainitud toonide sagedusel.

PIDEV HÄIRESIGNAAL = HÄIRESIGNAAL, mis töötab pärast seda, kui seda käivitavat põhjust 
enam ei ole, kuni KASUTAJA selle tahtlikult peatab. 
MITTEPIDEV HÄIRESIGNAAL = HÄIRESIGNAAL, mis ei teki enam pärast seda, kui seda 
põhjustavat sündmust enam ei ole.

td = IMPULSI kestus (elektrilise aktiivsuse aeg) 
ts = IMPULSI vahe (elektrilise mitteaktiivsuse aeg) 
tb = IMPULSSIDE VAHELINE INTERVALL (elektrilise mitteaktiivsuse aeg)

f0 = IMPULSI põhisagedus (esimene harmooniline)

Süsteemiviivitused = häiresignaali tekitamiste viivituse ja häireolukorra viivituse keskmise summa 
(aeg alates põhjustava sündmuse ilmnemisest häiresignaali tekitamiseni).
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9.8.2	 Helilised TEEABESIGNAALID, iseloomustus

Helisig-
naali nimi

Toonide järjestus Kestus +/- 
5 ms

Tooni 
sagedus  
+/- 10 Hz

Helitase 
(dBA@1 m)  
+/- 5 dB

Kirjeldus Olukord

Toide SEES 
signaal ■ ■ ■ ■ ...

td = 375 ms 
ts = 0 ms

f0 = 1 kHz 65 Jätkub kuni 
enesetestimise 
lõpuni

Enesetestimine 
siis, kui seadme 
toide on SEES

Toide 
VÄLJAS 
signaal ■ 

■

td = 500 ms 
ts = 0 ms

f0 = 660 Hz #1 
f0 = 440 Hz #2

70 Kellahelin Iminapp liigub 
ülemisse 
asendisse samal 
ajal, kui seade 
lülitub VÄLJA.

Häiresig-
naalid ■ ■ ■ (0,25 s) 

■ ■ ■ (0,25 s) 

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 250 ms

f0 = 2 kHz 67 3 kiiret 
vahelduvalt 
korduvat 
signaali

Iminapp on 
kõige madalama 
algasendi all (liiga 
väike patsient)

■ ■ ■ (0,6 s) 
■ ■ ■ (0,6 s)

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 625 ms

f0 = 2 kHz 67 3 kiiret 
vahelduvalt 
korduvat 
signaali

Tuvastatud 
on tühimik 
survepadjakese ja 
patsiendi rindkere 
vahel

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...

td = 125 ms 
ts = 0 ms 
tb = 0 ms

f0 = 2 kHz 67 Korduvad kiired 
katkendlikud 
signaalid, 
kuni iminapp 
vabastatakse

Iminapp 
vajutatakse alla, 
kui seade on 
lukustatud režiimi 
PAUS.

Ventileeri-
missignaal 
režiimis 
AKTIIVNE 
(30:2)

■ ■ 
■

td = 490 ms 
ts = 100 ms

f0 =1100 Hz #1 
f0 =1100 Hz #2 
f0 = 880 Hz #3

70 Kellahelin kor-
dub enne igat 
ventileerimis-
pausi

Ventileerimise 
häiresignaali 
sagedus režiimi 
AKTIIVNE (30:2) 
jooksul enne 
ventileerimispausi

Ventileeri-
missignaal 
režiimis 
AKTIIVNE 
(pidev)

■

td = 490 ms f0 = 1100 Hz 70 Kellahelin 
kordub igaks 
ventileerimiseel-
seks hoiatu-
seks (valikuline 
seadistus)

Ventileerimise 
häiresignaal 
režiimis AKTIIVNE 
(pidev) (valikuline 
seadistus)

Kõrge tem-
peratuuri 
hoiatus

■ (4 s) ■ (4 s)

td = 1 s 
tb = 4 s

f0 = 1 kHz 65 Korduvsignaale 
korratakse, kuni 
temperatuur on 
normi piires.

Seadme 
sisetemperatuur 
tõuseb.

Kardiopul-
monaarse 
elustamise 
või pidevad 
helisignaali 
taimerid

■ ■ (1 s)  ■ ■

td = 490 ms 
ts = 20 ms 
tb = 1 s

f0 = 440 Hz  
f1 = 737 Hz

70 Korduvsignaale 
korratakse 
vastavalt 
seadistusele 
(valikuline 
seadistus)

Taimer nõuab 
kasutajapoolset 
tegutsemist 
(valikuline 
seadistus)
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9.9	 Elektromagnetilise keskkonnamõju deklaratsioon

Juhend ja valmistaja deklaratsioon – elektromagnetkiirgus

LUCASe seade on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Seadme klient või 
kasutaja peab veenduma, et seda kasutatakse õiges keskkonnas.

Kiirguse test Vastavus Elektromagnetiline keskkond – juhend

Raadiosageduskiirgus CISPR 11 Grupp 1 LUCAS seade kiirgab piiratud raadiosageduslikku 
energiat (Bluetooth) üksnes kasutusjärgsel 
andmeedastusel. See teeb seadme 
raadiosageduskiirguse madalaks ega põhjusta 
teiste LUCASe seadme läheduses olevate 
elektroonikaseadmete häireid.

Raadiosageduskiirgus CISPR 11 Klass B LUCASe seadet võib kasutada kõigis hoonetes, 
sh kodud ning elamuid elektriga varustava 
avaliku madalpinge elektrivõrguga otse ühendatud 
hooned.

Harmoonilised voolukomponendid 
IEC 61000-3-2

Klass A

Pingekõikumised / kõikuv vool 
IEC 61000-3-3

Vastab

Juhend ja valmistaja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus

LUCASe seade on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Seadme klient või 
kasutaja peab veenduma, et seda kasutatakse õiges keskkonnas.

Häirekindluse test IEC 60601 testi tase Vastavuse tase Elektromagnetiline 
keskkond – juhend

Elektrostaatiline 
lahendus (ESD) 
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV (kontakt) 
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV (õhk)

+/- 8 kV (kontakt) 
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV (õhk)

Põrandad peavad olema 
puidust, betoonist või 
keraamilisest plaadist. Kui 
põrandal on sünteetiline 
materjal, peab suhteline 
niiskus olema vähemalt 30%.

Elektriline kiire 
siirdeline / 
kiirgeimpulss 
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV (toiteliinid) 
+/- 1 kV (sisend-/väljundliinid)

+/- 2 kV (toiteliinid) 
Puudub (sisend-/väljundliinid)

Vooluvõrgu kvaliteet peab 
olema tüüpiline äri- või 
haiglakeskkonnale.

Voog 
IEC 61000-4-5

+/- 0,5 kV, +/- 1 kV 
(diferentsiaalrežiim) 
+/- 0,5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV 
(tavarežiim)

+/- 0,5 kV, +/- 1 kV 
(diferentsiaalrežiim) 
Puudub (tavarežiim)

Vooluvõrgu kvaliteet peab 
olema tüüpiline äri- või 
haiglakeskkonnale.

Võrgusageduse 
(50/60 Hz) 
magnetväli 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Võrgusageduse magnetväljad 
peavad olema tasemel, mis on 
iseloomulikud tüüpilisele äri- 
või haiglakeskkonnale.

Pingelohud, 
lühikesed 
katkestused ja 
pingekõikumised 
toiteliinidel, IEC 
61000-4-11

0% UT (100% langus UT) 0,5 
tsükli jooksul temperatuuril 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° ja 315°

0% UT (100% langus UT), 1 
tsüklit

70% UT (30% langus UT), 0,5 s

0% UT (100% langus UT), 5 s

0% UT (100% langus UT) 0,5 
tsükli jooksul temperatuuril 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° ja 315°

0% UT (100% langus UT), 1 
tsüklit

70% UT (30% langus UT), 0,5 s

0% UT (100% langus UT), 5 s

Vooluvõrgu kvaliteet peab 
olema tüüpiline äri- või 
haiglakeskkonnale. Kui 
seadme kasutaja peab 
töötama elektrivõrgu 
katkestuste ajal, soovitab Jolife 
kasutada energiat toitest või 
akust, mida ei saa katkestada.

Lähedased 
magnetväljad IEC 
61000-4-39

8 A/m 30 kHz juures, CW  
65 A/m sagedusel 134,2 kHz, 
impulssmodulatsiooniga 2,1 kHz 
7,5 A/m sagedusel 13,56 MHz,  
impulssmodulatsiooniga 
50 kHz

8 A/m 30 kHz juures, CW 
65 A/m sagedusel 134,2 kHz, 
impulssmodulatsiooniga 
2,1 kHz 
7,5 A/m sagedusel 13,56 MHz, 
impulssmodulatsiooniga 
50 kHz

Lähedalasuvad magnetväljad 
peavad olema tasemel, mis on 
iseloomulikud tüüpilisele äri- 
või haiglakeskkonnale.

MÄRKUS. UT on vahelduv vooluvõrgupinge enne testitaseme kohaldamist.

Elektromagnetilise ühilduvuse testimise käigus rakendati järgmisi olulisi parameetreid (IEC 
60601-1-2: 2014 +A1:2020): EUT viib läbi pidevaid kompressioone ettenähtud kiirusega.



LUCAS® 3 rindkere kompressioonisüsteem – KASUTUSJUHEND
101034-26 Red E Kehtiv alates CO J3434-2 © november 2023 Jolife AB

RINDKERE KOMPRESSIOONISÜSTEEM
4343

Elektromagnetilised häired (EMI)
LUCAS 3 kasutusaja jooksul on eeldavataks elektromagnetiliseks keskkonnaks kodutervishoiu 
ja professionaalse tervishoiu keskkonnad, nagu on sätestatud standardis IEC 60601-1-2:2014 
+A1:2020.

Häirekindlu-
se test

IEC 60601 
testi tase

Vastavuse 
tase

Elektromagnetiline keskkond – juhend

Teisaldatavaid ja mobiilseid raadiosagedusliku 
side seadmeid ei tohi kasutada LUCASe 
seadmele (kaablid) lähemal kui soovituslik 
vahekaugus, mis on arvutatud vastavalt saatja 
sagedusele kohaldatud võrrandile.

Soovituslik vahekaugus 

Juhtivuslik 
raadiosagedus 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz 
6 Vrms 
ISM-is ja amatöör-
raadiosagedusalades 
vahemikus 150 kHz kuni 
80 MHz

10 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz

d = 1,2 √P

Kiiratud 
raadiosagedus 
IEC 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
27 V/m (380–390 MHz) 
28 V/m (430–470 MHz) 
9 V/m (704–787 MHz) 
28 V/m (800–960 MHz) 
28 V/m (1,7–1,99 GHz) 
28 V/m (2,4–2,57 GHz) 
9 V/m (5,1–5,8 GHz)

10 V/m 
80 MHz – 6,0 GHz 
27 V/m (380–390 MHz) 
28 V/m (430–470 MHz) 
9 V/m (704–787 MHz) 
28 V/m (800–960 MHz) 
28 V/m (1,7–1,99 GHz) 
28 V/m (2,4–2,57 GHz) 
9 V/m (5,1–5,8 GHz)

d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

P on maksimaalne saatja väljundvõimsus vatti-
des (W) vastavalt saatja tootjale ja d on soovitus-
lik vahekaugus meetrites (m).

Statsionaarsete raadiosaatjate väljatugevus a 
(määratuna elektromagnetilise asukoha 
uuringuga) peab olema väiksem kui vastavuse 
tase igas sagedusalas. b

Häired võivad tekkida seadmete lähedal, mis on 
tähistatud järgmise sümboliga.

   

MÄRKUS 1. Sagedustel 80 MHz ja 800 MHz kohaldub kõrgem sagedusvahemik.

MÄRKUS 2. Need juhised ei pruugi mõnes olukorras kohalduda. Elektromagnetilist levimist mõjutavad absorptsioon 
ja peegeldumine struktuuridelt, esemetelt ja inimestelt.
a Statsionaarsete raadiosaatjate väljatugevusi, näiteks raadiote (mobiilne / juhtmeta) telefonide ja maapealse mo-
biilvõrgu raadiote, amatöörraadiote, AM- ja FM-raadiosaadete ja telesaadete tugijaamu ei saa teoreetiliselt täpselt 
prognoosida. Et hinnata statsionaarsete raadiosaatjate elektromagnetilist keskkonda, tuleks kaaluda elektromag-
netilist keskkonnauuringut. Kui mõõdetud väljatugevus LUCASe seadme kasutamise asukohas ületab kohalduva 
raadiosagedusliku vastavuse taseme, tuleb LUCASe seadet jälgida, et veenduda selle normaalses töös. Kui avasta-
takse ebatavaline või vale toimimine, võivad vajalikuks osutuda lisameetmed nagu LUCAS seadme ümberpaiguta-
mine või -asetamine.

b Sagedusvahemikul 150 kHz kuni 80 MHz peaks väljatugevused olema alla 10 V/m.

Soovitatud vahemaa teisaldatavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ja LUCASe seadme vahel

LUCAS seade on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus kontrollitakse kiiratud raadiosagedus-
likke häirimisi. LUCASe seadme klient või kasutaja saab aidata vältida elektromagnetilist häirimist, tagades minimaalse 
vahemaa teisaldatavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ja LUCASe seadme vahel vastavalt allpool 
soovitatule ja sideseadmete maksimaalsele väljundvõimsusele.
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Saatja arvutuslik 
maksimaalne 
väljundvõimsus W

Vahemaa vastavalt saatja sagedusele

150 kHz kuni 80 MHz

d = 1,2 √P

80 kHz kuni 800 MHz

d = 1,2 √P

800 MHz kuni 2,5 GHz

d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3.8 3.8 7,3

100 12 12 23

Saatjatele, mis on hinnatud ülal mitte loetlemata maksimaalsel väljundvõimsusel, saab soovituslikku vahekaugust 
d meetrites (m) hinnata, kasutades valemit, mis on kohaldatav saatja sagedusele, kus P on saatja maksimaalne 
väljundvõimsus hinnangud vattides (W) vastavalt saatja tootjale. 
Märkus 1. Sagedusel 80 MHz ja 800 MHz kohaldub kõrgema sageduse vahemaa. 
Märkus 2. Need juhised ei pruugi mõnes olukorras kohalduda. Elektromagnetilist levimist mõjutavad neeldumine ja 
peegeldumine struktuuridelt, esemetelt ja inimestelt.

Raadiosageduslik väljundvõimsus (lubatud hälve ±2 dBm)

WLAN kanal 1 – 11

IEEE protokoll Sagedus  
(MHz)

Modulatsiooni 
tüüp

Ribalaius (MHz) Efektiivne 
kiiratud võimsus 

(mW)

Efektiivne 
kiiratud võimsus 

(dBm)

802.11b 2412 – 2462 DSSS 1) 20 50 17

802,11g 2412 – 2462 OFDM 2) 20 32 15

802.11n 2412 – 2462 OFDM 2) 20 20 13

Bluetoothi kanal 0 – 78

Klass Sagedus  
(MHz)

Modulatsiooni 
tüüp

Ribalaius (MHz) Efektiivne 
kiiratud võimsus 

(mW)

Efektiivne 
kiiratud võimsus 

(dBm)

2 2400–2483,5 FHSS 3) 1 2.5 4

1)	 DSSS – otsejada spektrilaotus
2)	 OFDM – ortogonaalne sagedustihendus
3)	 FHSS – sagedushüplemisega spektrilaotus

NCC väikese võimsusega kiirguslike elektriseadmete ohjamise eeskirjade nõuded on 
järgmised.

Artikkel 12  Ühelgi ettevõttel, äriühingul ega kasutajal ei ole lubatud ilma loata muuta, 
heakskiidetud väikese võimsusega raadiosageduslike seadmete sagedust, suurendada nende 
edastusvõimsust ega muuta nende algseid omadusi või toimivust. 

Artikkel 14  Väikese võimsusega raadiosageduslikud seadmed ei tohi mõjutada õhusõidukite 
ohutust ega häirida õiguspärast sideühendust; sellise häiringu ilmnemise korral peavad 
kasutajad viivitamatult seadmete kasutamise peatama, kuni häiring on lõpetatud. 
Nimetatud õiguspärane sideühendus tähendab raadiosidet, mida käitatakse kooskõlas 
telekommunikatsiooniseadusega. Väikese võimsusega raadiosageduslikud seadmed 
peavad olema vastuvõtlikud häiringutele side-, tööstus-, teadus- ja meditsiinieesmärkidel 
kasutatavatest kiiritusseadmetest.
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9.10	Piiratud garantii

Jolife AB ("Jolife") garanteerib vastavalt alltoodud piirangutele ja välistustele, et Jolife toodete, 
mis on ostetud volitatud Jolife esindajatelt või edasimüüjatelt, ja mida kasutatakse vastavalt 
nende juhistele, materjalides ega töös ei esine defekte normaalse hoolduse ja kasutamise 
korral allpool toodud perioodi jooksul. Ajaperiood ja garantiikava algavad alates tarnimisest 
esimesele ostjale.

12 kuud: LUCAS 3 Rindkere Kompressioonisüsteem (sealhulgas LUCAS seade (ülemine osa ja 
seljaplaat), kandekott, aku, stabiliseerimisrihm, patsiendirihmad).

Jolife ei garanteeri, et Jolife'i tooted töötavad häireteta ja tõrkevabalt. Käesoleva piiratud 
garantii ainus õiguskaitsevahend on parandada või asendada defektne materjal või töötlus 
Jolife valikul. Parandamiseks või asendamiseks ei tohi seda toodet enne parandada või muuta 
mis tahes viisil, mis Jolife hinnangul mõjutab selle stabiilsust ja töökindlust. Toode peab olema 
kasutatud ja hooldatud vastavalt kehtivatele kasutusjuhistele ja ettenähtud keskkonnas või 
seadistusega.

Piiratud garantii ei kata tooteprobleeme, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest, 
kuritarvitamisest, ebaõigest hooldusest, toote muutmisest või õnnetusest. Jolife või 
tema volitatud teenuseosutaja otsustab oma äranägemise järgi, kas teatatud probleem 
kuulub käesoleva piiratud garantii alla, ja kas toode on kohapeal hooldatav. Kui toode on 
kohapeal hooldatav ja asub 100 miili kaugusel Jolife määratud teeninduspunktist, siis pakub 
garantiihooldust Jolife või tema volitatud teenuseosutaja ostja rajatises tavalisel tööajal. Kui 
toode ei ole kohapeal hooldatav või asub sellest alast väljas, tuleb kõik garantiihooldust 
vajavad tooted saata Jolife või tema volitatud teenuseosutaja määratud asukohta, ettemakstud 
saatekuludega ja tootega peab kaasas olema kirjalik detailne rikke kirjeldus.

Välja arvatud ülaltoodud piiratud garantii jaoks, JOLIFE EGA TEMA VOLITATUD 
TEENUSEOSUTAJA EI GARANTEERI MIDAGI OTSESELT EGA KAUDSELT, 
SEALHULGAS, KUID MITTE SELLEGA PIIRATUD, MIS TAHES MÜÜGIKÕLBLIKKUSE 
VÕI KINDLA EESMÄRGIGA SOBIVUSE GARANTIID, MIS TULENEB KAS NORMIDEST, 
SEADUSEST, KLIENDILT VÕI MUJALT. SEE PIIRATUD GARANTII ON MIS TAHES 
ISIKU VÕI ASUTUSE AINUS ÕIGUSKAITSEVAHEND. JOLIFE EGA TEMA VOLITATUD 
TEENUSEOSUTAJA EI VASTUTA OTSESELT EGA KAUDSELT, ERILISTE, JUHUSLIKE 
VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS ÄRITEGEVUSE 
KAHJUM VÕI KASUMI KAOTUS), MIS PÕHINEB LEPINGUL, ÕIGUSRIKKUMISEL VÕI 
MIS TAHES MUUL TOETAVAL ÕIGUSTEOORIAL.

Igasugust toetavat õiguslikku toimingut, mis tuleneb Jolife toodete ostmisest või kasutamisest, 
tuleb alustada ühe aasta jooksul hagi algusest või see õigus aegub. Jolife vastutus ei ületa 
käesoleva garantii raames mitte mingil juhul 50 000 USA dollarit või toote ostuhinda vastavalt 
hagile.

Toodete garantii kehtib vastavalt kohalduvatele seadustele. Kui käesoleva piiratud garantii 
mis tahes osa või tingimus on tunnistatud õigusvastaseks, mittejõustatavaks või vastuolus 
kohaldatava õigusega mis tahes pädeva kohtu otsusega, siis see ei mõjuta piiratud garantii 
ülejäänud osa kehtivust ning kõiki õiguseid ja kohustusi tõlgendatakse ja jõustatakse justkui 
selles piiratud garantiis ei sisalduks seda kehtetuks osutunud osa või tingimust. Mõned riigid ja 
Ameerika Ühendriikide ühendriigid ei võimalda välistada ega piirata juhuslikke või põhjuslikke 
kahjusid, mistõttu ülaltoodud piirang või välistus ei pruugi teile kehtida. Käesolev piiratud 
garantii annab kasutajale eritoetuse juriidilised õigused. Kasutajal võib olla teisi õigusi vastavalt 
osariigile või riigile.
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Lisa A: LUCAS 3 (versioon 3.1) osad ja tarvikud

Kirjeldus

LUCAS seljaplaat, õhuke

LUCAS iminapp

LUCAS kandekott, tugevdatud

LUCAS 3 (versioon 3.1) kasutusjuhend (piirkondlikud versioonid)

LUCAS aku, tumehall

LUCAS stabiliseerimisrihm

LUCAS patsiendirihmad

LUCAS toiteadapter, tootenumber 300 000-00 (piirkondlikud versioonid)

LUCAS auto toitekaabel 12-28 V alalispinget

LUCAS akulaadija

LUCAS libisemisvastane õhuke seljaplaat

LUCAS PCI seljaplaat

LUCAS integreeritud võllitihend, musta värvi paar
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Lisa B: Hooldus – rutiinsed kontrollid

Ku
up

äe
v 

ja
 a

llk
iri

1.	 Veenduge, et seade on puhas.

2.	 Veenduge, et uus iminapp on paigaldatud.

3.	 Veenduge, et patsiendirihmad on kinnitatud.

4.	 Veenduge, et stabiliseerimisrihma kaks tugijalarihma on tugijalgade külge kinnitatud ja 
kaelarihm asetseb kandekotis.

5.	 Tõmmake vabastusrõngaid üles, veendumaks, et kinnitusklambrid on lahti.

6.	 Veenduge, et aku on täiesti laetud. Kui LUCASe seade on VÄLJAS, vajutage klahvi 
VAIGISTA. Akuindikaator süttib ja näitab aku täituvuse taset (vt jaotist 8.1).

7.	 Enesetesti käivitamiseks vajutage klahvi SISSE/VÄLJA. Veenduge, et märgutuli 
REGULEERI süttib ilma alarmi või hoiatus-LED-tuleta.

8.	 Vajutage klahvi SISSE/VÄLJA, et seade uuesti välja lülitada.

9.	 Veenduge, et väline toitekaabel (valikuline tarvik) ei ole kahjustatud.

HOIATUS – ELEKTRILÖÖK 
Kui väline toitekaabel (valikuline tarvik) on kahjustada saanud, eemaldage ja asendage see 
kohe, et vältida elektrilööki või tulekahjut.

10.	 Valikuline: seadme andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks vajutage klahvi EDASTA. Seadme toide peab olema 
välja lülitatud.

Ettevaatust: raadiolained 
Raadiosageduslik signaal võib mõjutada teisi meditsiiniseadmeid.

LUCAS seadme rutiinse hoolduse kontrollimiseks tehke järgmisest loendist koopiaid. 
Pärast LUCASe rindkere kompressioonisüsteemi kasutamist toimige iga kord ja iga nädal 
järgmiselt.
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4. LÜKAKE IMINAPP ALLA. VAJADUSEL MUUTKE ASENDIT.

•	 Lükake IMINAPP alla

•	� IMINAPA alumine serv peab olema 
rinnaku otsa kohal

•	� Vajadusel reguleerige.  
(säilitage režiimi REGULEERI)

•	 Abistage

3. KINNITAGE ÜLEMINE OSA.

•	� Kinnitusklambrite AVAMISEKS tõmmake 
korra VABASTUSRÕNGAID. Seejärel laske 
vabastusrõngad lahti.

•	� ÜLEMISE OSA ühendamiseks 
SELJAPLAADIGA peatage korraks  
manuaalne kardiopulmonaarne elustamine. 
Kuulake klõpsatust.

• �Tõmmake korraks üles, et kinnitus oleks kindel.

• �Jätkake manuaal-
se kardiopulmo-
naarse elustami-
sega nii kaua kui 
võimalik

• �Aidake kinnitada 
ÜLEMINE OSA

2. PAIGALDAGE LUCASE SELJAPLAAT.

•	� Peatage hetkeks manuaalne 
kardiopulmonaarne elustamine

•	� Paigaldage SELJAPLAAT patsiendi 
alla, otse kaenlaaluste alla

•	� Abistage 
SELJAPLAADI 
paigaldamisel

•	� Jätkake manuaalse 
kardiopulmonaarse 
elustamisega.

LÜHIJUHEND

1. LÜLITAGE LUCASE SEADE SISSE.

5. LUKUSTAGE ASEND. ALUSTAGE KOMPRESSIOONIDEGA.

•	� Algasendi lukustamiseks vajutage 
klahvi PAUS

•	� Vajutage kompressioonide 
alustamiseks klahvi AKTIIVNE 
(pidev) või AKTIIVNE (30:2)

•	 Abistage

... KINNITAGE STABILISEERIMISRIHM. JÄRGIGE 
KARDIOPULMONAARSE ELUSTAMISE NÕUDEID. 

LUCAS seade on mõeldud kasutamiseks käsitsi tehtava kardiopulmonaarse elustamise abivahendina, kui tõhus 
kardiopulmonaarne elustamine pole võimalik (nt patsiendi transportimisel või pikaajalisel kardiopulmonaarsel elustamisel 

(kui väsimuse tõttu pole patsiendile tõhusate/pidevate kompressioonide edastamine võimalik) või meditsiinitöötajate 
vähesus tõhusaks kardiopulmonaarseks elustamiseks). Vt kasutusjuhendit, kus on esitatud täielikud kasutusjuhised, 

näidustused, vastunäidustused, hoiatused, ettevaatusabinõud ja võimalikud kahjulikud kõrvaltoimed. 

PARAMEEDIK 1 (LUCAS kasutaja) PARAMEEDIK 2

•	� Enesetesti käivitamiseks ja LUCAS 
seadme sisselülitamiseks vajutage 
klahvi SISSE/VÄLJA

•	� Seade on valmis ja režiimis 
REGULEERI

•	� Tehke 
manuaalset 
kardiopul-
monaarset 
elustamist
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SISSE/VÄLJA

REGULEERI

PAUS

AKTIIVNE

REGULEERI


